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Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “Glosario” descrito en las 
bases que rigen el presente proceso.  
 
En la ciudad de Guadalajara, siendo las 14:00 horas del día 25 de agosto de 2020, se reunieron en el 
auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de 
Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el ORGANISMO, ello 
de conformidad a lo establecido en el punto 5, de las bases que rigen la presente licitación. Se 
realizaron los siguientes,   
 

H E C H O S :  

 
 

A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A N T E .  
 
 
Aclaración.-  No existen aclaraciones por parte de la convocante. 
 

 
 

P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S .  
 
Primero.- La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas la preguntas que 
realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del área requirente 
los siguientes participantes: 
 

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

1 DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. 9 

2 SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. 45 

3 MEDIXSA S.A. DE C.V. 14 

4 EYM SOLUTIONS S.A DE C.V. 13 

5 BIO-STERIL, S.A. DE C.V. 21 

6 GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 10 

7 WASPMED S.A. DE C.V. 2 

8 ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. 5 

9 POWER MED DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 4 
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NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

 Total de preguntas: 123 

   
Las preguntas presentadas se contestan a continuación: 
 

DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. 
CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA 

1 INCISO j. Anexo 11. DICE: COPIA LEGIBLE Y ORIGINAL DE LICENCIA 
MUNICIPAL REFERENTE AL GIRO 
CORRESPONDIENTE. DEBEMOS ENTENDER 
QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO 
UNICAMENTE SE PRESENTARA LA CARTA QUE 
HACE REFERENCIA EL ANEXO 11 DE LAS BASES. 

Se informa que para este anexo 
deberá presentarse copia 
legible y original para su cotejo 
de licencia municipal referente 
al giro correspondiente, así 
como el manifiesto de estar al 
corriente en sus obligaciones 
Patronales y Tributarias. 

2 d. ANEXO 5. (ACREDITACIÓN) O 
DOCUMENTOS QUE LO 
ACREDITE. SUBINCISO C) 

DICE: COPIA SIMPLE Y ORDENADA (ASAMBLEAS 
EXTRAORDINARIAS, ETC.) DE LA 
DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE LA 
PERSONERÍA JURÍDICA DE SU REPRESENTANTE. 
FAVOR DE ACLARAR QUE TIPO DE 
DOCUMENTO SE SOLICITA PARA CUMPLIR CON 
ESTE PUNTO. YA QUE LA PERSONALIDAD 
JURIDICA SE ACREDITARIA CON EL ANEXO 5 DE 
LAS BASES FAVOR DE ACLARAR. 

Deberá presentar copia simple 
y ordenada de Asambleas 
Extraordinarias  o 
modificaciones al Acta 
Constitutiva o Poder Notarial 
cuando aplique para acreditar 
la personalidad jurídica.  

3 NO. PROGRESIVO: 5 CUNA DE 
CALOR RADIANTE 

DEBE ENTENDERSE QUE LAS CARACTERISTICAS  
SOLICITADAS  SON  LAS  MINIMAS  
REQUERIDAS,  ES ESTO  CORRECTO?  

Es correcto 

4 NO. PROGRESIVO: 5 CUNA  DE 
CALOR RADIANTE, PUNTO DICE  
7. 

PUNTO DICE  7.-FUNCION DE AUTO  PRUEBA, 
DEBE  ENTENDERSE  QUE  LA  CUNA  DEBE  
CONTAR  CON  FUNCION DE AUTO  PRUEBA AL  
ENCENDER  EL  SISTEMA  DE FORMA  
AUTOMATICA  Y CONTINUA  DURANTE  SU  
FUNCIONAMIENTO,  ES ESTO  CORRECTO?.   

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

5 NO. PROGRESIVO: 5 CUNA  DE 
CALOR RADIANTE, 

SERA  NECESARIO  QUE  LA  CUNA  CUENTE  
CON  INDICADOR DE LA  POTENCIA  EN  FORMA  
GRAFICA  EN  BARRA DE 20 SEGMENTOS CON  
INCREMENTOS DEL 5%,   Y DE FORMA 
NUMERICA DE 0 A 100%,  ES ESTO  
CORRECTO?? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

6 NO. PROGRESIVO: 6 
INCUBADORAS NEONATALES, 
EN CONSUMIBLES. 

EN  CONSUMIBLES  DICE  SENSOR DE 
OXIGENO,  SE REFIEREN AL  QUE  LLEVA  
INTEGRADO EL EQUIPO ,  O  REQUIEREN DE 
UNO ADICIONAL?,  FAVOR DE ACLARAR,  
GRACIAS!! 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

7 NO. PROGRESIVO: 6 
INCUBADORAS NEONATALES, 
EN REFACCIONES   

EN REFACCIONES DICE  COLCHON  CON  
CUBIERTA LAVABLE  E IMPERMEABLE,  SE 
REFIEREN AL  QUE  LLEVA COLOCADO EL 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
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EQUIPO,  O  REQUIEREN DE UNO ADICIONAL?,  
FAVOR DE ACLARAR,  GRACIAS!! 

Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

8 NO. PROGRESIVO: 6 
INCUBADORAS NEONATALES, 
EN REFACCIONES   

EN REFACCIONES  DICE DEPOSITO DE 
HUMIDIFICADOR,  SE REFIEREN AL  QUE  LLEVA 
INTEGRADO EL E UIPO,  O  REQUIEREN DE 
UNO ADICIONAL?,  FAVOR DE ACLARAR,  
GRACIAS!! 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

9 PARA EL CASO  DE   LOS  
EQUIPOS  SOLICITADOS BAJO  
LOS  NUMEROS  PROGRESIVOS  
5 CUNA  DE CALOR RADIANTE  Y 
6 INCUBADORA  NEONATAL, 

SOLICITAMOS AMABLEMENTE  A LA  
CONVOCANTE NOS  INDIQUEN  SI  HAN  
CONSIDERADO  EL  AUMENTO  EN  EL  
PRESUPUESTO  PARA LA  ADQUISICION DE 
ESTOS EQUIPOS, DE SER ASI,  NOS  INDIQUEN  
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. 
AGREDECEMOS  SU  RESPUESTA.  

No es factible proporcionar el 
presupuesto, toda vez que esta 
información podría influir el 
resultado de la 
CONVOCATORIA. 
 

 
 

SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. 

CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 
CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 

10 PUNTO 7 CARACTERÍSTICAS DE 
LA PROPUESTA. INCISO J.  
PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISOS M) S) Y U). 

MENCIONAN QUE SE PODRÁ PRESENTAR UNA 
TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS 
FOLLETOS, CATÁLOGOS O MANUALES. 
ENTEDEMOS QUE ESTA TRADUCCIÓN SIMPLE 
PODRÁ SER SÓLO DE LAS PARTES DONDE 
ESTEMOS REFERENCIANDO ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

11 PUNTO 7 CARACTERÍSTICAS DE 
LA PROPUESTA. INCISO J. 
PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISOS M) S) Y U).  

ENTENDEMOS QUE EN CASO DE REFERENCIAR 
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS 
EN MANUALES, PODREMOS PRESENTAR EL 
ÍNDICE MENCIONADO Y SÓLO LAS PÁGINAS 
DONDE SE ESTÉ REFERENCIANDO, CON SU 
TRADUCCIÓN SIMPLE CORRESPONDIENTE EN 
CASO DE SER NECESARIO. YA QUE EN MUCHAS 
OCASIONES ESTOS MANUALES SON DE 
BASASTANTES PÁGINAS. EN EL ENTENDIDO 
QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE 
ENTREGARAN LOS MANUALES 
CORRESPONDIENTES COMPLETOS CON LA 
ENTREGA DE LOS EQUIPOS ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

12 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISOS N) T) Y V). 

DADO QUE LOS EQUIPOS QUE SE OFERTARÁN 
PAR ESTAS PARTIDAS NO SE FABRICAN EN 
MÉXICO Y SERÁN DE IMPORTACIÓN. 
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE POR LOS CORTOS TIEMPOS, 
PODER PRESENTAR LAS CARTAS DE APOYO DEL 
FABRICANTE EN ELECTRÓNICO IMPRESAS A 
COLOR, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE 
RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAREMOS LAS 
CARTAS ORIGINALES PARA LA FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA NUESTRA 
PROPUESTA? 

Se acepta su propuesta 
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13 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISOS M) S) Y U). 

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE PODER REFERENCIAR CON 
IMÁGENES LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
FICHAS TÉCNICAS QUE POR NO PODAMOS 
REFERENCIAR EN LA LITERATURA DE LOS 
FOLLETOS, CATÁLOGOS O MANUALES ¿SE 
ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

14 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISOS M) S) Y U). 

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE QUE EN CASO DE NO PODER 
REFERENCIAR ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 
LAS FICHAS TÉCNICAS EN LOS FOLLETOS, 
CATÁLOGOS O MANUALES, SE NOS PERMITA 
PODER PRESENTAR PARA REFERENCIARLOS 
UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO 
SANITARIO, DONDE MENCIONE QUE EL EQUIPO 
OFERTADO CUENTA CON DICHA 
CARACTERÍSTICA SOLICITADA. YA QUE DE 
IGUAL MANERA EN BASES MENCIONA QUE LAS 
CARACTERÍSTICAS SERÁN VERIFICADAS A LA 
ENTREGA DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA 
NUESTRA PROPUESTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

15 PUNTO 2. PLAZO, LUGAR Y 
CONDICIONES DE ENTREGA. 
PARTIDA 2 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  

DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ESCASES DE ESTOS 
EQUIPOS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 
ACTUAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE 
PARA ESTA PARTIDA PODER OFERTAR LA 
ENTREGA CON UN PERIODO NO MAYOR A 60 
DÍAS NATURALES, DADO QUE SÓLO SON 15 
DÍAS ADICIONALES QUE NO AFECTARÍAN A LA 
SECRETARÍA Y AL CONTRARÍO RECIBIRÍAN 
MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS PARA ESTA 
PARTIDA EN BENEFICIO DE LA SECRETARÍA. ¿SE 
ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?  

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

16 PUNTO 2. PLAZO, LUGAR Y 
CONDICIONES DE ENTREGA. 

MENCIONAN QUE LA ENTREGA SE REALIZARÁ 
EN LA BODEGA DE INVENTARIOS DE LA 
JEFATURA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES EN GUADALAJARA, JALISCO. Y 
DADO QUE EL OBJETO DE LA LICITACIÓN ES 
“EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL 
COMUNITARIO DE CIHUATLÁN” ENTENDEMOS 
QUE UNA VEZ ENTREGADOS LOS EQUIPOS EN 
LA BODEGA DE INVENTARIOS, SERÁ 
RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA EL 
TRASLADO DE LOS EQUIPOS AL HOSPITAL 
COMUNITARIO DE CIHUATLÁN. ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

Es correcta su apreciación, sin 
embargo será obligación del 
proveedor adjudicado la 
instalación del o los equipos 
en la fecha y hora en que el 
ORGANISMO le solicite al 
PROVEEDOR, en el Hospital 
Comunitario de Cihuatlán. 

17 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES. MANTENIMIENTO: 
PREVENTIVO 

¿CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA ES 
SUFICIENTE? YA QUE ES LO QUE RECOMIENDA 
NUESTRO FABRICANTE.   FAVOR DE ACLARAR.    

Es correcta su apreciación  

18 PARTIDA 5, 1 CUNA DE CALOR 
RADIANTE. MANTENIMIENTO: 
PREVENTIVO 

¿CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA ES 

Es correcta su apreciación 
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SUFICIENTE? YA QUE ES LO QUE RECOMIENDA 
NUESTRO FABRICANTE.  FAVOR DE ACLARAR.    

19 PARTIDA 6, 4 INCUBADORAS 
NEONATALES. 
MANTENIMIENTO: 
PREVENTIVO 

¿CON UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA ES 
SUFICIENTE? YA QUE ES LO QUE RECOMIENDA 
NUESTRO FABRICANTE.   FAVOR DE ACLARAR.    

Es correcta su apreciación 

20 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES. PARTIDA 5, 1 
CUNA DE CALOR RADIANTE. Y 
PARTIDA 6, 4 INCUBADORAS 
NEONATALES. 

¿EL PERIODO DE GARANTÍA SERÁ DE 1 AÑO A 
PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN LA 
BODEGA DE INVENTARIOS? FAVOR DE 
ACLARAR.    

El periodo de garantía 
comenzara a correr a partir de 
la puesta en marcha en sitio. 

21 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES. PARTIDA 5, 1 
CUNA DE CALOR RADIANTE. Y 
PARTIDA 6, 4 INCUBADORAS 
NEONATALES. 

¿SE REQUERIRÁ DE CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL USUARIO DE LOS EQUIPOS, UNA VEZ 
QUE SE ENCUENTREN INSTALADOS EN EL 
HOSPITAL DE CIHUATLÁN? O ¿CON LA ENTREGA 
DE LOS MANUALES DE USUARIO A LA ENTREGA 
DE LOS EQUIPOS SERÁ SUFICIENTE? FAVOR DE 
ACLARAR.    

Ambos, se requiere 
capacitación en sitio y sus 
manuales de usuario en 
español o en idioma original 
con traducción simple al 
español 

22 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISOS N) T) Y V). 

ENTENDEMOS QUE SI SE RECORRE LA FECHA 
INICIAL DEL CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE 
PROPUESTAS (25 DE AGOSTO DE 2020) LAS 
CARTAS DE APOYO SE PODRÁN PRESENTAR 
CON ESA FECHA DADO QUE ES LA FECHA 
INICIAL PUBLICADA EN BASES. ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN?  

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

23 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
DESCRIPCIÓN PUNTO 4.3  

SOLICITAN “SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE 
PERFUSIÓN A COLOR” SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER 
REFERENCIAR LA MISMA FUNCIÓN DE 
ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE NUESTRO 
FABRICANTE “POWERFLOW (DOPPLER PODER) 
Y DOPPLERFLOW DIRECCIONAL” ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

24 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
DESCRIPCIÓN PUNTO 4.3 

SOLICITAN “IMÁGENES ARMÓNICAS” 
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE PODER REFERENCIAR LA MISMA 
FUNCIÓN DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE 
NUESTRO FABRICANTE 
“TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN DE ARMÓNICOS, 
MODO B Y COLOR” ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

25 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
DESCRIPCIÓN PUNTO 16 

SOLICITAN “UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 
POR MEDIO DE CD-RW O DVD Y USB” 
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE PODER REFERENCIAR LA MISMA 
FUNCIÓN DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE 
NUESTRO FABRICANTE “UNIDAD DE 
ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-R O 
DVD-RAM Y USB” ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

26 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
ACCESORIOS PUNTO 2.  

SOLICITAN “UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON 
SUPRESOR DE PICOS” SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER 
REFERENCIAR LA MISMA FUNCIÓN DE 
ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE NUESTRO 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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FABRICANTE “UPS VERDADERAMENTE ON LINE 
DOBLE CONVERSIÓN, CORRECCIÓN DE FACTOR 
DE POTENCIA DE ENTRADA 0.99” ¿SE ACEPTA? 

27 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
CONSUMIBLES. 

ENTENDEMOS QUE LAS CANTIDADES A 
OFERTAR PARA LOS CONSUMIBLES LISTADOS 
SERÁN SÓLO LAS NECESARIAS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA:  

-1 ROLLO DE (PAPEL Y DONADOR) 
PARA IMPRESORAS 
OFERTADAS 

-1 CAJA CON 100 FUNDAS 
DESECHABLES 
PROTECTORAS PARA EL 
TRANSDUCTOR 
INTRACAVITARIO 

-1 GALÓN DE GEL (4 LITROS) PARA 
ULTRASONIDO 

-100 PIEZAS DE DVD O CD 
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 

Es correcta su apreciación  

28 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 
OPCIONALES 

ENTENDEMOS QUE PODREMOS NUMERAR LOS 
RENGLONES DE ESTOS DOS RUBROS PARA SU 
REFERENCIACIÓN, YA QUE NO ESTÁN 
NUMERADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA 
APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

29 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
ACCESORIOS OPCIONALES 

SOLICITAN “TRANSDUCTORES PARA ESTUDIOS 
ESPECIALES COMO: UROLOGÍA, 
TRANSOPERATORIO, ETC.” ENTENDEMOS QUE 
COMO SE ESTÁ SOLICITANDO UN 
ULTRASONIDO SENCILLO ESTUDIOS GENERALES 
ESTÁ CARACTERÍSTICA SE DEBERÁ 
REFERENCIAR COMO “POSIBILIDAD DE 
INCORPORAR TRANSDUCTORES PARA 
ESTUDIOS ESPECIALES COMO: UROLOGÍA, 
TRANSOPERATORIO, ETC.” Y NO OFERTARLOS 
EN NUESTRA PROPUESTA, ADEMÁS DE QUE EN 
LOS ACCESORIOS YA SE ESPECIFICAN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSDUCTORES 
SOLICITADOS CON EL EQUIPO ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

30 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
ACCESORIOS OPCIONALES 

SOLICITAN “TRANSDUCTORES PARA ESTUDIOS 
ESPECIALES COMO: UROLOGÍA, 
TRANSOPERATORIO, ETC.” EN EL ENTENDIDO 
DE QUE NUESTRA APRECIACIÓN ANTERIOR FUE 
CORRECTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE 
PODER REFERENCIAR LA MISMA FUNCIÓN DE 
ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE NUESTRO 
FABRICANTE “POSIBILIDAD DE INCORPORAR 
TRANSDUCTORES PARA ESTUDIOS ESPECIALES 
COMO: ENDORRECTAL E INTRAOPERATIVA” 

Tal como en las bases se 
especifica, son opcionales, sin 
embargo, el equipo deberá 
tener lo necesario para el 
acondicionamiento de los 
mismos y funcionamiento 
mínimo a lo especificado 
técnicamente. 

31 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  

SOLICITAN “ACCESORIOS PARA TOMA DE 
BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR CONVEXO.” Y 
“ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL 

Tal como en las bases se 
especifica, son opcionales, sin 
embargo, el equipo deberá 
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ACCESORIOS OPCIONALES TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO.” 
ENTENDEMOS QUE COMO SE ESTÁ 
SOLICITANDO UN ULTRASONIDO SENCILLO 
ESTUDIOS GENERALES ESTÁS CARACTERÍSTICAS 
SE DEBERÁN REFERENCIAR COMO 
“POSIBILIDAD DE INCORPORAR ACCESORIOS 
PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL 
TRANSDUCTOR CONVEXO.” Y “POSIBILIDAD DE 
INCORPORAR ACCESORIOS PARA TOMA DE 
BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR 
INTRACAVITARIO.” Y NO OFERTARLOS EN 
NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

tener lo necesario para el 
acondicionamiento de los 
mismos y funcionamiento 
mínimo a lo especificado 
técnicamente. 

 

32 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
ACCESORIOS OPCIONALES 

SOLICITAN “ACCESORIOS PARA TOMA DE 
BIOPSIA PARA EL TRANSDUCTOR CONVEXO.” Y 
“ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA PARA EL 
TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO.” EN EL 
ENTENDIDO DE QUE NUESTRA APRECIACIÓN 
ANTERIOR FUE CORRECTA, SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE PODER REFERENCIAR LA 
MISMA FUNCIÓN DE ACUERDO A LA 
TERMINOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE 
“POSIBILIDAD DE INCORPORAR ADAPTADOR DE 
PUNCIÓN PARA EL TRANSDUCTOR CONVEXO.” 
Y “POSIBILIDAD DE INCORPORAR ADAPTADOR 
DE PUNCIÓN PARA EL TRANSDUCTOR 
INTRACAVITARIO.” ¿SE ACEPTA NUESTRA 
PROPUESTA? 

Tal como en las bases se 
especifica, son opcionales, sin 
embargo, el equipo deberá 
tener lo necesario para el 
acondicionamiento de los 
mismos y funcionamiento 
mínimo a lo especificado 
técnicamente. 

33 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
DESCRIPCIÓN PUNTO 5 

SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE ADEMÁS 
DE LOS NIVELES DE ZOOM SOLICITADOS, 
TODOS LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR 
“SELECCIONES DEL RANGO DE PROFUNDIDAD 
QUE VAYAN DESDE LOS 0.5CM O MENOR 
HASTA LOS 30CM O MAYOR”, YA QUE NO SE 
MENCIONA DICHA CARACTERÍSTICA QUE ES 
INDISPENSABLE A CONSIDERAR PARA OBTENER 
UNA BUENA FUNCIONALIDAD DIAGNÓSTICA 
CON EL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA 
PROPUESTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

34 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES. 

DE TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN, ESTA PARTIDA 
CORRESPONDE AL EQUIPO MÁS COMPLEJO Y 
ESPECIALIZADO. ES POR ELLO QUE SUGERIMOS 
A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTA PARTIDA 
TODOS LOS LICITANTES DEBAN OFERTAR 
EQUIPOS CON FABRICACIÓN EN PAÍSES BAJO LA 
COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO, ASÍ COMO LO HACE EL IMSS E 
ISSSTE PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE TIPO DE 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DE MANERA QUE LA 
SECRETARÍA ESTARÍA RECIBIENDO 
PROPUESTAS DE LOS EQUIPOS MÁS ACTUALES 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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Y AVANZADOS TECNOLÓGICAMENTE A NIVEL 
MUNDIAL ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?  

35 PARTIDA 2, 1 ULTRASONIDO 
SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES.  
DESCRIPCIÓN PUNTO 14 

SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE UNO DE 
PUNTOS PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD DE 
ESCALAMIENTO DEL EQUIPO SEA LA 
“CAPACIDAD DE INCORPORAR EL MODO 3D 
MANO ALZADA O FREEHAND 3D” DE MANERA 
QUE SE RECIBAN PROPUESTAS DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADOS PARA 
CRECER A ESTE TIPO DE FUNCIONES 
ESPECIALIZADAS CUANDO SEA REQUERIDO ¿SE 
ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

36 PROGRESIVO 5: 
1 CUNA DE CALOR RADIANTE. 
DESCRIPCIÓN PUNTO 17. 

SOLICITAN “LÁMPARA O ELEMENTO 
CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL 
ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X”. 
ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL ELEMENTO 
CALEFACTOR RADIANTE Y/O INFRARROJO QUE 
PERMITA EL ACCESO A LA BANDEJA DEL CASETE 
DE RAYOS X ¿ES CORRECTA NUESTRA 
APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

37 PROGRESIVO 5: 
1 CUNA DE CALOR RADIANTE. 
PUNTO ACCESORIOS 

SOLICITAN “LÁMPARA DE FOTOTERAPIA 
INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO 
RODABLE). EN EL RANGO DE LONGITUD DE 
ONDA 400 A 500 NANÓMETROS.”. 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA 
CARACTERÍSTICA “INTER CONSTRUIDA O 
INTEGRADA (NO RODABLE)” SEA OPCIONAL Y EL 
RANGO DE LONGITUD DE ONDA SEA DE 450 A 
475 NANÓMETROS, ASÍ PODAMOS OFERTAR 
LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LA 
TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, YA QUE LA 
FUNCIONALIDAD DE LA LÁMPARA NO SE VE 
AFECTADA ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

38 PROGRESIVO 5: 
1 CUNA DE CALOR RADIANTE. 
PUNTO ACCESORIOS 

SOLICITAN “TRES SENSORES REUSABLES DE 
TEMPERATURA DE PIEL”. SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AL 
MENOS DOS SENSORES REUSABLES DE 
TEMPERATURA REUSABLES, PARA NO LIMITAR 
LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

39 PROGRESIVO 5: 
1 CUNA DE CALOR RADIANTE. 
PUNTO ACCESORIOS 

SOLICITAN “CRONOMETRO DIGITAL.” 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER 
REFERENCIAR LA MISMA FUNCIÓN COMO 
“TEMPORIZADOR” DE ACUERDO A LA 
TERMINOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE ¿SE 
ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

40 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES. 
DESCRIPCIÓN 
PUNTO 1.3 

SOLICITAN “CONTROL CON MODO SERVO 
CONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA 
DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34 C 
HASTA 37 C. CON SOBRE GIRO O RANGO 
AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE 
TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37 C A 
MÁXIMO 38 C.”  SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MODO 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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SERVO CONTROLADO PARA AJUSTE DE 
TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 
35.0 °C A 37.5 °C. CON SOBRE GIRO O RANGO 
AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE 
TEMPERATURA EN EL RANGO DE 37.6 °C A 
MÁXIMO 39 °C Y ASÍ PODAMOS OFERTAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LA 
TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y PROMOVER LA 
LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA? 

41 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES. 
DESCRIPCIÓN 
PUNTO 5.2 

SOLICITAN “QUE FUNCIONE POR EBULLICIÓN”. 
ENTENDEMOS QUE EL PUNTO DE EBULLICIÓN 
ES CALENTAR EL AGUA A 100°C PARA GENERAR 
EL VAPOR DEL HUMIDIFICADOR ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

42 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
ACCESORIOS OPCIONALES 

SOLICITAN “PUERTO DE INTERCOMUNICACIÓN 
DE DATOS.” ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ES 
TOTALMENTE OPCIONAL YA QUE NO SE ESTÁ 
SOLICITANDO ALGÚN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN DE DATOS PARA LOS 
EQUIPOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA 
APRECIACIÓN?  

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

43 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
ACCESORIOS OPCIONALES 

SOLICITAN “PUERTO DE INTERCOMUNICACIÓN 
DE DATOS.” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE 
PODER REFERENCIA ESTE PUNTO CON LA 
MISMA FUNCIÓN DE ACUERDO A LA 
TERMINOLOGÍA DE NUESTRO FABRICANTE 
COMO PUERTO RS-232, YA QUE RS-232C, ES 
UNA INTERFAZ QUE DESIGNA UNA NORMA 
PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS 
BINARIOS  ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

44 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
CONSUMIBLES 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE 
LA CANTIDAD DE PARCHES ADHERIBLES 
REFLEJANTES QUE SE REQUIEREN POR EQUIPO. 

Se deberá presentar lo 
necesario para la puesta en 
marcha. 

45 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
REFACCIONES 

SOLICITAN “FILTRO DE OXÍGENO”. 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA 
PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE ESTE 
PUNTO SEA OPCIONAL O SEA QUE DE ACUERDO 
A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. 
NUESTRO EQUIPO NO REQUIERE DE DICHO 
FILTRO Y REALIZA TODAS LAS FUNCIONES 
SOLICITADAS SIN ÉL. ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

46 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
REFACCIONES 

SOLICITAN “RESERVORIO O DEPÓSITO DE 
HUMIDIFICADOR.” ENTENDEMOS QUE ESTE 
PUNTO SE REFIERE AL DEPÓSITO DE AGUA, 
PARA EL HUMIDIFICADOR. ¿ES CORRECTA 
NUESTRA APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

47 PROGRESIVO 5: 
1 CUNA DE CALOR RADIANTE. 
PUNTO ACCESORIOS 

SOLICITAN “RESUCITADOR MANUAL 
NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, 
BOLSA RESERVORIO Y EXTENSIÓN PARA 
OXÍGENO”. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE 
QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE ESTOS 
ACCESORIOS SE PUEDEN ADQUIRIR DE 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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MANERA FÁCIL Y GENÉRICA PARA CUALQUIER 
EQUIPO ADQUIRIDO ¿SE ACEPTA? 

48 PROGRESIVO 5: 
1 CUNA DE CALOR RADIANTE. 
PUNTO 
CONSUMIBLE 

SOLICITA “50 PARCHES REFLEJANTES PARA 
FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA.”. 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE 
PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE ESTOS 
CONSUMIBLES SE PUEDEN ADQUIRIR DE 
MANERA GENÉRICA PARA CUALQUIER EQUIPO 
ADQUIRIDO ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

49 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
CONSUMIBLES 

SOLICITA “PARCHES ADHERIBLES 
REFLEJANTES”. SOLICITAMOS A LA 
CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL 
YA QUE ESTOS CONSUMIBLES SE PUEDEN 
ADQUIRIR DE MANERA FÁCIL Y GENÉRICA PARA 
CUALQUIER EQUIPO ADQUIRIDO ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

50 PROGRESIVO 6: 
4 INCUBADORAS NEONATALES 
CONSUMIBLES 

SOLICITA “MANGAS PARA PORTILLOS”. 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE 
PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE ESTOS 
CONSUMIBLES SE PUEDEN ADQUIRIR DE 
MANERA FÁCIL Y GENÉRICA PARA CUALQUIER 
EQUIPO ADQUIRIDO ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

51 PUNTO 4. OBLIGACIONES DE 
LOS PARTICIPANTES. INCISO D.  

¿QUÉ PLAZO TENDREMOS A PARTIR DEL FALLO 
PARA REGISTRARNOS EN EL RUPC EN CASO DE 
QUE NO ESTEMOS DADOS DE ALTA? 

Debera realizar su alta en los 
términos del articulo 27 del 
REGLAMENTO, que a la letra 
dice:  
“Artículo 27. Cuando sea 
necesario celebrar contratos 
con personas físicas o 
morales no inscritas en el 
RUPC, éstas podrán ser 
dadas de alta 
temporalmente en dicho 
registro, para lo cual el 
interesado deberá solicitar 
un alta temporal mediante 
escrito dirigido a la Dirección 
de Desarrollo de 
Proveedores de la 
Subsecretaría. Esta alta 
temporal podrá ser 
solicitada por una sola vez 
por ejercicio fiscal. 
El alta temporal se otorgara 
por un plazo de 72 horas, 
prorrogables por un periodo 
igual, por lo que el 
interesado deberá cumplir 
con los requisitos previstos 
en la Ley, este Reglamento, y 
demás normatividad 
aplicable, para obtener su 
registro definitivo. Para 
efecto de la prorroga 
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señalada en este párrafo, el 
interesado deberá acreditar 
los motivos por los cuales no 
estuvo en posibilidad de 
cumplir con los requisitos 
correspondientes dentro del 
plazo inicialmente señalado 
para ello. En caso que 
después del plazo señalado 
en el párrafo que antecede, 
el interesado no cumpla con 
lo señalado en el párrafo 
anterior, no se le adjudicará 
el bien o servicio, o será 
causal de rescisión 
administrativa del contrato 
que se hubiere celebrado, 
según sea el caso, además 
de que se le dará de baja del 
SECG.” 

52 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISO D 2. 

ENTENDEMOS QUE EN CASO DE TENER 
DOMICILIO FISCAL FUERA DEL ESTADO DE 
JALISCO, ESTE DOCUMENTO NO APLICARÍA 
PARA NUESTRA REPRESENTADA POR SER UN 
IMPUESTO ESTATAL, Y SÓLO PRESENTAREMOS 
UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
HACIENDO REFERENCIA A LO MENCIONADO. 
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 

Se trata de una Licitación 
Publica Local, de conformidad 
con el artículo 55, numeral 1, 
fracción II de la LEY que a la 
letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan participar 
proveedores domiciliados en el 
Estado, entendiendo por ellos, 
a los proveedores establecidos 
o que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;” 

53 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISO D 3 E. 

ENTENDEMOS QUE EL COMPROBANTE DE 
DOMICILIO SE REQUIERE EN COPIA SIMPLE, YA 
QUE ACTUALMENTE LOS COMPROBANTES 
COMO RECIBOS DE LA LUZ Y DEMÁS SE EMITEN 
DE FORMA ELECTRÓNICA PARA SU IMPRESIÓN 
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 

Si, es correcta su apreciación. 

54 PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTA 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
INCISO J.  

ENTENDEMOS QUE EN CASO DE TENER 
DOMICILIO FISCAL FUERA DEL ESTADO DE 
JALISCO, EN ESPECÍFICO LA CDMX DONDE NO 
APLICA LA LICENCIA MUNICIPAL. PODREMOS 
PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO DE RESPONSABLE 
SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS. DONDE 
SE MENCIONA A DETALLE EL GIRO DE NUESTRA 
EMPRESA. ¿ES CORRECTA NUESTRA 
APRECIACIÓN? 

Se trata de una Licitación 
Pública Local, de conformidad 
con el artículo 55, numeral 1, 
fracción II de la LEY que a la 
letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan participar 
proveedores domiciliados en el 
Estado, entendiendo por ellos, 
a los proveedores establecidos 
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o que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;” 

 
 

MEDIXSA, S. A. DE C. V. 

CONSECUTIVO 
PARTIDA Y / O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA 

RESPUESTA 

55 9.1 NUMERAL 2 

9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
INCISO D. NUMERAL 2: PRESENTAR COPIA 
SIMPLE LEGIBLE DEL PAGO DEL IMPUESTO 
ESTATAL SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES AL TRABAJO DE MÁXIMO 
60 DÍAS DE ANTIGÜEDAD (IMPUESTO DEL 2% 
SOBRE NÓMINA), Y ORIGINAL PARA SU COTEJO 
 
PREGUNTA: 
ENTENDEMOS QUE EN CASO DE NO CONTAR 
CON OBLIGACIONES FISCALES EN EL ESTADO, 
BASTARA CON PRESENTAR LA ÚLTIMA 
DECLARACIÓN FISCAL FEDERAL, ¿SE ACEPTA?  

No se acepta, ya que la 
Declaración Fiscal Federal es 
un documento diverso, el 
cual no fue solicitado en esta 
CONVOCATORIA, así mismo, 
se informa que la presente 
LICITACIÓN se trata de una 
Licitación Pública Local, de 
conformidad con el artículo 
55, numeral 1, fracción II de la 
LEY que a la letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;” 

56 9.1 NUMERAL 2 

9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
INCISO D. NUMERAL 2: PRESENTAR COPIA 
SIMPLE LEGIBLE DEL PAGO DEL IMPUESTO 
ESTATAL SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES AL TRABAJO DE MÁXIMO 
60 DÍAS DE ANTIGÜEDAD (IMPUESTO DEL 2% 
SOBRE NÓMINA), Y ORIGINAL PARA SU COTEJO 
 
PREGUNTA: 
MI REPRESENTADA TIENE SU CASA MATRIZ EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUENTA CON UNA 
SUCURSAL EN JALISCO, POR LO QUE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES LAS TENEMOS 
CENTRALIZADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MOTIVO DE LO ANTERIOR, SOLICITAMOS NOS 
ACLARE SI SERÁ POSIBLE PARTICIPAR EN ESTE 
EVENTO  

Para la presente LICITACIÓN 
PÚBLICA LOCAL, solo pueden 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local, como lo 
establece el artículo 55 
párrafo II de la LEY. 
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57 9.1 NUMERAL 3 INCISO J) 

9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
INCISO J 
ANEXO 11. COPIA LEGIBLE Y ORIGINAL DE 
LICENCIA MUNICIPAL REFERENTE AL GIRO 
CORRESPONDIENTE. 
 
PREGUNTA: 
EN CASO DE QUE NUESTRA CASA MATRIZ NO 
SE ENCUENTRE EN EL ESTADO DE JALISCO, Y 

POR LO TANTO EL NO CONTAR CON LICENCIA 
MUNICIPAL, ¿PODEMOS PRESENTAR COMO 

OPCIÓN NUESTRO AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO, EMITIDO POR LA 

COFEPRIS? 

No se acepta, ya que el Aviso 
de Funcionamiento emitido 
por la COFEPRIS es un 
documento diverso, el cual 
no fue solicitado en esta 
CONVOCATORIA, así mismo, 
se informa que la presente 
LICITACIÓN se trata de una 
Licitación Pública Local, de 
conformidad con el artículo 
55, numeral 1, fracción II de la 
LEY que a la letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que 
cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;” 

58 PARTIDA 1 

PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL 
MECÁNICA 
PUNTO 2: QUE SOPORTE UN PESO DE 160 KG 
COMO MÍNIMO. 
 
PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE QUE SE 
PUEDAN ATENDER PACIENTES DE TODAS LAS 
TALLAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE QUE EL EQUIPO SOPORTE UN 
PESO DE 200 KG COMO MÍNIMO. 

¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

59 PARTIDA 1 

PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL 
MECÁNICA 
PUNTO 13.1: ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE 
CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM. +/- 10 CM. 
CON 
RESPECTO AL PISO. 
 
PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UNA 
ELEVACIÓN Y DESCENSO DE 75 A 100 CM, NO 
SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE 
SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TOLERANCIA 
SOLICITADA. 
¿ES CORRECTO? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

60 PARTIDA 1 

PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL 
MECÁNICA 
PUNTO 13.2: FOWLER DE 65 GRADOS COMO 
MÍNIMO. 
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 



 

  

Licitación Pública Local LCCC 43068001-029-2020 
“EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN” 

P á g i n a  15 | 29 

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3030-5000 

 

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UN 
AJUSTE DEL RESPALDO O FOWLER DE -40 A 
+70°, ASISTIDO POR UN RESORTE DE GAS, NO 
SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE 
ES UNA MEJORA A LO SOLICITADO Y AYUDA A 
LOS USUARIOS A REALIZAR UN ESFUERZO 
MEJOR PARA LLEVAR A CABO EL MOVIMIENTO. 
¿ES CORRECTO? 

61 PARTIDA 1 

PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL 
MECÁNICA 
PUNTO 13.3: TRENDELENBURG DE 25 GRADOS 
COMO MÍNIMO. 
 
PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UN 
AJUSTE TRENDELENBURG, ASISTIDO POR UN 
RESORTE DE GAS Y QUE CUMPLE CON EL 
RANGO SOLICITADO, NO SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN, YA QUE ES UNA MEJORA A 
LO SOLICITADO Y AYUDA A LOS USUARIOS A 
REALIZAR UN ESFUERZO MENOR PARA LLEVAR 
A CABO EL MOVIMIENTO.  
¿ES CORRECTO? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

62 PARTIDA 1 

PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL 
MECÁNICA 
PUNTO 13.4: TRENDELENBURG INVERSO DE 20 
GRADOS COMO MÍNIMO. 
 
PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE OFRECER UN 
AJUSTE TRENDELENBURG INVERSO, ASISTIDO 
POR UN RESORTE DE GAS Y QUE CUMPLE CON 
EL RANGO SOLICITADO, NO SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN, YA QUE ES UNA MEJORA A 
LO SOLICITADO Y AYUDA A LOS USUARIOS A 
REALIZAR UN ESFUERZO MENOR PARA LLEVAR 
A CABO EL MOVIMIENTO.  
¿ES CORRECTO? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

63 PARTIDA 1 

PARTIDA 1 MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL 
MECÁNICA 
ACCESORIOS OPCIONALES, PUNTOS 17 AL 
21.1. 
 
PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A 
LA CONVOCANTE INDIQUE SI ESTOS 
ACCESORIOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN 
LA PROPUESTA. 
¿SE ACEPTA? 

Tal como en las bases se 
especifica, son opcionales, sin 
embargo, el equipo deberá 
tener lo necesario para el 
acondicionamiento de los 
mismos y funcionamiento 
mínimo a lo especificado 
técnicamente. 

64 PARTIDA 2 

PARTIDA 2 ULTRASONIDO SENCILLO 
ESTUDIOS GENERALES 
PUNTO 3: RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE 
MÍNIMO 170 DB. 
 
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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PREGUNTA: PUESTO QUE EL RANGO 
DINÁMICO AFECTA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTRASTE DEL SISTEMA, SUGERIMOS 
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL 
RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA SEA DE 
MÍNIMO 280 DB. 
¿SE ACEPTA? 

65 PARTIDA 2 

PARTIDA 2 ULTRASONIDO SENCILLO 
ESTUDIOS GENERALES 
PUNTO 4.3: SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE 
PERFUSIÓN A COLOR. 
 
PREGUNTA: PUESTO QUE EL SISTEMA ANGIO O 
MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR SE UTILIZA 
PARA REPRESENTAR LA POTENCIA O 
INTENSIDAD DEL ESPECTRO DEL FLUJO, Y ES 
OTRA FORMA DE LLAMAR AL MODO DOPPLER 
DE PODER, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE PERMITIRNOS HACER 
REFERENCIA A LO SOLICITADO DE DICHA 
FORMA (DOPPLER DE PODER). 
¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

66 PARTIDA 2 

PARTIDA 2 ULTRASONIDO SENCILLO 
ESTUDIOS GENERALES 
PUNTO 12: QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE 
PROTOCOLOS POR EL USUARIO CON UN 
MÍNIMO DE 15 PRE-ESTABLECIDOS. 
 
PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR 
LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS 
PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA LA 
FUNCIÓN DE PERMITIR LA CREACIÓN DE 
PROTOCOLOS POR EL USUARIO, DE ACUERDO 
AL TIPO DE TRANSDUCTOR CONECTADO AL 
EQUIPO Y EL TIPO DE ESTUDIO QUE SE DESEA 
REALIZAR. 
¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

67 PARTIDA 2 

PARTIDA 2 ULTRASONIDO SENCILLO 
ESTUDIOS GENERALES 
COSUMIBLES: PAQUETE (PAPEL Y DONADOR) 
PARA IMPRESORAS OFERTADAS. 
 
PREGUNTA: PUESTO QUE EN EL LISTADO DE 
ACCESORIOS NO SE SOLICITA LA IMPRESORA, 
ENTENDEMOS QUE NO DEBERÁ SER 
CONSIDERADO EL PAQUETE DE PAPEL. 
¿ES CORRECTO? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

68 PARTIDA 2 

PARTIDA 2 ULTRASONIDO SENCILLO 
ESTUDIOS GENERALES 
ACCESORIOS OPCIONALES. 
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS 
ACCESORIOS OPCIONALES QUE SE DEBERÁN 
OFERTAR SON ÚNICAMENTE LOS SIGUIENTES: 
LICENCIAS DICOM PRINT, STORAGE Y 
WORKLIST, IMPRESORA TÉRMICA BLANCO Y 
NEGRO, GUÍA PARA TOMA DE BIOPSIA PARA 
TRANSDUCTOR CONVEXO Y GUÍA PARA TOMA 
DE BIOPSIA PARA TRANSDUCTOR 
INTRACAVITARIO. 
¿ES CORRECTO? 

 
 

EYM SOLUTIONS S.A. DE C.V. 

CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 
CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 

69  PUNTO 9.1 DOCUMENTACION 

QUE DEBERA CONTENER LA 

PROPUESTA TECNICA Y 

ECONOMICA  

DICE: INICISO J) ANEXO 11 LICENCIA 

MUNICIPAL. 

PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA 

CONVOCANTE PARA PODER CUBRIR ESTE 

PUNTO, SE PERMITA ADJUNTAR LA 

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EMITIDA 

POR EL SAT, DONDE LA CONVOCANTE PUEDE 

CORROBORAR EL DOMICILIO FISCAL DE MI 

REPRESENTADA ASÍ COMO EL GIRO 

REGISTRADO, SE ACEPTA?  

No se acepta. 

70  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

PUNTO 10 DICE:  TECLADO ALFANUMÉRICO 

INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON 

INTERFASE EN ESPAÑOL. 

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL TABLERO  

JUNTO CON LOS CONTROLES DE MANEJO DEL  

EQUIPO DEBERÁN CONTAR CON AJUSTE DE 

ALTURA PARA MAYOR FACILIDAD DEL MANEJO 

DEL USUARIO. ES CORRECTO ? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

71  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

PUNTO 2 DE ACCESORIOS  DICE:  UPS DE DOBLE 

CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS. 

PREGUNTA: PODEMOS OFRECER UN EQUIPO 

CON BATERÍA INTEGRADA AL MISMO Y UN 

REGULADOR DE CORRIENTE PARA PICOS DE 

ENERGÍA ? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

72  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

CONSUMIBLES  

DICE: PAQUETE (PAPEL Y DONADOR) PARA 

IMPRESORAS OFERTADAS. 

PREGUNTA:  SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA 

CONVOCANTE NOS INFORME CUANTOS 

PAQUETES DE PAPEL PARA IMPRESIÓN SE 

DEBERÁN OFERTAR?  

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

73  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

CONSUMIBLES  

DICE: PAQUETE (PAPEL Y DONADOR) PARA 

IMPRESORAS OFERTADAS. 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 
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PREGUNTA:  DEBEMOS ENTENDER LA 

PROVEEDURÍA QUE SE DEBERÁ OFERTAR UNA 

UNA IMPRESORA TÉRMICA BLANCO Y NEGRO?   

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

74  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

CONSUMIBLES  

DICE: FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS 

PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO.  

PREGUNTA: CUANTAS CAJA DE FUNDAS SE 

REQUIEREN TOMANDO EN CUENTA QUE CADA 

CAJA CONTIENE 100 PZAS., FAVOR DE 

ACLARAR? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

75  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

CONSUMIBLES  

DICE: GEL PARA ULTRASONIDO.  

PREGUNTA: CUAL ES LA CANTIDAD DE GEL 

REQUERIDA, FAVOR DE ACLARAR?  

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

76  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

CONSUMIBLES  

DICE: DVD O CD-RW.  

PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD 

DE CD´S QUE SE DEBERÁN DE OFERTAR ? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

77  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

CONSUMIBLES  

DICE: DVD O CD-RW. 

PREGUNTA: DEBEMOS DE  ENTENDER QUE EL 

EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN CD RECORD 

ES CORRECTO ? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

78  PROGRESIVO 2, ULTRASONIDO 

SENCILLO  

ACCESORIOS OPCIONALES 

DICE ACCESORIOS OPCIONALES: PODRÍAN 

DEFINIR CUÁLES DE ESTOS ACCESORIOS 

OPCIONALES SON NECESARIOS OFERTAR 

JUNTO CON EL EQUIPO ? 

Tal como en las bases se 

especifica, son opcionales, 

sin embargo, el equipo 

deberá tener lo necesario 

para el acondicionamiento 

de los mismos y 

funcionamiento mínimo a lo 

especificado técnicamente. 

79  PROGRESIVO 5  CUNA 
TERMICA  

 

PUNTO 5.1  DICE: TEMPERATURA DEL 

PACIENTE.  

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA 

MEDICIONES DE TEMPERATURA DEL NEONATO 

EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN SENSOR 

DE TEMPERATURA CENTRAL Y UN SEGUNDO 

PARA TEMPERATURA PERIFÉRICA. ES 

CORRECTO? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

80  PROGRESIVO 5  CUNA 
TERMICA  

 

PUNTO 9. DICE: CON AJUSTE POR CONTROL DE 

MEMBRANA, PERILLA O CON MEDIOS PARA 

EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA 

PROGRAMACIÓN.  

PREGUNTA: PODEMOS OFRECER UNA 

TECNOLOGÍA TOUCH SCREEN CON UN SISTEMA 

DE SEGURIDAD QUE IMPIDE CAMBIOS 

INVOLUNTARIOS A LOS PROGRAMADOS. SE 

ACEPTA ESTA TECNOLOGÍA? 

Apegarse a lo establecido, 

pudiendo ofertar tecnología 

mayor. 
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81  PROGRESIVO 5  CUNA 
TERMICA  

 

PUNTO 17 DICE: LÁMPARA O ELEMENTO 

CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL 

ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. 

ENTENDEMOS QUE AL EFECTUAR EL 

MOVIMIENTO DEL CALEFACTOR Y 

FOTOTERAPIA PARA UNA TOMA DE RAYOS X EL 

CALEFACTOR Y FOTOTERAPIA DEBERÁ 

APAGARSE AUTOMÁTICAMENTE Y AL 

REGRESARLO DEBERÁ PRENDERSE DE IGUAL 

MANERA.  ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

 
 

BIO-STERIL, S.A. DE C.V. 
CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA 

82 7.a DICE: 
a. Todas y cada una de las hojas de la 
propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, 
deberán presentarse firmadas de forma 
autógrafa por el titular o su Representante 
Legal. 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare si será 
motivo de desechamiento que alguna hoja no 
contenga la firma del Representante Legal. 

Sera motivo de 
desechamiento de 
conformidad con el punto 
7. CARACTERISTICAS DE LA 
PROPUESTA, en su puto a. 
de las bases, Todas y cada 
una de las hojas de la 
propuesta elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el 
titular o su Representante 
Legal. 

83 7.a DICE: 
a. Todas y cada una de las hojas de la 
propuesta elaborada por el PARTICIPANTE, 
deberán presentarse firmadas de forma 
autógrafa por el titular o su Representante 
Legal. 
DUDA: 
En caso de que la respuesta anterior sea 
negativa, solicitamos nos permita que los 
anexos y documentos contengan al final de 
estos la firma del Representante Legal y para el 
resto solamente se plasme la rúbrica, ¿Se 
acepta? 

Todas y cada una de las 
hojas de la propuesta 
elaborada por el 
PARTICIPANTE, deberán 
presentarse firmadas de 
forma autógrafa por el 
titular o su Representante 
Legal. 

84 7.1 DICE: 
Índice que haga referencia al número de hojas 
y orden de los documentos. 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, el no 
presentar índice ¿será motivo de 
desechamiento de propuesta? 

De conformidad con lo 
establecido en el último 
párrafo del punto 7.1 de 
las BASES, no será causal 
de desechamiento de la 
PROPUESTA del 
PARTICIPANTE. 

85 9.1 DICE: 
d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que 
lo acredite. 

Es correcta su apreciación. 
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1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso 
de contar con él). 
2. Presentar copia simple legible del pago del 
impuesto estatal sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo de máximo 60 días 
de antigüedad (impuesto del 2% sobre 
nómina), y original para su cotejo. 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso 
de no contar con RUPC vigente, será suficiente 
con presentar Carta Bajo Protesta de Decir 
Verdad que en caso de resultar adjudicado se 
realizará el alta al RUPC, ¿Es correcto? 

86 9.1 DICE: 
d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que 
lo acredite. 
1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso 
de contar con él). 
2. Presentar copia simple legible del pago del 
impuesto estatal sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo de máximo 60 días 
de antigüedad (impuesto del 2% sobre 
nómina), y original para su cotejo. 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, en el 
caso de que el domicilio de mi representada no 
se encuentre dentro del Territorio del Estado 
de Jalisco, ¿Será suficiente manifestar esta 
situación indicando que por este motivo no 
aplica la presentación de este documento? 

Para la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, solo pueden 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean 
de insumos de origen local 
o que cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local, como lo 
establece el artículo 55 
párrafo II de la LEY. 

87 9.1 DICE: 
d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que 
lo acredite. 
1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso 
de contar con él). 
2. Presentar copia simple legible del pago del 
impuesto estatal sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo de máximo 60 días 
de antigüedad (impuesto del 2% sobre 
nómina), y original para su cotejo. 
DUDA: 
En caso de que la respuesta anterior sea 
negativa, y que mi representada cuente con el 
Domicilio Fiscal fuera del Estado de Jalisco y no 
esté obligada al pago del impuesto estatal 
sobre erogaciones por remuneraciones, ¿De 
qué manera se dará cumplimiento a este 
punto? 

Para la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, solo pueden 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean 
de insumos de origen local 
o que cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local, como lo 
establece el artículo 55 
párrafo II de la LEY. 

88 9.1 DICE: 
d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que 
lo acredite. 
… 
3. Tratándose de Personas Morales, deberá 

Es correcta su apreciación. 
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presentar, además: 
… 
C. Copia simple y ordenada (Asambleas 
Extraordinarias, etc.) de la documentación con 
la que acredite la Personería Jurídica de su 
representante 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso 
de que no existan asambleas extraordinarias, 
etc., y que con la presentación del Acta 
Constitutiva, Modificaciones al Acta 
Constitutiva y Poder del Representante legal, 
sea suficiente para poder acreditar la 
Personalidad Jurídica de mi representada, no 
será necesario presentar documento alguno 
extra, ¿Es correcto? 

89 9.1 DICE: 
d. Anexo 5. (Acreditación) o documentos que 
lo acredite. 
… 
3. Tratándose de Personas Morales, deberá 
presentar, además: 
… 
C. Copia simple y ordenada (Asambleas 
Extraordinarias, etc.) de la documentación con 
la que acredite la Personería Jurídica de su 
representante 
 
DUDA: 
En caso de que la respuesta anterior sea 
negativa, solicitamos a la Convocante, nos 
aclare: En caso de que, con el Acta 
Constitutiva, Modificaciones al Acta 
Constitutiva y Poder del Representante legal, 
sea suficiente para poder acreditar la 
Personalidad Jurídica de mi representada, 
¿Qué otro documento se deberá presentar? 

La presente pregunta se 
responde en la pregunta 
correspondiente al 
progresivo 88. 

90 9.1 DICE: 
D. Constancia de Registro Federal de 
Contribuyentes 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos permita 
presentar Constancia de Situación Fiscal para 
dar cumplimiento a este punto, ¿Se acepta? 

No se acepta, debido a que 
se trata de dos documentos 
diferentes. 

91 9.1 DICE: 
E. Comprobante de domicilio de los 
PARTICIPANTES 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, ¿El 
comprobante de domicilio, ¿será suficiente con 

Si, con la presentación de 
copia legible simple del 
comprobante de domicilio 
cumple con lo solicitado. 
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la presentación de copia simple del mismo? 
92 9.1 DICE: 

j. Anexo 11. Copia legible y original de licencia 
municipal referente al giro 
correspondiente. 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, en el 
caso de mi representada no cuenta con 
domicilio dentro del Estado de Jalisco, por lo 
cual no cuenta con licencia municipal, debido a 
esto solicitamos a la Convocante nos permita 
presentar copia simple del Aviso de 
Funcionamiento otorgado por la COFEPRIS, ¿Se 
acepta? 

No se acepta, ya que el 
Aviso de Funcionamiento 
emitido por la COFEPRIS es 
un documento diverso, el 
cual no fue solicitado en 
esta CONVOCATORIA, así 
mismo, se informa que la 
presente LICITACIÓN se 
trata de una Licitación 
Pública Local, de 
conformidad con el artículo 
55, numeral 1, fracción II de 
la LEY que a la letra dice: 

“II. Locales, cuando 
únicamente puedan 
participar proveedores 
domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los 
proveedores establecidos o 
que en su defecto provean 
de insumos de origen local 
o que cuenten con el mayor 
porcentaje de contenido de 
integración local;” 

93 9.1 DICE: 
k. Anexo 12. Manual(es) y/o catálogo(s) del 
MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECÁNICA 
m. Anexo 14. Manual(es) y/o catálogo(s) del 
ULTRASONIDO SENCILLO ESTUDIOS 
GENERALES 
o. Anexo 16. Manual(es) y/o catálogo(s) del 
CARRO CAMILLA PARA ADULTOS 
q. Anexo 18. Manual(es) y/o catálogo(s) del 
CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN 
s. Anexo 20. Manual(es) y/o catálogo(s) del 
CUNA DE CALOR RADIANTE, 
u. Anexo 22. Manual(es) y/o catálogo(s) del 
INCUBADORAS NEONATALES 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos permita 
presentar las páginas de los manuales y/o 
catálogos donde se haga referencia a las 
características solicitadas, ya que existen 
manuales de mas de 500 páginas, ¿Se acepta? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

94 9.1 DUDA: 
En caso de que mi representada no participe 
en alguna de las partidas, será suficiente con 
presentar una carta que los documentos 
solicitados para esa partida no aplica por no 
ser ofertada, ¿Es correcto? 

Es correcta su 
apreciación, ya que la 
presente LICTACION 
podrá ser adjudicada por 
números progresivos 
conforme a las 
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características señaladas 
en el Anexo 1. (Carta de 
Requerimientos 
Técnicos), de las BASES.  
 

95 ANEXO 4 DICE: 
Que cuento con facultades suficientes para 
suscribir la propuesta en el presente 
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, así como 
para la firma y presentación de los 
documentos y el contrato que se deriven de 
éste, a nombre y representación de (Persona 
Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que 
cuento con número de PROVEEDOR 
(XXXXXXXXXXXX) 
 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, en caso 
de no contar con Número de Proveedor, ¿Qué 
se deberá indicar en ese punto? 

Se deberá modificar la 
redacción del texto, para 
señalar que no se cuenta 
con número del Registro 
Estatal Único de 
Proveedores y Contratistas 
del Estado de Jalisco. 

96 9.1 Y 
ANEXO 11 

DICE: 
j. Anexo 11. Copia legible y original de licencia 
municipal referente al giro correspondiente 
 

ANEXO 11. 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 
LCCC 43068001-029-2020 

 
 

“EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL 
COMUNITARIO DE CIHUATLÁN” 

  
MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y 
TRIBUTARIAS 

 
DUDA: 
Solicitamos a la Convocante nos aclare, El 
documento incluido en la pág. 57 de las bases, 
¿será el que se presentará en el numeral 9.1, 
inciso j)? 

Se informa que para este 
anexo deberá presentarse 
copia legible y original para 
su cotejo de licencia 
municipal referente al giro 
correspondiente, así como 
el manifiesto de estar al 
corriente en sus 
obligaciones Patronales y 
Tributarias. 

97 9.1 Y 
ANEXO 11 

DICE: 
j. Anexo 11. Copia legible y original de licencia 
municipal referente al giro correspondiente 
 

ANEXO 11. 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 
LCCC 43068001-029-2020 

 
 

“EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL 
COMUNITARIO DE CIHUATLÁN” 

 

Se informa que para este 
anexo deberá presentarse 
copia legible y original para 
su cotejo de licencia 
municipal referente al giro 
correspondiente, así como 
el manifiesto de estar al 
corriente en sus 
obligaciones Patronales y 
Tributarias. 
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MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y 
TRIBUTARIAS 

 
DUDA: 
En caso de que la respuesta anterior sea 
negativa, solicitamos a la Convocante nos 
indiqué en qué punto se deberá presentar el 
documentos denominando Anexo 11 de la 
página 57 de las bases. 

98 ANEXO 1.  
CARTA DE REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL PROGRESIVO 1 
PUNTO #2 

DICE:  
QUE SOPORTE UN PESO DE 160KG COMO 
MÍNIMO. 
 
DUDA: 
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE SE INCLUYA UN RANGO DE +/- 
10 EN ESTE PUNTO PARA PROMOVER LA LIBRE 
COMPETENCIA. 
 

Se acepta 

99 ANEXO 1. 
CARTA DE REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL PROGRESIVO 1 
PUNTO #13.3 

DICE:  
TRENDELENGURG DE 25 GRADOS COMO 
MÍNIMO. 
 
DUDA:  
EN BENEFICIO DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS 
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN DE 
TRENDELENBURG SEA MÍNIMO DE 30° 
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

100 ANEXO 1. 
CARTA DE REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL PROGRESIVO 1 
PUNTO #13.4 

DICE:  
TRENDELENGURG INVERSO DE 25 GRADOS 
COMO MÍNIMO. 
 
DUDA:  
EN BENEFICIO DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS 
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN DE 
TRENDELENBURG INVERSO SEA MÍNIMO DE 
30° 
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

101 ANEXO 1. 
CARTA DE REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS DEL PROGRESIVO 1 
PUNTO #13.5 

DICE:  
INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA 
DE 15 GRADOS COMO MÍNIMO. 
 
DUDA:  
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE 
INCREMENTE A 20 GRADOS COMO MÍNIMO, 
LO CUAL APORTA MAYOR INCLINACIÓN EN 
FAVOR DE LA POSICIÓN DEL PACIENTE. 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

102 ANEXO 1. 
CARTA DE REQUERIMIENTOS 

DICE:  
ACCESORIOS OPCIONALES 

Tal como en las bases se 
especifica, son opcionales, 
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TÉCNICOS DEL PROGRESIVO 1 
PUNTO #17 A #21.1 

 
DUDA:  
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, TODA VEZ 
QUE SE REFIERE A ACCESORIOS OPCIONALES, 
ESTOS PODRÁN SER OFERTADOS POR LOS 
LICITANTES O NO, ¿ES CORRECTA NUESTRA 
APRECIACIÓN? 

sin embargo, el equipo 
deberá tener lo necesario 
para el acondicionamiento 
de los mismos y 
funcionamiento mínimo a 
lo especificado 
técnicamente. 

 
 
 

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 

103 SIN PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DÉ A 
CONOCER EL TIEMPO DE GARANTÍA DE LOS 
BIENES. EN LA CONVOCATORIA NO SE 
ESTIPULA EL TIEMPO QUE EL LICITANTE DEBE 
DE OFERTAR COMO GARANTÍA DE LOS BIENES. 
FAVOR DE ACLARAR. 

Un año, a partir de la 
instalación y puesta en 
marcha de los equipos. 

104 PUNTO 14 PROGESIVO 2 LA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A 
SOFTWARE. POR LO ANTERIOR, SE PIDE QUE EL 
CRECIMIENTO SEA DE LA CAPACIDAD DE 
DETECCIÓN DE VASOS DE MUY BAJA 
VELOCIDAD. 
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

105 PUNTO 14 PROGESIVO 2 LA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A 
SOFTWARE. POR LO ANTERIOR, SE PIDE QUE EL 
CRECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE BARRIDO 
EXTENDIDO EN TODOS SUS TRANSDUCTORES. 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

106 PUNTO 14 PROGESIVO 2 LA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A 
SOFTWARE. POR LO ANTERIOR, SE PIDE QUE EL 
CRECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE MEDICIÓN 
AUTOMÁTICA DE LA ÍNTIMA MEDIA.  
 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

107 PUNTO 14 PROGESIVO 2 LA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A 
SOFTWARE. POR LO ANTERIOR, SE PIDE QUE EL 
CRECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE 
ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA EN 
TRANSDUCTORES LINEAL, CONVEXO Y 
ENDOCAVITARIO. 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

108 PUNTO 14 PROGESIVO 2 LA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A 
SOFTWARE. POR LO ANTERIOR, SE PIDE QUE EL 
CRECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE 
ELASTOGRAFÍA CUANTITATIVA EN 
TRANSDUCTOR LINEAL Y CONVEXO. 

 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

109 PUNTO 14 PROGESIVO 2 LA CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO A 
HARDWARE. POR LO ANTERIOR, SE PIDE QUE 
EL CRECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE 
TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO Y 
ENDOCAVITARIO VOLUMETRICO. 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 
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110 PROGRESIVO 5 
19.- COLCHÓN 
RADIOTRANSPARENTE CON 
CUBIERTA LAVABLE E 
IMPERMEABLE 
 

EN CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO, 
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA 
CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR, 
USO DE BANDEJA DE RAYOS X. EL CASETE PUDE 
DESLIZARSE DENTRO DE LA CAVIDAD DEBAJO 
DEL COLCHÓN SIN MOVER AL BEBÉ. QUE 
PERMITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA ACORDE A 
PROTOCOLOS DE USUARIO  DEL EQUIPO. ¿SE 
ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

111 PROGRESIVO 6 

5.12.- BASE DESLIZABLE DE 
COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE. 
 

PARA EL PRESENTE PUNTO, SOLICITAMOS 
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS 
PERMITA REFERENCIAR, USO DE BANDEJA DE 
RAYOS X. EL CASETE PUDE DESLIZARSE 
DENTRO DE LA CAVIDAD DEBAJO DEL 
COLCHÓN SIN MOVER AL BEBÉ.  
¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

112 PROGRESIVO 6 

5.15.- COLCHÓN CON CUBIERTA 
LAVABLE E IMPERMEABLE 
 

SOLICITAMOS DE MANERA RESPETUOSA SE 
NOS PERMITA REFERENCIAR COLCHÓN QUE 
PERMITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON 
SOLUCIONES ACORDE A PROTOCOLOS DE 
USUARIO  DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?PAND 

Deberá apegarse a lo 

establecido en las bases y 

Anexo 1 (Carta de 

Requerimientos Técnicos). 

 
 

WASPMED, S.A.P.I. DE C.V. 

CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 

113 ANEXO 2. PROPUESTA TECNICA ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN ELIMINAR LAS PARTIDAS 
LAS CUALES NO PARTICIPAREMOS, ES 
CORRECTA MI APRECIACIÓN? 

Es correcta su apreciación. 

114 ANEXO 3. PROPUESTA 
ECONOMICA 

ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN ELIMINAR LAS PARTIDAS 
LAS CUALES NO PARTICIPAREMOS, ES 
CORRECTA MI APRECIACIÓN? 

Es correcta su apreciación.  

 
 

ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. 
CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 
PREGUNTA RESPUESTA 

115 
PUNTO 2. PLAZO, LUGAR Y 

CONDICIONES DE ENTREGA. 

QUE A LA LETRA DICE: LA ENTREGA DE LOS 
BIENES, DEBERÁN REALIZARSE EN UNA SOLA 
EXHIBICIÓN, EN UN PERIODO NO MAYOR A 45 
DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE 
EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO. 
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA 
EXTENDER A UN PERIODO NO MAYOR A 60 DÍAS 
PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, 
ESTO POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA DE SARS-COV-2 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 



 

  

Licitación Pública Local LCCC 43068001-029-2020 
“EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN” 

P á g i n a  27 | 29 

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3030-5000 

 

116 
PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE 
LOS ANEXOS DEL 12 AL 23 SI ES NECESARIO 
PRESENTAR EN EL CASO DE NO PARTICIPAR EN 
ESA PARTIDA, ESCRITO SEÑALANDO QUE “NO 
APLICA” PARA CADA DOCUMENTO. 

No será necesario presentar 
escrito alguno, siempre y 
cuando no participe en el 
progresivo al que se hace 
referencia. 

117 

PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, 

INCISO D. PUNTO 3 INCISO C. 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿A QUÉ SE REFIERE DOCUMENTACIÓN CON LA 
QUE ACREDITE LA PERSONERÍA JURÍDICA DEL 
REPRESENTANTE?  

Deberá presentar copia 
simple y ordenada de 
Asambleas Extraordinarias  
o modificaciones al Acta 
Constitutiva o Poder 
Notarial cuando aplique 
para acreditar la personería  
jurídica. 

118 

PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, 

INCISO “Y”, Y “Z” 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE 
SI EN LOS PUNTOS “Y” Y “Z” ¿ES NECESARIO 
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN 
COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

119 
ANEXO 1. CARTA DE 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE 
¿CUÁL ES EL TIEMPO DE GARANTÍA DE LOS 
BIENES A OFERTAR? 

Un año, después de la 
instalación y puesta en 
marcha del equipo. 

 
 

 POWER MED DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

CONSECUTIVO PARTIDA Y/O PUNTO DE 

CONVOCATORIA 

PREGUNTA RESPUESTA 

120 ANEXO 1, PROGRESIVO 1, PUNTO 
10. 

PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS 
MIEMBROS INFERIORES DEBERÁN SER ABATIBLES 
DE +20 GRADOS / -90 GRADOS ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

121 ANEXO 1, PROGRESIVO 1, PUNTO 
11 

PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE LA 
CABECERA DEBERÁ DE SER ABATIBLE DE +45 
GRADOS / -90 GRADOS LO CUAL PERMITIRÁ 
REALIZAR CIRUGÍAS DE CRÁNEO CON MAYOR 
FACILIDAD PARA EL PERSONAL MEDICO ¿SE 
ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

122 ANEXO 1, PROGRASIVO 1, PUNTO 
13.2 

PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE EL 
FOWLER DEBERÁ DE SER DE +80 GRADOS/-40 
GRADOS LO CUAL FACILITARÁ LOS 
PROCEDIMIENTOS COMO CIRUGÍA 
PROCTOLÓGICA ¿SE ACEPTA? 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

123 ANEXO 1, PROGRESIVO 1, PUNTO 
13.1 

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE 
PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE 
SE ACEPTE EL RANGO DE 44 CM A 100 CM YA QUE 
ESTO NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL 
EQUIPO 

Deberá apegarse a lo 
establecido en las bases y 
Anexo 1 (Carta de 
Requerimientos Técnicos). 

 
Se procedió a dar un periodo de quince minutos para que los participantes pudieran dar lectura a 
las respuestas antes plasmadas, para que posteriormente pudieran estar en condiciones de hacer 
cuestionamientos, sobre las dudas de las respuestas emitidas por la convocante. 
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Por otro lado, se informa que se desecharon las preguntas enviadas por el PARTICIPANTE VIASIS 
OCC, S.A. DE C.V., toda vez que dicho proveedor no presentó un escrito, en el que exprese su interés 

en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, Lo anterior de conformidad 

con el articulo 63 párrafo 1, fracción II de la LEY. Del mismo modo, VIASIS OCC, S.A. DE C.V. no 
presenta sus solicitudes de aclaración en formato Word establecido de conformidad al formato, tal 

como lo señala el primer párrafo del punto 5. JUNTA DE ACLARACIONES de las BASES. 
 
Segundo.- Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio, a las 15:50 horas, 
firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que 
haya lugar. 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

DR. MICHEL BUREAU CHÁVEZ 
DIRECTOR MÉDICO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD 

JALISCO 
 

 
 

 
___________________________ 
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA  

COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS 

DE SALUD JALISCO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

LIC. ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 

LIC. ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LÓPEZ 
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR 

DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 
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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad 

de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los 

datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para 

contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.  

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,  en la siguiente liga: 

http//ssj.jalisco.gob.mx/transparencia 

Fin del Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


