COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacion Publica Local LPL 43068001-006-18 “SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE
SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO".
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacién Publica Local LPL 43068001-006-18 “SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE
- SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.

g : _ ,
%%g#@ Para efectos de comprension de la presente acta, se debers de atender el “glosario de
&W ” . . . . N
e tériminos y definiciones” descritos en las bases que rigen el presente proceso.
JALISCO -

[ T I P
FOBER FIELOTIVE

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 11:00 hrs. del dia 16 de Febrero de 2018, se
reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col.
Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores plblicos
designados por el ORGANISMO, elio de conformidad a lo establecido en los puntos 2y 6

inciso a y b, de las bases que rigen la presente licitacion. Se realizaron los siguientes hechos:

- ORDEN DEL DiA:
1). Registro de Participantes.
: 2).  Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
a). Bienvenida
b). Mecanica de fa sesion
¢). Aclaraciones de la convocante

d). Cierre del acto

: Punto 1. Registro de Participantes.

- Habiéndose registrados las empresas: (’"\

Nombre de la empresa | Representante \ Firma -

DICIPA, S.A, de C.V, Oscar Solis Acosta / \
| Distribuidora Quimicay | Teresa Montserrat Aguiry \
.| Hospitalaria GAP, SA. de | Velazquez .
C.V. \
Intermet, S.A. de C.V. Fnrique Smith Corvera  \ """ (s

.| Laboratorios Licon, S.A. | Diana Garcia Badillo X b=
| de C.V. A p———

| TERUMO BCT Marisol Flores Pucheta
MEXICO, S.A. de C.V. ’
' 1

A

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Cendea, C.P, 44100, Guadalajara, Jalisco, México. -
Tals, (33) 30:30-5000
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacion Publica Local LPL 43068001-006-18 “SERVICIO INTEGRAL DE BANGO DE
SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”.

T
@’é 7 -Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
jﬂﬁj&ﬂ@ ' 2.A El servidor publico designado por el titular de la unidad centralizada de
t eowEn sasrive : compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el

organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

2.B Se procede a enfregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas
realizadas, que se recibieron como se establecid en los puntos 2 y 6, de las

BASES que rigen el presente proceso, mismas gue se adjuntan en original a

la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya
lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas:
DICIPA, S.A. de C.V., Distribuidora Quimica y Hospitalaria GAP, SA. de C.V.,
Hemoser, S.A. de C.V., Intermei, S.A. de C.V., Laboratorios Licon, 8.A. de
C.V, SALVEQ, S.A. de C.V., y TERUMO BCT MEXICO, S.A. de C.V.

Aclaraciones de la convocante.

Aclaracion 1.

Se informa que se debera enlregar la garantia para el cumplimiento del
contrato dentro de los primeros 5 dias habiles posteriores a la fecha del aclfo de -

Resoftcién como se menciona en el punto 17, de las BASES del presente PROCESO.

Aclaracion 2.

\ Se hace la aclaracion de que la acreditacion ante la EMA (Entidad Mexicana de
Acreditacion) es tnica y exclusivamente para el laboratoric de apoyo analitico,
estando exciuido el PARTICIPANTE de esta acreditacion.

Aclaracion 3.

Con respecto al analisis CRETIB, se presentara el documento al momento de la

instalacion.
Aclaracion 4.

respecto a la respuesta nimero 2 de la empresa Laboralorios Licon, S.A. de C.V.

se aclara que el equipo solicitado serd anicamente fos siguientes. 1 equipo

. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México,
: Tels. (33) 3030-5000
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCCO

_Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacién Publica Local LPL 43068001-006-18 “SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE
SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO".

aufomatizado, 1 incubador y 1  cenirifuga en CETS para pruebas
inmunohematologicas, excluyendo fos dos equipos semiautomatizados.

R o

oo \, - o . ST

JALISCO

e
PORER BATERYIV G

La presente junta formara parte de las bases y debera ser considerada por los
licijahtes en la elaboracidn de su proposicion, de conformidad a lo establecido en el
Aurticulo 62 punto 3 de la LEY. h

2.D Se da por terminada fa sesion, siendo las 11:55 hrs. del mismo dia en que se

dio inicio, y firman de conféfmidad los que en ella intervinieron para los efectos

legales y administrativ qife haya lugar.

SERVE—O'I}___ 51 1C0-DESIGNADO

JEFE DEY DIEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

§

Lic OLIVER HUESO QUINONEZ

B DIRECTORA DE RECURSOSMATHRIALES ASESOR JURIDICO DE LA IMRECCION GENERAL
p DE AQMINISARACION
LCP Josg GagBRJ TINEZ MARTINEZ Lic. FERMIN ORTIZ CABREA.

A DE REGULACION DE BANCO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAM
SANGRE DE ADQUISICIONES

{AREA TECNICA/REQUIRENTE)

Na

A -
DR@ MARIA GIROALUPE BECERRAJvvA Lic. EnrIQueAR

AMON AGUILAR RAMIREZ

. Fin del Acta.

hA

'
I
<§

: Dir. Baeza Alzaga No, 107, Zona Canlro, C.P. 44100, Guadalejara, Jalisco, México,
Tels. (33} 3030-8000
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LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
“SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

T Lineamientos
Técnica
[neiso D)
Entregable nimers 4.
Cice:;

El PARTICIPANTE debera manifestar bajo protesta de decir
verdad que los precios cotizados seran los mismios para
cualquier volumen de adjudicacion. ESCRITO LIBRE

Solicitamos de |

ﬁgﬁ&m. il R A
a manera mas atenta g la
convocante que el texio sea atn mas acotado de la
siguiente manera;

EI PARTICIPANTE debera manifestar bajo protasta
de decir verdad que los precios colizados seran los
misimos para cualquier volumen de adjudicacién
considerando como minimo el 60%. ESCRITO
LIBRE

¢ Se acepta nuastra propuesta?

FECHA: 15 de febrerc de 2018

Se acepta su propuesta

Funto 7.1 Lineamientos para presenfar Ia Propuesta
Técnica

Inciso D)

Entregable namero 27.

Dice:

Carta Maniflesto bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con una unidad mévil con disponibilidad inmediata para la
realizacién campafias de donacion extramuros la cual debera
de ia cual debera de anexar fotografias para demostrar que
cuenta con las siguientes areas fisicas

Solicitamos de la manera mas atenia a Ia
convocante y con la finalidad de no fimitar la libre
particizacion se permita preseniar:

Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que
se contard con una unfdad mévil con disponibilidad
maxima en 45 dlas para la realizacion campafhas
de donacion extramuros Y que considerara con las
dreas fisicas y equipamiento  solicitade por la
convocante,

Lo anterior en virtud que sste no es un BqUipo que
se tenga en almacén derivado del costo que esto
representa y tampoco es un requermiento estandar
en todos los bancos de sangre

El no aceptar esta propuesta limita y condiciona la
libre participacion en e events a) ser una
descripcion de una unidad movil que ya tiene
disponible el proveedor actual con todas las
caracterfsticas descriptivas limitantes, ademss de
que acorde a la GUIA DE EQUIPAMIENTO DE
LOS SERVICIDS DE SANGRE emitida por la
CENETEC, no se establece una pre configuracion
minima de unidades méviles ’

¢.Se acepla nuastra propuesta?

NO se acepta. EI CETS Jalisco raaiiza
campanas de donacion extramuros 2-3
veces par semana y va tiene campanas
pregramadas febrero marzo v abril. De
no contar con la unidad se tendrian que
cancelar. Por lo que se reguiere la
unidad movil con disponibilidad
inmediata

Fapto 7.1 Lineamientos para presentar Ja Propuesta
Técnica

Inciso D)

Entregable nimero 28.

Solictamos de la manera mas atenia a Ia
canvocante y con la finalidad de no limitar la libre
participacion este documenio no sea hecesario

|_presentarlo ni limitativo o motivo de descalificacion

No se acepta. La respuests es igual que
la anterior
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LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
“SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Dice:
Copia Certificada de la tarjsta de clrculacion vehicular del
vehiculo gus proporcionard coma unidad de mévil para ia
realizacion de camparias de donacién extramuros a nombre
dei licitante. ESCRITQ LIBRE

e

el no presentario.
Lo anterfor tomando comc base la pregunta
anterior realizada por mi representada,

¢ Se acepta nuestra propuesta?

FECHA: 15 de fehrero de 2018

Punto 7.1 Lineam/ientos para presentar la Propuesta
Téchica

Inciso D)

Entregable nimero 20,

Dice:

Copia Certificada del pago de impuesto vehicular a nombre
del licitante del vehiculo que proporcionarad como unidad de
movil para la reallzacion de campaiias de donagion
extramures, ESCRITO LIBRE

Solicitamos de la manera mas atenia & Ia
convecante y con la finalidad de no limitar la Fibre
paricipacién este documento no sea necesario
presentarlo ni Imitativo o motivo de descalificacion
el no presentarlo.

Lo anterior tomando como base la pregunta
anterior realizada por mi representada.

¢Se acapta nuestra propuesta?

No se acepta. La respuesta as igual que
la anterior

Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta
Técnica

Inciso D)

Entregable nGmero 29,

Dice:

Carta Maniflesto bajo protesta de decir verdad, de Mantener y
asequrar [a red Fria en los componentes sanguineos desde
su origen hasta su destino final, ESCRITO LIBRE

Solicitamos de la manera mas atenta a la
Gonvocante nos clarifique el alcance que debe
{enar este documanto.

Lo anterior teniendo como base que nesotros como
proveedores no podemos ser responsabies de los
proceses normativos vy ejecutados por el personal
{ue labora en banco de sangre.

Nosolres  como  proveedores  solo  somos
responsables de proporcionar los insumos, equipos
y accesorics adecuados acorde a las Normas
vigentes y aplicables a este proceso, pero no
podemos ser responsables de I ejecucién de los
procesos y procedimientos llevados a caba por fa
institucion y sus operadores técnicos.

Favor de aclarar y acotar

La red frla &s para mantener en
Gondicicnes dptimas de acuerdo a la
normativa vigente a fas unidades de
componenies sanguineos y muestras

de sangre cuando son transportadas del

CETS a los servicios de transfusion y de
los centros de colecta al CETS. La

transportacion la realiza el proveeder, lo
cual es responsabilidad del mismo,

Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta
Técnica

Inciso D)

Entregable nimero 33.

Dice:

Carla Manifiesto bajo protesta de declr verdad, de Tener
disponiblz las 24 hrs. del dia, a 7 Quimicos Farmacaobiologos
y/o Técnico Laboratorista Clinico sapacitados(as) en el
manejo de fos equipos instalades; uno(s) para apoyo,
asesorfa y capacitacion en el CETS y los "DEPOSITOS
TEMPORALES" de |a zena metropalitana de Guadalajara v

Sollcitamos de iz manera mas atenta a la
convocante sea tan amable de clarificar porgue
solicita 7 Quimicos Farmacobiologos y/o técnicos
laboratoristas y posteriormente solicita solamente
3.

Favor de aclarar.

Se aclara que se solicitan minimo 3,
maximo 7 gquimicos o Técnicos
Laboratoristas, con base a las

necesidades de la CONVOCANTE.
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LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
“SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SER VICIOS DE SALUD JALISCO”

FECHA: 15 de febrero de 2018

¢os para apoyo asesorfa y capacitacion en los "PUESTOS
DE SANGRADO" y “DEPOSITOS TEMPORALES” del interior
del estado, ESCRITG LIBRE

Punto 7.1 Linearnientos para presentar Ja Propuesta Solicitamos de la manera mas atenta a |a

Téchica convosants sea tan amable de clarificar porque

Inciso D) solicita 7 Quimicas Farmacobiologos yio técnicos

Eniregable nimero 33, lzboraloristas.

Dice: Lo anterior derivado a que existen mas carreras Porlas caracteristicas de Ia

Caria Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de Tener relacionadas al 4rea de la salud y/o bancos de CONVOCANTE, cuando hay faita de

dispenible las 24 hrs. del dia, a 7 Quimicos Farmacobiologos sangre que pueden cubrir perfectaments fos personal para que el servicio no se vea
7 y/o Técnico Laboratorista Clinico capacitados{as) en al requerimientos solicitados. afectado los quimicos entran de

mansgjo de los equipos instalades; uno(a) para apoyo, emergentes en los Centros de Colecta y

asesoria y capacitacidn en el CETS y los *DEPCSITOS Favor de aclarar. Servicios de Transfusidn previaments

TEMPORALES" de la zona metropolitana de Guadalajara y capacitadss por e! CETS Jalisco.
dos para apoyo asesorla y capacitacidn en los “PUESTOS .

DE SANGRADO" y "DEPOSITOS TEMPORALES" del interior
del estado, ESCRITO LIBRE

Punto 7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Solicitamos de la manera més ateniz a |3

Técnica convocante sea tan amable de clarificar el alcance
Inciso B} mencionado como: "para apoyo” v las funcionss
Entregabie nlimero 33. fue solicita para los 7 Quimicos Farmacobiclogos
Dice: yfo técnicos laboratoristas.

Carta Marnifiesto bajo protesta de decir verdad, de Tener
disponible las 24 hrs. del dia, a 7 Quimicos Farmacobiologos | Lo anterior derivade a gue como proveedores

y/o Téenico Laboratorista Clinico capacitados(as) en e s50mos responsables del corracio funcionamiento
manejo de los equipos instalados; uno{a) para apoyo, de los equipos, as! como de la capacitacion yla
asesoria y capacitacion en el CETS y los “DEPOSITOS asesaria cuando es necesaria v con tlempos de
TEMPORALES" de la zona metropofitana de Guadalajara y respuesta definidos; sin embargo aquf solicitan
dos para apoyo asesoria y capacitacion en los "PUESTOS personal para cubrir [as funciones que deben ser
8 PE SANGRADQ" y “DEPOSITOS TEMPORALES" dal interior realizadas por el personal propio de la secretaria. Misma respuesta que la anterior.

dei estado. ESCRITO LIBRE
Consideramos que el punto requerido se puede
cubrir con una carta bajo protesta de decir verdad
gue el proveedor es responsable para la atencion
de asesoria y capacitacion por parte del Soporté
técnico del proveedor yfo fabricante en menos de
4 horas para el CETS vy dep6sitos temporales de la
Zona mefropolitana de Guadalajara y de no-mas de
24 horas para los puestos de sangrado ¥ depdsitos
temporales del interior del estado.

Favor de aclarar.

FPégina 368




LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
“SERVICIO INTEGRAL DE BANCO-DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

L

FECHA: 15 de febrero de 2018

sl Tt
Actuaimente en &l pais existe exclusivamente una
Anexo 1 A casa comarcial que comercializa el producto
Dice: solicitado, limitande con esto la libre participacion.
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE Lo anterior con el conocimients de que esta prusba
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD pusde realizarse aln en diferentes tecnologias en
gaEr!:g;C‘IJgs DE SALUD JALISCO el cual consiste en: :;}asrtidgsls.mos sistemas solicitados para ofras No s acepta. L? tarjetg Qe
PRUEBA DE GRUPO SANGUINEQ ABO Y RH (PRUEBA De Igual manera este tipo de prueba no es J '”g‘d“”“mmamgrjf'a se utiiiza en
DIRECTO EN SANGRE TOTAL) EN TARJETA POR Normativa para ser realizada por esta metodologia ONATcres que acuden a campana de
g donacion extramuros come un incentivo
INMUNOCROMATOGRAFIA acorde a la NOM-253-S5A1-2012. dicional | donad b
Solicitamos de la manera mas atenta a |g | 8Uioiona ?ar? PEj onador, en busca de
convocante y con la finalidad de no limitar la libre | 'MCTEMENtarla onacr(?n aliruista en |
participacién este punto sea efiminado v acorde a estado.
ia ley de adquisiciones, si necesita el produgto este
sea adquirido mediante una compra directa por Jos
mecanismos adecuados y no limitar la libre
barticipacion de ia proveeduria en este evento al
ser asignaclon Gnica a un proveedor. /. Se acapta?
Anexo A Sulicitamos de la manera mas atenta & la
Anexc 1 A convocante nos aclare y describa a que se hace
Dice: referencia con ia solichud mencionada de;
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE “controles de calidad a hemocompeonentes, Debe proporcionar:
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD contreles de calidad internos y externcs de pruebas 1. El equipamiento necesario
SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consisie en: de serslogia y NAT @ Inmunohematologia de tercer para realizar los controles de
nivel” calidad a componentes
UNIDAD/TIPO DE BOLSA A: Bolsa cuéadruple SAG-Manitol Acorde ala NOM-253-S5A1-2012, No existe una sanguinecs de acuerdo a la
Top &Buttom, scftware para el registro e historia clinica del descripcion y/o alcance de los requermientos para normativa vigente.
donador, hemovigilancia, prushas especiales, un control de tercer nivel. 2. Realizar la contratacién
0 | determinaciones serclogicas de agentes Infeccioscs e necesaria para que el CETS
Inmunchematclogia, material para foms te muestras, Faver de aclarar. participe en los Programas de
realizacién de Biometria hematica, sangrado del donador, Evaluacién Externa de la
fraccionamiento de hemocomponentes, atiquetado de tubos v Calidad para cumplir con la
unidades, reatizacion de sercloglas de acuerdo a ia normativa vigente y
normatividad vigente, NAT, controles de calidad a 3. Los recursos necesarics para
hemocormponentes, controles de calidad internos y externos mantener la acreditacion con
de pruebas de serologla y NAT e Inmunohematologia de la EMA con la norma NMX-
tercer nivel, almacenamiento y traslado de EC-15189
hemocomponrentes, realizacién de pruebas confirmatorias de
acuerdo a normatividad vigente
Anexo A Solicitamos de la manera mas atenta a la | De conformidad & lo sefiaiado on el
11 Anexo 1 A convocanie, y con la finalidad de determinar de | Diario Oficial de la Federacién en DOF:
Dice: manera correcla los alcances, responsabilidad | 08/06/2017
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE dentra de los servicios, aplicacicnes del sistema de | ACUERDO por el que se dan a conogcer
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LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
“SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

FECHA: 15 de febrero de 2018

Gt
SANG

e R S EAIRHK 1
RE A DIFERENTES UNIDADES DEL OP[
SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consiste en:

“DEPOSITOS TEMPORALES”

1 administracion de banco de sang

. pruebas a
realizar, requerimientos de capacitacién, efc.

Es correcto entender que la descripcion de
‘Deptsitos Temporales” es equivalente a la de un
sarvicio de transfusion.

Lo anterior con base a que ni en la  NOM-253-
S8A1-2012 o en la Guia de Equicamienio de los
servicios de sangre se describe el concepto de
"Deposito Temporal"

&Es correcta nuestra interpretacion?

LEEN

VERRERY L5 5|
ramites, asi como sus formatos que
se raalizan ante la Secretaria de Salud,

a través del Centro Nacional de la
Transfusién Sangulnea, inscritos 2n el

Regisiro Federal de Tramites
y Sarviclos de la Comisién Federal de
Mejora Regulatoria.
* Gon sustento legal en:
Articulo 107 de la Ley Generai de
Salud, 36;fracciones il y 37, del
Reglamernito de la Ley General de Salug
en Materia de Contro} Sanitario de la
Disposicién de Organos, Tejidos
y Cadaveres de Seres Humanos y
puntos 18.1 v 18,2, de la Norma
Oficial Mexicana NOM-253-35A1-2012,
Para la disposicidn de sangre humana y
sus componentas con

Anexo A

Anexo 1 A

Dice:

SERVICIC INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO sl cual consiste en:

En los ‘DEPOSITOS TEMPORALES” se realizaran tres
pruebas. EI equipamlento incluye 1 descongelador de

Solicitamos de {a manera mas atenta a Ja
convogants, y con la finalidad de determinar de
manera correcta los alcances, si nos puede
clarificar & que se refiere, lo que implica y los
glcances con'el requerimiento:

Cantrol de calidad externo en Inmunchematolagia
nivel [l

“fines terapéuticos.

Realizar la contratacion
necesaria para que los
depésitos temporales del
CETS participen en los
Programas de Evaluacion

SERVICIC INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD

SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consiste en:

12 plasmas por deposito temporal, el material y suministro Lo anterior con base a que acorde a la NOM-253- Externa de la Galidad para
necesaric se describen en ! Apartado A. 85A1-2012 no se describe el concepte de Conirol cumplir con la nermativa
»  Grupos sanguingcs sistema ABO directo & inverso de calidad externo sn Inmunoheratologia nivel I y vigente. Conforme a la NOM-
y Rh en tubo. | los alcances o requerimlentos que deben EMA-15183,
+  Pruebas cruzadas en fubo o en gel. considerarse en este nivel de control,
= Rastreo de anticuerpos irregulares en gel. Favor de Clarificar.
+  Conirol de calidad externe en Inmunohematologia
nivel Il
Anexo A Solicitamos de la manera mas atenta a la No es correcta su apreciacién, Sg
Arexo 1 A convocante nos aclare si es correcto entender que aclara que solicitamos que el sarvicio
13 Dice: para demosirar este punto tanto en capavidad integral cuente con certificacion vigente

como en experiencia el proveedor debers
demostrar una experiencia minima de 5 afios con
cuando menos dos referencias en los cuales los

de su Sistema de Gestion de Calidad,
para garantizar que se tenga
experiencia en prestar servicios ¥
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CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO.
EI"PARTICIPANTE” debera contar con la experiancia,
empresa certificada en sistema de gestidn de la calidad,
anaxando copia del certificado en el curriculo de la empresa.
Debe contar con la capacidad técnica necesarla,
organizacion, personal profesional certificado y elementos
propios debidamenta calificados para garantizar un servicio
oportuno, de calidad y calidez del SERVICIO INTEGRAL
PARA BANCO DE SANGRE objeto de &ste “PROCESD”

.‘_{?‘

{o) Sy AL e L

contralos de servicios prestados sean eguivalentes
y/o supericres al proceso solicitado por esfa
institucion.

LESs correcta nuestra interpretacion?

D

FECHA: 15 de febrero de 2018

proveer los servicios necesarios qus
son requeridos por el CETS. En ningtin
momento sollcitamos.afos de

experiencia minima al respecto.

i Anexo A

Anexo 1A

Dige:

SERVICIQ INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consiste en:
DICE:

SOPORTE DE SISTEMA INFORMATICO

Cubra el apoye vy lo requerido para ¢l desarrollo, mejoras e
impiementacion en la aplicacién de promocion de donacitn
altruista, Asi eomo la administracion de pagina web vy redes
sociales del Centro Estatai de la Transfusién Sangulnea
Jalisco.

Solicitamos a ia convocante reconsiderar el punto
mencionado y solicitamos este sea sliminado de
los requerimisntos con kase a los siguiente:

1.- El costo del desarrolio de una App es elevado,
ademas de que no es viable proyectar los costos
de las mejoras gue seran solicitadas ya que no hay
una descripeion o diagrama de fiuje que explique
las caracteristicas y alcance dei requerimiente, la
App puede ser desde muy sencila hasta muy
rcbusta y cempleja dependiendo de la arquitectura
requerida para fa misma,

2.~ En el mercado mexicano existen actuzlmente
aplicacieries como Blooders org. Que fienen esta
funcién y no requieren de un nuavo desarrollo,
ademds de que el costo del servicio es

No se acepta.

Respecto de los puntos 1 ¥ 2.- Ya se
cuenta con la aplicacion desarroliada, o
unico que se reguiere es la
administracién de las cuentas y manejo
en redes sociales, consideramos que
no implica un costo elevado para e

14 considerabiemente menor. servicio prestado valorando costo-
3.~ Por otra parte, el proveedor no puede ni debe | beneficio para fomentar & Incrementar la
ser responsable por la  administracion de donacion altruista en el estado,
informacion institucional al no contar con ias
normativas  de comunicacién e informacion Respecto al punto 3 y 4
clasificada por parte de la Insfitucion y el Esto entraria como asistencia técnica
departamento de Tecnologias de informacian de la del sistema informativo solamente.
progla secretaria. Por ejamplo no se cuenta con &l
dossier de mercadotecnia e imagen propia de los
S8 ds Jalisco.
4.~ Estz punto no tiene que ver con sopore
informético del sistema de administracion objeto dei
presente-proceso.

Z5e acepta nuestra solicitug?
Ansxo A Solicitamos de la manera mas atenta a Ia En el Anexo 1 Apartado A en las

15 | Anexo 1A convocants y con Ja finalidad de parmitir una libre y paginas de la 13 ala 19, estj el

Dice: justa participacién, nos indique la_cantidad y

equipamiento,
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SERVICIO INTEGRAL ¥ SOFTWARE PARA BANCO DE descr\pcwon de cada ung de los mstrumentos ay | Lacantidady tlpo de equwpamlento que
SANGRE A RIFERENTES UNIDADES DEL OPD equipos gque reguieren ser calibrados, lo anterior solicita se encuentra descrita en el
SERVICIOS DE SALUD JALISCO &l cual consiste en: derivado de que cada uno tiene un costo anexc antes sefialado de las bases
DICE: representativo para ser considerado dentro de la | tanto para el CETS, Centros de Colecta
propuesta econémlica y es necesaric conocer y Servicios de Transfusién (Depdsitos
Calibracion. detalladamente esta informacion. Temporales).
El “PROVEEDOR’ propercionara durante 1a vigencia del De no hacerlo se favorece exclusivamente al
conlrato sin cargo extra para la "“CONVOCANTE" un provaedor actual que es el Onico que cuenta con
programa de calibracién de equipos e instrumentos de esta Informacion para hacer su proyeccion de
medicion que asi lo requieran &l CETS Jalisco v los depositos | costos.
temporaies y servicios de fransfusion como micropipetas, Favor de describir y aclarar
balanzas, medidores de temperatura, humedad, etc. El cual :
debe ser efeciuado por laboratorios acreditados en México
Anexe A Solicitamos a la convoganie nos aclare si es
Anexc 1 A correcto entender que esta capacidad de asistencia
Dice: {écnica  deberd  ser demostrada  teniendo
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE gctualmente vy funcionales las  siguientes
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD herramientas para levantamiento de reportes:
SERVICIOS DE SALUD JALISCQ ef cual consiste en: Call Center disponible las 24 horas para tomar los . ;
DICE; reportes e servicio, los 365 dias del afic. Es comecta su interpretacion ademds de
16 gue la respuesta debe ser inmediata
Asistencia Técnica. Levantar ios reperies via APP disponiole para | P2ra Soiventar la problematica existente.
El "PROVEEDCR"” proporcionard durante la vigencia dal sistemas iOs y Android,
contrato sin costo para la "CONVOCANTE™ asistencia técnica | -
para el manejo y fungionamiento de los equipos en cada ¢ Es correcta nuestra interpretacion?
unidad, |as 24 horas, los 7 dias de |2 semana. :
Anextc A Solicitamos de la manera mas atenta a la
Anexc 1 A convocante y con la finalidad de no limitar Ia libre
Dice: participacion, lo anterior derivado de que con la
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCOQ DE cantidad de equipes e instrumentos, asi como
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD capacitaciones requeridas para todo el estado es No se acepla. Son los fempos
SERVICIOS DE SALUD JALISCQ el cuai consiste en: muy compiicado con 15 dias para la prestacién del requeridos ademds de que el servislo
17 DICE: servicio; esto Gitima solo puede cubrirse por parte de banco de sangre y transfusian no
del provesdor que da el servicio actualmente, pero puede ser detenido y se requiere
Vigencia, limita {a fibre participacion de la proveeduria. trazabilidad de los componentes
La prestacion del servicio cbjeto del presents “PROCESO", sanguineos.
sera proporcionade en un plazo no mayor a 15 dias . Se acepta que &l periode para fa Implementacion
naturales posteriores al Acto de notificacion del servicio se proiongue a 30 dias hahiles
rosteriores a la firma del contrato?
Anexo A Selicitamos de la manera mas atenta a la Puecen ser ofertados, sin embargo
18 | Anexo 1A - convocanie nos aclare si es correcto ertender que | deben considerar que el CETS como
Dige:  derivado de que existen algunss  organismos bance de sangre acreditado ante la
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SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO & cual consists en:
DICE:

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO

| DE MANERA GENERAL

6.~ Se debera de incluir la inscripcidn anual a programas
externos da Control de Calldad para la deteccion de agentes
infecciosos transmisibles por transfusién asi como para
Inmunobematologla, que estén avalados por el Ceniro
Nacional de la Transfusion Sanguinea y avalados por la
entidad mexisana de acreditacion (EMA).

i R 2 hy
Internacionales  proveedores  de programas
internacionales de contro] de calidad superiores de
les agqul solicitados, por ejemplo el CAP, mismos
que pueden ser ofertados sin ser limitativo.

¢Es corracto entender que se pueden hclulr estos
programas para cumplir con & punto solicitada?

FECHA: 15 de febrero de 2018

e
EMA estd’obligade a que los Programas
de Evaluacion Externa en los que se
participe deben ser programas
acreditados ante la EMA para que sean
validos. St el CAP cumpls con este
requisitc no habrla ningin
Inconveniente,

Anexo A Solicitamos de la manera mas atenta a la
Anexc 1 A convocante, y con la finalidad de determinar de
Dice: manera correcta los alcances, responsabilidad

SERVICIC INTEGRAL Y SCFTWARE PARA BANCO DE
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD
SERVICICS DE SALUD JALISCO el cual consiste en:
DICE:

tdentro de los servicios, aplicaciones del sistema de
administracion de banco de sangre, pruebas a
realizar, requerimientos de capacitacion, efc.

Es correcto entender que la descripcion de

Es correcta su interpratacion. Asl es la
nueva nomenclatura expresada en el
Reglamento de la Ley General de

10.- Contar con personal capacitado para la toma de muestra
y aplicacion de sangre para pacientes del Seguro Popular
(REPSS) atendidos en Hospitales Privados.

19 RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO “Centros de Colecta” es equivalente a Ja de un Salud gn Materia de Control Sanitaric
DE MANERA GENERAL Puesto de sangrado de ia Disposicion de Organos, Tajidos
Lo anterior con base a que ni en la NOM-253- ¥ Cadéveres de Seres Humanos
7.-Realizar las adecuaciones fisicas necesarias para lograr el | SSA1-2012 o en |la Guia de Equipamiento de los
optimo desempefio del servicio, en las instalaciones dai servicios de sangre ge describe el concepto de
"CETS”, en sus "CENTROS DE COLECTA" "Gentro de Colecta”
4Es corrgsta nuestra interpratacion?
Anexo A Solicitamos de la manera mas atenta a la
Anexo 1 A convocante nos Indique Ja cantidad de personal
Dice: que debe ser considerado, lo anterior derivado de
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE la ambigtiedad de ia solicitud al referir: “Contar con ReSpe‘l’m al p”r;to 1.2 y 3 se aclara
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD personal capacitadc para la toma de musstra y q‘ief‘ m“’“i” A cuenta con
SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consiste en; aplicacién de sangre para pacientes del Seguro contralos can hospitales privados, sin
CICE: Popular (REPSS) atendidos en Hospitales emaargo el PARTMPANT.E debera
RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO | Privades” C%”.taé con &i persoral suficiente para
20 | PE MANERA GENERAL Favor de indicar y aclarar: rindar el servidio que se requiera.

1.-Cantidad da personal requerido

2.-Frecuencia del requerimiento y distribucion dej
personal

3.- Cantidad de hospitaies privados que atienden
pacientes def Segurc Popular

4- De parte de la institucién quién sera
responsable da validar y certificar la capacidad de
dicho péersonal solicitado. Lo anterior acorde al

Respecto al punto 4 de capacitar y
varificar que cumpla con fos
requerimientos y competencias
necesarias el CETS Jalisco sera
responsable,
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Anexo A Scolictamos de la manera mas atenta a la
Anexc 1 A convocante que para no fimitar ia fibre participacion
Dice: de la proveedurfa permita ofertar de acuerdo a las

SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consiste en:
DICE:

descripciones de cada proveedor que cumple con
fas necesidades y normativas infernacionales; por
ejemplo el brazalete de donacidn, ademas de que
genera una ecliqueta de gran tamafic y poeca

Ya se cuenta con esta herramienta:
folografia y huella del donante, el
brazalete se considera como una

(PFRUEBA DIRECTAE
INVERSA] Y Rh EN GEL.

12 PRUEBAS DE FENOTIPOS
ERITRCCITARIOS DE Rh
GEL KIT.

HASTA PCR 3 KIT
MENSUAL

21 RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIC resolucidn, existen sistemas en el mercade que herramienta més en la trazabilidad de

DE MANERA GENERAL permiten verificar en la propia pantalla del sistema las unidades gue estédn siendo

17. En el Proceso de Donacion y Fraceionamiento del CETS i fotografia a color y tamafo infantll cuando recolectadas.

-Pantalla Informativa en sala de espera fipo aeropuerto para menos, para la identificacion fisica del donante.

el llamado de los donantes .

-Brazalete en la Donacién

Anexo A Es correcto entender que se puede proporcionar

Anexo 1 A cualguier tipo de sistema para la realizacion de

Dice: estas vidacconferancias, por ejemplo:

SERVICIO INTEGRAL ¥ SOFTWARE PARA BANCO DE Skype

SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD Videolink2me

SFCRE\:’ICIOS DE SALUD JAILISCO el cual consiste en: Go to Meeting §i es correcto cualguiera de sstas
22 | RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO aplicaciones que funcionen, podrian ser

DE MANERA GENERAL LEs corracto? utiizadas.

DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE SOFTWARE, .

REACTIVOS Y CONSUMIBLES

...asi como la capacidad de rezlizar videocenferencias desde

el CETS Jalisco hacia los diferentes Centros de Colecta y los

Servicios de Transfusion con depdsite temporal

ANEXQ 1. BANCO DE SANGRE Solicitamos de la manera mas atenta a la

ANEXT 1A convocante gue para no lirmnitar la libre participacién

Partidas y cantidades mensuales de la proveedurfa permita ofertar de acuerdo a las

descripciones de cuadro basico: tarjetas o
cassetles de perlas de vidric o microplacas que es
6  PRUEBAS DE HASTA 4,060 lo que indica el Cuadro Basico en su modificacion 81 podrian ser aceptadas, siempre y
23 COMPATIBILIDAD EN GEL MENSUALES publicada el 13 de Septiembre da 2012; esto sin cuando demusestren que las qus hagen
9 PRUEBAS DE GRUPO HASTA POR 2,500 demeritar la calidad y procasamiento de las referencla en el cuadro basico tengan la
SANGUINEO ABO Y Rh MENSUALES pruebas. .

4, 5e acepta nuestra propussta?

sensibifidad y especificidad requeridas.
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ANT!CUERPOS PRUEBAS
IRREGULARES EN GEL MENSUALES ]
ANEXQO 1, BANCO DE SANGRE Solicitames de la manera mas atenta a la
ANEXO 1A convocanie que para no limitar la lbre participacion No se ta. La tarjeta d
Partidas y cantidades mensuales de la proveeduria elimine este renglén derivado de ., noscr ace;t) a. f? arje ?I' ©
_ que existe solo una casa comercial en eimercado | T, NS MEOAEE S8 ULIZ8 €N 4
o4 | 10 PRUEBADE GRUPO SANGUINEO  HASTA 500 que puede ofertarla donation oxbamoas oo 2 Sampana ge
ABO Y RH (PRUEBA DIRECTOEN  PRUEBAS Sidtorel s ramluéos ol ””b'”c‘?”t""’
SANGRE TOTAL) EN TARJETA MENSUALES aciclona paf‘l"”*; onador, en busca de
POR INMUNOCROMATOGRAFIA ¢Se acepia nuestra propuesta? norementar la donacion afiruista en el
ANEXO 1. BANCO DE SANGRE Solicitamos de la manera mas atenta a la
convocante que para no limitar la libre participacion
APARTADO A de la proveeduria nos permita ofertar un Panel de
MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIO SERVICIO | Identificacion de Anticuerpos capaz de detectar el
25 | Plaman-ne BARCO DE SANGRE Antigeno Xg Se aceptala propussta,
Antisueros fuera el sislema ABO y Rh 4 Se acepta nuestra propuesta?
(%, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb,Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lez, Leb, P, M, | -
N, 8, s, Lua,Lub, Xg, Di) ESTE PANEL SE PEDIRA 2 VECES
AL ANC (CADA 6 MESES)
ANEXQ 1. BANCO DE SANGRE Solicitameos de la manera més atenta a la
APARTADO A convocante que para no IImitar la lbre participacion No se acepta.
MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATORIQ SERVICIO | de la proveedurfa nos permita ofertar equipo con la Por la cantidad de donadores que
INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE misma tecnologia {Quimicluminiscancia) gue atiende ol CETS Jalisco y la cantidad de
25 DISTRIBUCION CETS: realiza 18G pruebas por hora, sin que esio afecte Ia personal con la que se cuenta si
APARTADC A calidad y/o productividad dei Banco requerimas que el sistema
CENTROS DE COLECTA: automatizade de serclogla tenga una
CARACTERISTICAS GENERALES: 4Se acepta nuestra propuesta? velocidad de operacion de 200 pruebas
Sistema Automatizade de Serologia. per hora.
velocidad de operacion de 200 pbas por hora
Anexo 1A Definiciones: Tipo de boisa D En el mercado solo existe una marca comercial que
fiene dicha belsa. Para no limitar la particlpacian
Dice Tipo de balsa D: bolsa WB pediatrica con filtro solicitamos nos permita ofertar holsa quintupla con No se acepta.
desieucocitadoer. Mas lo especificado en unidad/tipo bolsa A filtro ya que a partir de dicha bolsa se pueden Por la cantidad de denadores que
obtener con uso de conector estérl y bolsas | atiende el CETS Jalisco v la cantidad de
27 fransfer las fracclones pediatricas. persenal con la que se cuenta el ufilizar
¢4,5e acepta nuestra propuesta? ese tipo de bolsa retrasaria el procesa
de fraccionamiento gue ya se tiene
astablecido.
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8 Material bolsas de 100-150 mi? No se acepta. Misma respuesta que Ia
Dice: bolsa transfer miltiple pedigtrics 6 bolsas de 100 mi anhterior.

Apartado A, distribucion CETS Proceso Fraccionamiento | 3Nos puede indicar la cantidad o % que se deben
Material considerar de estas bolsas y navajas?

09 Dice: bolsa transfer de 150, bolsa transfer multiple, navajas Viene sspecificada en las bases hasta
para conector estéril 100 unidades mensuales
Apartado A, distribucion CETS Proceso Fraccionamiento | El equipo que solicitan es de una marca especifica,

Equipo para permitr fibre participacién sclicitamos nos
permita -ofertar equipo reductor de patdogenos

sg | Dice: un equipo para inactivacion de concentrados empleando  riboflavina (la cual no es toxca ni Se ﬁce.{:tatsu propiuesdta, sin ser
plaquetarios con amotosalan mediante luz UVA mutagenicaj y luz ultravioieta, Sistema para mlPEx]R?TFgIE AONSLI.E%maS

plaquetas y plasma '
£.5e acepta nuestra propuesta?
Apartado A, distribucion CETS Proceso Fraccionamiento ¢Nos puede aclarar si |a cantidad o el % de kits de
Material inactivacion para cencentrados plaquetarios que
.1 Dice: kits para inactivacion de concentrados plaguetarios ckji?;)zg sé?éé{;?;’l?derados sera |la misma cantidad de Serian hasta 100 procegimientos de
’ inactivacion de patégenos mensuales
Caracteristicas generales. Tipo 11 Equipo para
realizacién de aféresis plaguetaria/procedimientos Sailicitames nos permita ofertar eguipo con:
especiales Recoleccién de dosis de plaguetas simples, dobles
o friples.
Dice en punto 3. Permitira la obtericidn de plaguetas Ajuste de rendimiento de plaquetas, de
concentradas con un rendimiento minimo estimado de concentracion finai de los productos de plaguetas,
3.5X10et1/unidad para una dosis transfusional simple, en un | Tiempo de duracion ajustabls Se acepta su propuesta, sin ser

32 tiempo medio estimado no superior a 60 minutos en donantes | Adicion automdtica de soluclén aditiva de plaquetas limitante para ios demas
con un recuento de plaquetas 2240X1083/uL; v de un PARTICIPANTES,
rendimiento estimado minimo de 7X10e11/unidad para una Se acepta?
dosis fransfusional dable, en un tiempe medio estimado no
superior a 70 minutos en donantes con un recuento de
plaguetas =280X10e3/ul., ademads de la infusién de solucién
aditiva de plaquetas al producte finai de forma automatica
Punte 7.1 Lineamientos para presenfar la Propuesta Solicitamos de la manera mas atenta a la
Técnica convocante gue el texto sea atn mas acotado de la

33 Se acepta su propuesta.

inciso D}
Entregable nimero 4.

siguiente manera:
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ﬁ HIAR: TR b {., et 'w L b bt
: PARTICIPANTE debera manifesiar hajo protesta
EI PARTICIPANTE debera manifestar bajo protesta de decir de declr verdad gue los pracios cotizados seran los
verdad qua los preclos cotizados serdan los mismos para mismos para cualquier volumen de agjudicacion
cualguier volumen de adjudicacion, ESCRITQ LIBRE considerando como minimo el 60%. ESCRITO
LIBRE
2. Se acepta nuestra propuesta?
Pagina 7 del anexo 1 Entendemos qua para cumplir con la normatividad R
vigente se deberan de utilizar en la transportacion
TRANSPORTACION los contenedores con las caracterisiicas minimas
La transporiacién ordinaria se llevara a cabo de acuerdo ala | gue indica la NOM 253 en el numeral 13.5.2 inciso
logistica establecida y proporcionada en vehicules en C.
cantidad suficiente, adecuados y adaptados para asegurar la No. No es carrecta su apreciacion
a4 consservacion de-las muestras seroldgicas, sangre y sus ¢Es clara nuestra apreciacion? debera de cumplir con el numeral 13.5
componentes duranie su transportacion, apegado a la punto 2 incise b yfo ¢) de 1a Norma
normatividad vigente, autorizado y coordinado por el *CETS" NOM-253-35A1-2012
¥ correra por cuenta y riesge del “PROVEEDOR”,
respansabilizéndose de que el senvicio objeto de este
“PROCESO”, 58 efectué en el lugar y el tiempo requerido
incluyendo eventos extraordinarios (urgencias las 24 horas) y
los 385 dias del afio.
Pagiha 11 del anexc Solicitamos amablemente a la convoscante nos
Numeral 11, Mantener y asegurar la red Fria en los aclare si el monitoreo de datos de temperatura sea
componentes sanguineos desde su origen hasla su destino con medidores compatibles con el sistema de
35 final, utiizando para el monitoreo de temperatura medidores trazabilidad RFiD de las bolsas y calibrados per Es correcta su apreciacion
calibrados por laboratorios acreditados en México. laboratorios acreditados en México.
4Es correcia nuestra apreciacion?
18. Requerimientes Técnicos sistema de Hemovigilancia: | Entendemos que el chip de RFID debera estar No, No es correcta su apreciacion.
En el Almagenamiento y Control de la sangre y sus validado para soportar la centrifugacion, Debers al menos soportar la
componentes congelacion, irradiacion, toxicologia, interferencia congelacion e interferencia de
Etiquetas RFID en las bolsas de sangre Segura de electromagnetismo y acreditado por la FDA para electromagnetismo, ya que estas
36 gl uso en bolsas de sangre, eliqustas se emiten y colocan a los
¢ Es correcto? hemocomponentes, una vez que ha
sido liberada [a sangre como segura.
Sera suficiente con que cumpla su
funcién y no necesariamente debera
estar acreditada por FCA
Entendemos que la trazabilidad de lemperatura Se aciara gue el almacenamiento y
18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia: | ademas de la serologia y gestion debera ser control de inventario de la.sangre y sus
37 En el Almacenamiento y Control de la sangre y sus automatizada sin la intervencion de asignaciones o componentes debera ser automatizado
componentes indicaciones manuales ¢ Es correcto? sin intervencién manual, conia
Etiquetas RFID en las belsas de sangre Segura Favor de aclarar ubicacion fisica real trazable en linea a
Estas Etiquetas las deberd emitir el sistema cuando la sangre través del sistema informatico de banco
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se identifica como estudlada y se utmzaran para tenerla
ubicacion fisica real de las bolsasg a través de la
Radiofrecuencia, para el mansjo FIFO (First In FirstQut) en
las Entradas/Salidas de la sangre y para la hemovigilancia en
la frazabilidad de la temperatura de ias bolsas tanto en el
traslado como en el almacenamiento.

S N R s DR N P 13
sangre tanto en el traslado como en el

FECHA: 15 de febrero de 2018

almacenamiento. Los termometros

utilizados deberan estar calibrades por

empresas acreditadas por la Entidad
Mexicana de Acreditacion.

18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia:
En el Almacenamiento y Control de la sangre y sus
componentes

Etiquetas RFiD en las bolsas de sangre Segura

Ef proveedor debera proporcionar el equipamiento necesario

Entendemos que el equipamiento de red de frip
debera ser disefiado con lectores de RFID en cada
parriila para identificacion y gestion de holsas de
sangre, y que las caracteristicas de disefc
cumplan como minima con los esténdares que

No. No es correcta su apreciacion. No
€s necesario que cada parrilia dentro
del equipo de red fria cuente con lector
de RFID por lo que ser4 suficiente que

38 | con tecrologia RFID y da red para poder garantizar la estabiece la NOM 253 y recomendacionss de o eolrzsr?evsi??aiizﬂtudlzac? .
trazabilidad de la cadena fria durante los trastados de los Organizacion Mundial de Ia Saiud, gonqecnoiogw'aqRFplD g]obgiir;:a d;;‘ Eon
hemocomponsntes. ¢Es correcto? E sistema de red para poder garantizar la

_ trazabilidad de los hemocomponentes.
18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia: | Sera necesario gue, para gvitar errores en la
En el Almacenamiento y Control de la sangre y sus gestion de las bolsas, cada nivel o gaveta No. No es correcta su apreciacion, No
componentes identifique la presencla o movimiento de ias bolsas es necesario cada nivel o gaveta

19 | Etiquetas RFID en las bolsas de sangre Segura de sangre de los diferentes compartimentos de identifique la presencia o movimlenio de
El proveedor deberd propordionar el equipamiento necesario forma individual y automaﬂca. las boisas de sangre de los diferentes
con fecnologia RFID y de red para poder garantizar la ¢Es correcto? compartimentos de forma individuai y
trazabilidad de la cadena fria durante os traslados de los autematica
hemocomponentes.

18. Requerimientos Técnicos sistema de Hemovigilancia: | Sera necesario gue ai sistama de trazabilidad
En el Almacenamiento y Control de la sangre y sus permita visuslizar todos ios depdsitos mediante
componentes Etiquetas RFID en las bolsas de sangre distintos criterios de bisqueda y clasificacion, como Es correcto, ademas de la cantidad y

40 Segura E| proveedor debera proporcionar el equipamiento el estado de las bolsas en cussiion y descripcion siempre proporcionar la informacion AL
recesario con tecnologia RFID y de red para poder garantizar | de datos especificos como: el grupo sanguineo, el INSTANTE.,
la trazabilidad de la cadena fria durante los traslados de los factor Rh, caducidades y tipos de sangre criticos.
hemocomponentes. LEs correcto? )

Anexo A Actualmente en &l pals existe exclusivamente una

Anexo 1A casa comercial que comerclaliza el producto y cugirgasﬁ T’f‘gEE;ﬁt'eAfgﬁgmﬁ’ggefg?ma

Dice: tecrnologia solicitados, llm tanda con esto la libre automatiz.ada arga‘ las fuel?as

SERVICIC INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE participacion. cuaiitativas por Anf Iificaclgn del acido
 SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD De Igual manara este tipo de prueba no es | udleicn ke disnﬁi s of periodo de

41 SERVICICS DE SALUD JALISCO el cual consiste en: Normativa para ser realizada por esta metodologfa ventana para la deteccion de tres virus:

DICE:

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO
DE MANERA GENERAL

TIPO 5: Plataforma Automatizado para las pruebas
cualitativas par Amplificacidn del Acido Nucleico in vitro para
la detacciton simultanea de los tres virus en un solo tubo del

acerde a la NOM-253-8541-2012,

Solicitamos de Il manera mas atenta a la
convocante v cen |a finalidad de no limiar 1a libre
participacion este punto sea eliminado y acorde a
la ley de adguisiciones, si necesita el producto este
sea adquiride mediante una compra directa por los

VIH, Virus Hepatitis B y Virus Hepatitis
C. Porla disminucion del riesgo en la
salud de la poblacién a ia que se
administrara ia sangre y sus
componentes.
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Hon AR A S A R i EZ0 g Yk S g
irus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 (VIH-1 mecanismos adecuados: y no limitar la libre
grupo M, VIH-1 grupo O, tipo VIH-2.), del ARN del virus dela | participacion de la proveeduria en esie evento al
Hepafitis C {(HCV) y del ADN el virus de a Hepatitis B (HBV) | ser asignacién Gnica a un provesdor,
en muesiras de suerc y plasma da donantes humanos (NAT), | »Se acepta? '
Anexs A En caso de una respuesta negativa a ia pregunta
Anexc 1 A anterlor con la misma referencia, ‘
Dice: Solicikamos & la convocante se permita la Se acepta. Subrogada a través d
SERVICIO INTEGRAL Y SOFTWARE PARA BANCO DE subrogacién da estas pruebas mediante carta | bo'.,atopri il g.tr‘:‘j" s E;
SANGRE A DIFERENTES UNIDADES DEL OPD compromisc bajo protesta de decir verdad que se E ?d d Niexi mmé: Acre é.a o por:a
SERVICIOS DE SALUD JALISCO el cual consiste en: realizaran dichas prusbas solicitadas en tiempo y | = udad Mexicara de Acreditacion para
DICE: forma. rea‘llgar‘ !gs prueg)a}s cuahtatlwas: por
RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVIGIO | Lo anterior también manifestando como soporte al | AMPiicacion dei Adido Nusleico in vitro
DE MANERA GENERAL dlients que diferentes Secratarias ylo Servicios de | b7 17 deleccion sinutarea de los tres
42 | TIPO 5: Plataforma Automatizado para las pruebas Salud de otros Estados dejaron de procesar este dléui: ?nnmuﬁnozgfi;egci:hum . eTi ’ruﬁ
cualitativas por Amplificacién cel Acido Nuclelc in vitro para tipo de pruebas con el sustente de la correlacién (VIH-1 grupo M, Vi1 a % t_po
la deteccion simultanea de los tres virus en un solo tubo del gque existe en los resultados de las pruebas VIH-S) %?al A'RN del %';:'po d ’[ 1o
ARN del Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 (VIH-1 obtenidas. por la seroiogla de escrutinio vy las He atitis'é (HCV} y del ADliJ\?del ai
grupo M, VIH-1 grupe O, tipo ViH-2,}, del ARN del virus dg la prugbas de NAT aqui requeridas y acorde también d Ip Hepatitis B L‘éve ey ru;
Hapatiiis C (HCV) y dsi ADN dal virus de la Hepailtis B (HBY) | & cumplimiento de la NOM-253-S5A1-2012, y que | ‘o = MePaitis d( d )e”tm”ftm N
en muestras de suero y plasma de donantes humanos (NAT). | ha representado los mismo resultados con una | SUM0Y plasma |\?A'|9nan €5 Numanos
) reduccion de costos en la seccidon para la ( )
institucion,
4 Se acepta nuestra solicitud?
Analisis CRETIB para analizadores automatizados que Fara los analizadores automaticos que generan .
generan residuos quimicos residuos quimicos solicitan el analisis CRETIB, sin Se acepta la propuesta sin ser
43 embargo este analisis se debe realizar en sitio por limitantes para los demas
[o que solicitamos sea entregado al momento de la " PARTICIPANTES.
instalacion,
TIPC 8: Analizador para Biometria Hemdtica para el Solicitamos poder ofertar un equipe gue utilice .
44 CETS, Volumen de muestra no mayor de 20 microlitros minimo &0 microlliros, volumean que de sobra se Siiﬁn?teapr:?ef p;roaproesséaefégsser
abtiene del tubo de recoleccldn de AmL solicitade o ARTIFC):IP ANTES
para foma de muestra. ' .
TIPO 6: Analizador para Biometria Hemdtica para el La opcién automatizada para pre dilucion de No se acepta, Seriaz opcional si y solo sl
CETS, Que cuente con opcidn para pre-dilucion de muestras es (Wi en un andlisis para diagnéstico y analiza minimo 21 parametros con los
muestras no para un andlisis para la aceptacion de perfiles minimos enlistados en TIPO 6.
donadores; por lo que solicitamos sea opcional Analizador para Biometria Hematica,
esta caracteristica. con principic de Medicion de
45 impedancia volumétrica para el conteo
de céluias, la cuenta diferencial de
leucocitos y la capacidad de andlisis
hasta 60 pruebas por hora. Sin ser
limitante para los demas
PARTICIPANTES.
46 TIPO B: Analizador para Biometria Hemdtica para el Solicltamos poder ofertar una pantalla no téclil ia _ Nc se guepta, Podra ofertar 13 pantalla
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CETS, Pantalla LCD a colores y sensible al tacto cual no hace diferencia en la calidad de ios no tactil si analiza minimo 21
resultados | parametros con los perfiles minimos
: enlistatos en TIPO 6. Analizador para
| Biometria Hematica, con principio de
i Mediciéh de impedancia volumétrica
= para ef conteo de células, la cuenta
| diferencial de leucochos vy la capacidad
- . de analisis hasta 60 pruebas por heora.
TIPO 6: Analizador para Biometria Hemética para el Bolicitamos peder ofertar un eguipe con solo un Se acepta 14 oro ta s
47 | CETS, Que cuente al menos con dos tipos de Sisternas sistema de control de calidad Incluldo (Levey i P t A prr plues da swg ser
de control de Calidad incluido Jennings), el cual es €l mas usado en &l laboratorio lmWPaAn 5 para Jos demas
dlinico. RTICIPANTES.,
TIPO 6: Analizador para Biometria Heméfica para el Solicitamos peder ofertar un equipe que utilice Se acepla con ef estudio ambiental y
48 CETS, Que solo utllice reactivo de fa marca y libre de reactivo con trazas de cianuro, el cual es inocuo al carta de seguridad del fabricante,
clanuro (no genéricos). ambiente como lo establece su carta de seguridad. certificado por empresa acreditada.
TIPC 6; Analizador para Biometrfa Hemdatica para los Solicitamos peder ofertar un equipo que .
puesfos de sangrado, Minimo de 19 Parametros proporciona 18 parametros, los cuales
49 proporcionan todos los parametros solicitados. Se acepta la propuesta sin ser
- limitantes para los demas
-PARTICIPANTES,
TIPO 6: Analizador para Biomeltria Hemética para los Solicitamos peder ofertar un equipo con pantalla en Se acepla ia propuesta sin ser
50 | puestos de sangrado, Pantalla LCD a colores y sensible blance y negre, lo cual no hace diferencia en los limitantas para los demas
al tacto resultados PARTICIPANTES.
TIPO 6: Analizador para Biometria Hematica para jos Solicitamos poder ofertar un equipo con solo un ) .
puestos de sangrado, Que cuente al menos con dos tipos | sistema de control de calidad incluido {Levey Sel‘acltept? la prop;.loesctja sin ser
51 de Sistemas de conirol de Calidad incluido Jennings), el cual es el mas usado en el laboratorio m;;s%g?;a AN_SI_EgmaS
clinico. )
TIPO 6: Analizador para Biometria Hemética para los Solicitamos poder ofertar un equipo que utilice Si sa demuestra iz cantidad de trazas
puestos de sangrado, Que solo ulilice reactivo de Ia reactivo con trazas de cianuro, el cual &s inocuo at de clanuro y su inocuidad al ambiente
52 marea y libre de cianuro ( no genéricos ) ambiente como lo estabiece su carta de seguridad. por parie del fabricante con estudio
ambiental de soporte, podria ser
. . . aceptado.
TIPO 8: EQUIPO PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE Solicitamos poder ofertar un equipo con los
COAGULACION, 1, Coagulométrico: Método de defeccién | principlos 1. Coaguométrice, 2. Cromogénico e 3. Se acepta la propuesta sin ser
53 de luz dispersa, 660nm, 2. Cromogénico: Método Inmunoldgico, el cual cubre las pruebas solicitadas limitantes para los demés
colorimétrico, 405nm, 3. Inmunolégica: Método PARTICIPANTES.
turbidimétrico, 575nm :
TIPO 9: EQUIPO PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE Sclicitamos poder ofertar un equipo que procese Se acepta la propuesta sin ser
54 COAGULACION, Paradmetros Unicamente las prugbas a procesar limitantes para los demas
) PARTICIPANTES.
55 EN RELACION AL ANEXO 1 TIPO 10: EQUIPO PARA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE Se acepta la propuesta sin ser
REALIZACION DE HEMOCULTIVOSA COMPONENTES PARTICIPACION SOLIGITAMOS SE AMPLIE EL limitantes para los demds
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PRINCIPIO: SISTEMA NO INVASIVO, UTILIZA BOTELLAS
PLASTICAS Y/C DE VIDRIC ADICIONADAS DE UN
SENSOR PERMEABLE EN SU BASE, EL. CUAL CAMBIA DE
COLOR POR INCREMENTC BE COQ2,

i il
PRINCIPIO DE

Uogy
Nk i "
MEDICION A UN SENSOR
PERMEABLE EN SU BASE, EL CUAL DETECTA
DESARROLLO DE FLUORESCENCIA  POR

INCREMENTO DE CO2, ESTO NO AFECTA A LA
CALIDAD DEL RESULTADO.

,SE ACEPTA?

FECHA: 15 de febrero de 2018

R

PARTICIPANTES.

EN RELACION AL ANEXO 1 TiPO 10: EQUIPO PARA
REALIZACION DE HEMOCULTIVQS A COMPONENTES

SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN ALGORITMOS
PARA DETECCION DE CULTIWVOS POSITIVOS

Licencia municipal a nombre del PARTICIPANTE
10. expedida en el estado de Jalisco

DICE: SIN IMPORTAR LA CANTIDAD ESTO NO Se acepta la propuesta sin ser
56 AFECTA A LA CALIDAD DEL RESULTADO, limitantes para los deméas

El. SISTEMA DEBE UTILIZAR 3 ALGORITMOS PARA LA .PARTICIPANTES..

DETECCION DE CULTIVOS POSITIVOS, L8E ACEPTA?

1.7 Descripcion del PROCESQ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA

Este procedimiente de adguisicion y/o compra al cual se FINALIDAD DE  NO LIMITAR LA LIBRE

convoca, trata especificamente de |z figura de licitacién PARTICIPACION  ACEPTE  OFERTAS DE Se acepta | ta si

pUblica con alcance local, de tal manera que, dnicaments EMPRESAS QUE CUENTEN CON SUCURSAL @ ?j epia a pffp”es f‘ S'E’”;P'"e b4

podrén participar todas aguellas personas fisicas o morales DEBIDAMENTE ESTABLECIDA DENTRO DEL ecsii:Ele%izzsiﬂ%ﬁa?ggu;ssesx rﬁnmtos1
57 gue estén domiciliadas en ¢l Estado, entendiendo por elles, 8 | ESTADO 4 SE ACERPTA? fraccion Il de la LEY. Y que gstéﬁ

los proveedores establecidos o que en su defecto provean de . certificados d'ta.dosq- Ia EMA

insumos/serviclos de origen local ¢ gue cuenten con el mayor Entidad M ¥ acre :j A eg.ta %

porcantaje de contenido de integracién local y que tengan a (Entidad Mexicana de Acreditacion).

bien, participar mediante [a entrega de una PROPOSICION ‘

s0lvante, :

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA

7.1 Lineamientos para presentar {a Propuesta Técnica FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE

58 PARTICIPACION SE PERMITA LA Se acepta sin ser limitativo pars los

PRESENTACION DEL AVISO DE

| FUNCIONAMIENTO ¥ REPONSABLE SANITARIO

demas PARTICIPANTES.

EMITIDO POR LA COFEPRIS ¢ SE ACEPTA?
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Anexo 4; Propuesta de especificaciones técnicas

Too AU L
Sollc:ltamos amablemente a la convocanie nos
parmita numerar las caracteristicas solicitadas para
facilitar la identificacion de puntos referenmados en
cataloges y manuaies

Podra hacerlo sin ser limitania para los demds
PARTICIPANTES.

Anexo 4: Propuesta de espaciflcaciones técnicas

Solicitamos a la convocante nes aciare si es motivo
da rechazc e no anotar especificaciones o
descripciones adicionales a las solicitadas en
bases.

No es motivo de rechazo, solo son espacificacionss
adicicnales

Anexo 1, paginas dela 24 ala 30

Solicitamos amablemente a la convocanie nos
permita  bajo protesta de decir verdad que se
olergaran -aquellos puntos que no pueden ser
referenciados en cataloges, manuales, inserfos,
etc., tales como Unidad URS o No break integrado o
adicional, -consumibles, controles para el optimo
desempefio del equipo, accesorios de acuerdo a la
marca y modelo del equipo, refacciones, operacmn
por personal capacitaco, elc.

Podra hacerlo sin ser limitante para los demas
PARTICIPANTES,

8.2 Desarrollo del actc de presentacion de propuestas
técnicas y econdmicas, y apertura. Inciso b)

Solicittamos amablemente a ia convocante nos
aclare si la declaracion escrita bajo protesta de decir
verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos en el articulo 52 de esta
LEY, deberd ser integrado dentro del sobre de la
propuesta técnica.

No. Debe ir por fuera de los sobres técnicos y
econdmicos, es requisito indispensabie presentara
por fiers para su registro previo al evento.

Anexo 1, Capacidad de prestacion del serviclo, pagina
7

Entendemos gque para hacer consfar que el
proveedor cuenta con la experiencia, empresa
cerlificada an sistema de gestion de calidad, se
debera anexar copia del gertificado 1SO 9001:2015
a nombre del LICITANTE en la propuesta técnica,
;es correcta nuestra apreciacién’?

Si es correcta su apreciacion.

7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Técnica,
Entregable 7, pagina 19

Solicitamos amablemente a la convocante nos
permita enfregar impresas Unicamente las hojas del
manual " utilizadas en l|a referenciacion de las
caracteristicas  de los  eguipos  soliciiados,
entregando dentro de la propuesta técnica los
manugles de operacién en electrénico

Podra hacerlo sin ser limitante para los demas
PARTICIPANTES.

Anexc 1. pagina 24

Entendemos que para los Depositos Temporales se
deberan instalar 5 descongeladores de plasma de
acuerdo al cuadro de los insumos y materiales a
entregar en los "DEPOSITOS TEMPORALES". Es
correcta nuestra apreciacion? !

Si es correcta su apreciacion,
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. il
Dice: que opere de acuerdo a temperatura de
acuerdo a sus téenicas especificas de cada
fabricante; entendemos por esto que debera tener
refrigeracién de reactivos a bordo, ses correcta
nuestra apraciacién? '

FECHA: 15 de febrero de 2018

8i &s correcta su apreciacion.

Anexc 1, Analizadar para pruebas hematologicas para
cada uno de los puestos de.sangrado, pag. 27

Solicltamos amablemente a la convocante nos
permita ofertar equipo de 18 pardmetros con
diferencial de 3 paries, principio de medicion de
impedanicia, con conirol de calidad incluido, pantalia
LLCD a color, velocidad de 60 pruebas por hora, ¢se
permite? -

Se acepta su propuesta sin ser limitante para los
demés PARTICPANTES

10

Anexo 1. Equipo para realizacion de
inmunchamatologia, pag.27

Solicitamos amabiemente a la convocante nos
permita ofertar equipo compietamente autcmatizado
para tarjetas de gel, proceso continuo e integrado
de identificacién de muesiras y reactivos, re
suspension de erifrocitos, dilucion y dispensacion de
muestras y reactivos, incubacion, centrifugacion,
laotura e Interpretacion de resultados,

Se acepta su propussta sin ser limitante para los
demas PARTICPANTES

1

Anexo 1. Equipo para realizacion de pruebas de
coagulacion, pag. 29

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un
equipo con métode de medicion cronometrico por
sensor  electromagnético, y fotometrico por
colorimetria e inmunologla, 405 y 540 nm, jse
acepta? -

Se acepta su propuestia sin ser limitante para los
demas PARTICPANTES

12

Anexo 1. Equipo para realizacién de aferesis
plaguetaria / procecimientos aspeciales

Solicitamos amablemente & la convocante nos
permita ofertar un equipo de aféresis que cuente
con las sigulentes caracteristicas: equipo de
aféresls de multicomponentes (plaquetas, vio
plasma ylo  hematies, terapia y células
progenitoras), sistema unipuncién, contral de fiuje
aulomatico o manual, con capacidad de
laucorreduccion, con posibilidad de recclectar un
volumen doble, confrol de fa velocidad de retorno de
clfrate. ;,Se acepla?

Se acepta su propussta sin ser limitante para los
demds PARTICPANTES

13

5. Obligacion de los participarites, incisc a).

Se establece que se debe estar regisfrade vy
actualizade en el "Padron de Proveedores de
Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de
Jalisco”. Solicitamos amablemente a la convocante
aclarar si as correcto entender por el término
"actuaiizado”; se refiere a que este se encuentre

vigente a la presentacion de las propuestas, §Es

correcta nuestra apreciacién?

No es correcta su apreciacion, Deberd estar inscrito
si resultase adjudicade, conforme lo sefala ia LEY
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5. Obiigacion de los participantes, inciso h).
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o

licitacioniconcurse v dirigirla o rotularla al COMITE,
sin embargo otros anexos o documentos solicitan
estar dirigidos a una autoridad distinta al "Comitg™.
Derlvado de lo anterior, solicitamos amablements a
la convocante propercicne el texto preciso y exaclo
al cual se ceberdn de dirigir todos los documentos
del presente procese licitatoric.  Favor de
proporcicnar

Establece que las propuestas de participacion en la

FECHA: 15 de febrero de 2018

Elinciso h) no hace referencia a su pregunta.
Pero se hace la aclaracié’n que todos los anexos
deben dirigirse al COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

15

7.- LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
PROPOSICION {LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA), inciso d).

Establece -que todas las hojas de los eniregables,
deberan estar foliadas. Salvo los folletos, catdlogos
instructivos, manuales y aquellos documentos
originales que por su naturaleza no deban follarse y
tengan que regresarse al PARTICIPANTE. Se
solicita amablemente a la convocante aclarar sl es
correcta nuesira apreciacion que se podran excluir
de folio los los folletos, catdlogos instructivos,
manuales y aquellos documentos originales. ,Es
correcta nuestra apreciacion?

ES CORRECTA SU APRECIACION, SOLC LOS
CRIGINALES ~QUE SE  REGRESAN Al
PARTICIPANTE NO SE FOLIARAN ASi COMO
LOS FOLLETOS, CATALCGOS, INSTRUCTIVOS Y
MANUALES, TODO LD DEMAS DEBE IR
FOLIADO.
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£ Es comecta nuesira apreciacion?

19

7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta Técnica,

enfregable 16,

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar,
si es correcta nuestra apreciacion de que este
entregable se reflere especificamente solo a lo
solicitado en el Anexo 1A Especificaciones técnicas.

ES CORRECTA SU APRECIACICN,

20

7.2. Lineamiantos para presentar la Propuesta
Econdémica, segundo incisc b).

Establece que se deberd incorporar dentre del
sobre, el -Impreso en papel membretado de la
‘Propuesta econdmica’ debidamente firmado vy
foliado. Es correcto entender gue el foliade de la
propuesta - economica se realizard de manera
independiente de la propuesta técnica, es correcta
nuestra apreciacion?

ES CORRECTA SU APRECIACION

21

7.2, Lineamientos para presentar la Propuesta
Econdmica, segundo inciso c).

Establece que se debera afiadir al sobre de la
‘Propuesta econdmica” el dispositivo electrénice con
el archivo Anexo 5 de Excel del documento y otro
archivo con {a digitalizacion de la propuesta firmada
y foliada. Se solicita amablemente a la convecante
aclarar sl es correcto entsnder qgue en &l mismo
dispositivo electronico se deberd almacenar el excel
del anexo 5 y el escaneo de la propuesta
econémica solicitada en el numeral 7.2 inciso b).
&Es correcta nuestra apreciacion?

ES CORRECGTA SU APRECIACION

22

8.1 El registro & ingreso ai Audltorio, pag. 27

Se establece que los LICITANTES presenien un
gscrito en el que su firmante manifieste, bajo

protesta de decir verdad, que cuenta con facultades

suficientes para comprometerse por sl 0 por su
representada. Se solicita amablemente a la
convocante nos aclare si es correcta nuestra
apreciacion que &l escrito gue se especifica se
reflere a una carfa poder simpie firmada por el
representante legal ef cual cuente con facultades
suficlantes  para  comprometerse  por  su
representada, acompaiiada de su identificacion
oficlal ¥y la copia de su poder notarial donde lo
faculte a dicho aclo, ¢Es correcta nuestra
apreciacion?

No es correcta su apreciacion, Unicamente debera
enfregar lo sefialado en el punto 8.1 y 8.2 Inciso b}
de las presentes BASES.
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B.2 Desarroilo del acto de presentacion de propuestas
técnicas y econdmicas, y apertura, inciso b).
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4 gek e
Se establece que es requisite indispensable que &t
LICITANTE entregue junto con el sobre cetrade,
una declaracion escrita, bajo protesta de decir
verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestps establecidos en el articulo 52 de esta
LEY. Se solicta amablemente a la convocante
aclarar si el escrito de la declaracion de no
enconfrarse  en alguno de los supuestos
establecidos en e! articulo 52 debera "ir dentrg” del
sobre de la "propuesta técnica” o de Ja "propuesta
economica’, Favor de aclarar.

FECHA: 15 de febrero de 2018

No. Debe ir por fuera de los scbres técnicos y
economicos, s requisho indispensable presentarla
por fuera para su registro previo al evento,

24

16.3. Requisitos de facturacion de los servicios, ¢). La
factura debe contener los siguientes requisitos
fiscales:, Otros, que |a convocante le requiera, NOTA.

En la NOTA establece gue deberd requisitar el
Anexo de Formate de Comprobacion de
Subrogados para Pacientes Afillados al Seguro
Popular para la comprobacion del REPSSJAL. Se
soliclta amablemanie a la convocante aclarar guién
sera el responsabie de requisitar el formato al que
hace referencla esta NOTA. Favor de aclarar.

Corresponde a la empresa adjudicada s! llenado con
la validacion del personal administrativo de la
Unidad Médica.

25

INSTRUCTIVC DE LLENADO DEL FORMATO DE
PROPUESTA TECNICA {ANEXO B}

Establece. que el archivo lo guardara en un
dispositive de almacenamiento elecirdnico {(CD,
DVD u otre) con el nombre de "ANEXO 5.xls”,
asegurandose de que sea en Excel (97 — 2003) y
con extension “.xls", se solicila amablemente a ia
convocante aclarar sl es correcto entender que se
puede almacenar electronicamente a fravés de en
una UGB, ¢Es cotrecta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacién, aclarandose que debera
imprimiric, firmarle e incluirlo en su propuesta
economica,

26

Anexo 8, inciso d)

Se solicita amablemente a la sonvocante especificar
s es correcto entender que el gjercicio fiscal que
solicitan en el inciso d} stper ndice 5 deberd de ser
el 2016, 3 Es correcta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion

27

Anexo 8, inciso d)

Se solicita amablemente a la convocante especificar
si @5 correcto entender que el ejercicio fiscal que
solicitan en el inciso d) siper indice 6 deberd de ser
la parcial del mes de diciembre del 2017. ,Es
carrecta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion

28

Anexo 8, inclso j)

Se solicita amablemente a la convocante nos
indique si &s correcto los § dias habiles para la
entrega de la fianza garantia, ya que en el punte
17.- GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PEDIDO/ CONTRATO, establece que dentro de los
10 dias habiles postericres a la fecha del acta de
resolucién. Favor de aclarar, |

Se aclara que son & dias habiles el plaze de entrega
da la fianza.
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Solicitamos amablemente & la convocante nos
pueda espacificar a qué periodo de tiempo estan marzo al & de diclembre del 2018.
29 Anexo 5, Propuesta economica referidas ias cantidad de pruebas especificadas en
la columna denominada "Cantidad Total', Favor de
aclarar. !

Sclicitamos amablemente a la convecante aclarar,
si para el eumplimiento cabal de lo solicitado en las
presentes bases serd suficiente contar con un
minimo de 3 vehiculos, adecuados y adaptados

Anexo 1A, Responsabilidacdes del prestador de Es correcta su apreciacion. Se aclara que se

30 o . para llevar a cabo la transportacién ordinaria de : L ;
servicio de manera general, numeral 13, pag 11 muestras, materiales, equipos . y  personal, reguiere como minimo 3 vehicules.
incluyendo eventos exfraordinarios las 24 horas,
;es correcla nuestra apreciacion?, ests ya que se
menciong ofra cantidad en el entregable 32.
| Solicitarhos amabiemente a la conveocante aclarar,
si para el cumplimiento cabal de lo sclicitado en las ik
Anexo 1A, Responsabilidades dei prestador de presentes bases sera suficlente contar con un Es correcta su aplrema:: an; sin embargg r,:abe
34 o~ ; P . . . aclarar que se menciona "contar con un minimo de
sarvicio de manera general, numeral 14, pag 11 minime de 3 QFB y/o TLC dispenibles las 24 horas, 3 QFB yfo TLC disponibles las 24 horas
;es correcta nuesira apreciacion?, esto va que se ¥ P
menciona otra cantidad en el entregable 33.
_ . La distribucion por unidacd: CETS, CENTROS DE
, . . . o | Solicitamos amablemente a la convocants nos COLECTAY SERVICIOS DE TRANSFUSION
a2 A’?e:“’ “l" dM?Jte;'a’ ¥ suministro ‘;e;aggr;tﬁ’goaﬁgr‘z’f“’ proporcione |a distribucion por unidad de los| (DEPOSITOS TEMPORALES) se describen en i
integral ¢e banco de sangre, pag equipos solicitados en la prasenie convocatoria Anexo 1 Apartado A, pag 13, pag. 21 -23 y 23
: respectivamente.
PREGUNTA:

SE ACEPTA PROPONER COMO OPCION 3
EQUIPOS DE AFERESIS DE
MULTICOMPONENTE (PLAQUETAS Y/O PLASMA
YIO HEMATIES Y/O CELULAS TALLO Y/O
LEUCGREDUCCION) QUE CUENTA CON LA

ANEXO 1, PAGINAS 22 Y 30, TIPO 11: EQUIPO CAPACIDAD DE PROCESO EN LA MISMA

33 | PARA REALIZACION DE AFERESIS PLAQUETARIA / PLATAFORMA Y QUE CUENTE CON LAS Se acepta s g;fg;gﬁ%ﬂf:&f}ggame para los
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SIGUIENTES CARACTERISTICAS: '
1. EQUIPO  PARA REALIZAR
PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS UN!PUNCION.
2, EQUIPO PORTATIL CON FACILIDAD DE

TRANSPORTE EN LAS DIFERENTES AREAS DE
LA UNIDAD MEDICA PARA EVITAR EL
MOVIMIENTO DE LOS PACIENTES CON UN
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; WA iﬁ PIEE st AR R
PESO MENOR A 27 KG.

3. - CON CAPACIDAD PARA REALIZAR
PROCEDIMIENTOS DE  .DONACION Y
TERAPEUTICOS COMO RECOLECCION DE
PLAQUETAS, PLASMA, © RECAMBIOS
PLASMATICOS, REDUCCIONES CELULARES,
’ RECOLECGIONES DE CELULAS  MADRE,
4, CON SISTEMAS DE DETECCION DE
BURBUJAS DE AIRE, MONITORES DE PRESION.
5. PARAMETROS PROGRAMABLES SEGUN
NECESIDADES DEL USUARIO Y AJUSTABLES A
LAS CONDICIONES DEL DONADOR ©O
PACIENTE.

6. EQUIPO CON BOMBAS DE SANGRE TOTAL,
DE  PLASMA Y DE  ANTICOAGULANTE.
7. EQUIPO CON SISTEMA DE PESAJE PARA
MEJORAR EL CONTROL DE  FLUIDOS
EXTRACCRPOREQOS Y DE SOLUCIONES DE

REINFUSION.

8. CON EQUIPOS DESECHABLES
OPCIONALES PARA REALIZAR
PROCEDIMIENTOS EN PACIENTES ADULTOS Y
PEDIATRICOS. .

9 EQUIPO CON SISTEMA DE

CENTRIFUGACION PARA CAMPANA DE TIPO
LATHAM Y BOWL MOLDEADO Y SENSOR DE
HUMEDAD EN EL INTERIOR DE LA
CENTRIFUGA.

10. EQUIPO CON SENSOR OPTICO Y SENSCR
DE LINEA PARA LA DETECCION DE FASES DE
CENTRIFUGACION DE COMPCONENTES
SANGUINECS.

11, EQUIPO CON 4 TARJETAS ELECTRONICAS
QUE  CONTENGAN LOS - DIFERENTES
PROTOCOLOS A MANEJAR.
12, EQUIPO CON LOS: SIGUIENTES
ACCESORIOS: BRAZALETE PARA REGULAR LA
PRESION EJERCIDA EN EL . BRAZO DEL
DONADOR c PACIENTE.
+ SE ACEPTA COMGC OPCION?
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Pag. 24 Caracteristicas generales Tipo 5

y que no requieran reconstitucian? Solicitamos a la
convocante se nos alcare si s correcio entender
que se refiere a Reactivos listos para su uso. Favor
de aclarar

Es correcta su apreciacién; se solicitan reaciivos
que no requieran procesc manual,

Anexo 1 pagina 13, Equipos Portatiles para
determinacion de Hemoglobina,

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar
eguipe con las siguientes caracteristicas para
mejorar la- planificacion, ejecucitn y evaluacion de
las estrategias para reclutar y capfar donantes
voluntarios y &ltruistas, se propone la siguiente
tecnologia: ,

i
1. Analizader portatil para determinar
cuantitativamenta hemoglobina total en sangre
entera  ° capilar, venosa 0 arterial,

1 2. Equipo -que se calibra en fabrica de acuerdo al

método - internaclonal de referencia para a
determinacion de la hemoglobing (Método de
Cianuro da hemoglobina (HICN)) recomendado por
ISCH (Comité Internacional para la Estandarizacion
de la Hematologia) y no necesita calibracicnes
posterioras.

3, Con principlo de medicién: método de Vanzzeti
{azida metahemogiobina modificada) trazable al
métode intarnacional ICSH.
4, Con rango de medicion: 0.00 ~ 256 g/dl.
5, Con lectura a 2 longitudes de onda: 570 — 880 nm
a fin de compensar cierto nivel de turbidez.
6. Con auto verificacion electronica interna al

inici+E45alizar gl equipo.
7. Con memoria reciclable de 600 resultados con
fecha ¥ hora.,

8. Qe cumple con las normas de calidad 15013485
e 1SO 9000-2008
9. Con migrocubetas de reaccion que cumplen con
la directiva de dispositives médicos para diagnostico
in wvitro (IV) 98/79/CE y llevan la marca CE.
10. Que la microcubeta sirva como pipeta para la

recoleccion de la muestra, como cubeta de reaccién |

y comg cubela de medicidn y de un solo uso,
11, Microcubeta fabricada en piastico de
poliestireno y confiene la cantidad exscta de
reactive licfilizado: <800 ug/y de ‘decxicolato de

Se acepta con el estudio ambiental y carta de
seguridad del fabricante, certificado por empresa
acreditada,
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de la microcubeta, <300 pg/g de nitrito de sodio de
la microcubeta, <350 pg/g de ingredientes no
reactivos de la ! microcubeta,
12. Las microcubetas no deben prasentar
interferencia con; el acetaminofén {20mg/dl), el
acido ascorbico (3mg/dl), bilirubina conjugada (40
mg/dl) , bilirubina no comjugada (20 mg/dl),
creatining  (30mg/dl), ibuprofeno (40 mg/dh),
leucocites. (600 x 109/}, lipemia (intralipido
4000mg/l, trigliceridos  aproximadamente 1000
mg/dl), acido salicllico (50  mg/dl),tetracicling
(20mg/dl), trombocitos (2100 x 108A), urea (500
meydl), - acido Urico (20 mg/dl).
13, Volumen de muestra requeride de 10 i
14, Equipo recomendado por la Qrganizacion
Mundial de la Salud {OMS) para la cuantificacién de
hemoglobina : total.
¢, Se acepta nuestra propuesta?

sodio de Ja microcubeta, <300 Wy/g de azida sodica |

FECHA: 15 de febrero de 2018
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Anexc 1 pagina 13, visualizador de venas portatil

Se debara entendar que el equipo gue solicitan en
esta tabla se refiere a un equipo que cumnla con las
siguientads caracteristicas técnicas: 1. Equipo portatil
para la visualizacln de . las  venas
2. Equipo libre de ! mantenimiento
3. Que funcione a través de luz infrarroja para
detectar las wvenas debgjo de la plel
4, Libre de calibracion por parte del operador
5. Que sea un procedimientc no invasivo
6. Que sea capaz de colocarse en un soporte sobre
ruedas ¥ un soporte de mesa
7. Pantalla y teclado integrados en el equipe
8. Que cuente con una baterla recargable integrada
LEs correcta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion.
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Anexo 1 pagina 13, Equipos Portatlles para
determinacion de Hemoglobina.

Sa deberd entendsr que el equipo que solicitan en
esta labla se refiere a un equipo que cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: 1. Equipo consta

de sensor de dactilar y monitor,

2. Con la capacidad de Madicion de hemoglobina

arterial y ia frecuencia cardiaca,
3. Con Principlo de Medicion éptica por oclusion
temporal dei flujo de sangre,
4. Gon entrega de resuitado en 60 sagundos
& Es correcta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacion.

38

Anexo 1 paginz 14, Balanza Mezcladora interfazable
con capacidad de bateria

Se debera entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se refiere a un equipo gue cumpla con 1as
siguienfes caracteristicas técnicas: 1. Balanza
agitadora informatizada para las donaciones de
2. sangre,

3. La mas avanzada tecnologia, con lector de
codigo
4. de barras,

5. Tarjeta de mermoria para el almacenamiente de
datos de donacidn, memoria intarna para un
" - maximo de 2 048 donaciones

6. Transmision de datos inalambrica.

7. Procaso simplificade, bandeja con movimienio de
agitacion 3D y cabezal con sensor para detectar la
correcta posicién de Ja tubuladura.
¢ Es correcta nuesira apreciacion?

Es correcta su apreciacion, Se aclara que la
Informacion de datos obtenidos durante la
exlraceion de sangre, sea interfazable al Sistema
Informatico de Banco de Sangre.
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Anexo 1 pagina 14, Sellador digiéctrico de mesa

Se deberd entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se reflere a un equipo gue cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: 1, Seliador
automatico de mesa para tubos de PVC dz grado

médico estandar. |
2, Disefiado para soportar un uso intensivo,
3, Cabezal de sellado automatico.
4. Regula automaticamente el tiempe y la potencia
de seliado.
5. Sellado mediante radiofrecuencia. ¢Es correcta
nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacién

40

Anexp 1 pagina 14, Fraccionadores automatizados e
interfazables

Se debera entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se reflere a un equipo que cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: 1. Separador
automalico para separar componentes sanguineos
a partir de sangre total centrifugada.

2. Compacto y que no utilice compresor de alre
adicional,

3. Con Ia capacidad de programar: presién,
velecidad, posicion y sensores dpticos.

4, Con una segunda prensa lateral para
transferencia rapida da SAG-M o extraccion de aire,
1. Con capacidad de memoria de hasta 16
protocoles de separacién programados.

2. Con sistema de Balanzas integradas para
determinar el peso de todos los componentes
sanguineos.

3. Gingo cabezales de seilado con posibilidad de

~uso manual o automatico.
4, Con capacidad de conexién a un ordenador.
5. Con capacidad de conectividad via Wi-Fi.
6. Con capacidad de Auto calibracion para sensores
' opticos.

7. Con Indicadores LED para la gular visualmente Ia
correcta colocacion de tubulares y de los cabezales
de seliado a utilizar durante el proceso de
separacion. 4 Es correcta nuestra apreciacion?

Es comecta su apreciacién. Sg aclara que la
informacién de datos obtenidos durante el
fraccionamiento de la sangre, sea interfazable al
Sistema Informatico de Banco de Sangre.
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Anexo 1 pagina 15, equipo para inactivacion de
concentrados plaguetarios con amotosaen mediante
iuz uva.
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Se deberé entend
esta tabla se refiere a un equipo gue cumpia con las
siguientes caracleristicas técnicas: 1. de clase Il|
para |a preparacion y almacenamiento ex vivo de
plaquetas de ia capa de leucocitos obtenidas a
partir de sangre eniera y de plaquetas de aféresis,
2. que inactive un amplio especiio de virus,
baclerias y pardsitos, asi como los leucocitos
contaminanies del donante, en concentrados de
‘ pfaquatas.

3. El dispositivo debes emplear un compuesto
fotoactivo que se iluming con luz ultraviolata
(amotosalen) de longitud de onda larga para el
tratamiento fotoquimico de los concentrados de
piaquetas.
¢4 Es correcta nuestra apreciacion?

er que el equipo que solicitan en

FECHA: 15 de febrero de 2018

Es corracta su apreciacion.

42

Anexo 1 pagina 15, equipo para quimicluminiscencia
para 5 marcadores seroldgicos

Se deberd entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se reflere a un equipo gue cumpla con las
siguientes caracteristicas 1&cnicas: 1. Sisterna
automatizado de piso.

2. Con capacidad de recibir alimentacion de
muestras en acceso continuo o en [ofas.

3. Con capacidad de recibir hasta 135 musestras.
4, Con capacidad de recibir contenedores para

" muesira de manera Universal,
5. Con. software en idicma espafiol con operacion
intuitiva,
8. Software con la capacidad de registrar abordo
targas de mantenimiento.
7. Con la capacidad de llevar el mantenimiento
diario menor a 20 minulos.
8. Con la capacidad de acceso al software operativo
via remota,
8. Qus cuenta con un principic de medicion por
quimioluminiscancia,
10. Con la capacidad de refrigeracion abordo para
25 pasiciones de reactivos.
11. Identificacién de muestras y reaclivos a través
de codigo de barras.

12. Con |a capacidad de realizar una sola
plataforma analitica la determinacion para la
Identificacion de la presencia del Antigeno de

superficle de la Hepatitis B, la presgncia Antigeno

No es correcta su apreciacion, se requiere una
¢apacidad de procesamienio minimo de 200
musestras por hora,
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p24 del virus de'la inmunodeficiencia humana y
anticuerpos especificos contra el virus de ia
inmunodeficlencia humana (VIH) del tipo 1 {grupo M
y O} vio.tipo 2 (VIH2), presencia de anticuerpos
conita HCV, presencia de anticuerpos contra
Trypanosoma Cruzl v presencia de anticuerpos
contra Treponema Pallidum,

13. Que cuente con validacion por parte del Centro
Nacional de la Transfusidn Sanguinea para las 5
determinaciones analiticas {Antigeno de superficie
de [z Hepatitis B, Antigenc p24 del virus de la
inmunodeficiencia humana y anticuerpos
especifices contra el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH} del tipo 1 {grupo My O) v/e tipa 2
{VIH2), anticuerpos contra HCV, anticuerpos contra
Trypanosoma Cruzi y anticuerpos ¢ontra
Treponema Pallidurm).
14_Reactivos liquidos v listos para su usc,

15. Estabilidad & bordo y calibracion de los reactivos
de 30 dias.

186. Con una velocidad de anadlisis de 200 pruebas
por hora.

17, Con capacidad de arrojar por donador 5
determinaciones seroldgicas en un tiempo no mayor
a 60 minutos.

18. Con la capacidad de uiilizar velimenes de
muestra minimo de 2uL. con un volumen muerto de
hasta 50pL.,

19. Con capacidad de verificar {a presencia de
coagulos y burbujas por la pipeta de muastra,
20. Con capacidad de verificacion de nivel de
liquides para la pipeta de muestra y reactivos por
gradiente de presion.

21. Con Ia capacidad de alimentacion continua de
reactivos y consumibles de operacion sin necesidad
de pausar el sistema.

22, Con capacidad de interaccion del usuario con el
soffware a través de un menitor sensible al facto.
23. Con capacidad para interfaz de manara
bidireccional.

24. Con ia capacidad de realizar graficos de Levey-
Jennings muestras de confrol de calidad.
¢ Es correcia nuestra apreciacion?

FECHA: 15 de febrero de 2018
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FECHA: 15 de febrero de 2018

Se deberd entender que ! equipo gue solicitan en
esta tabla se refiers a un equipo que cumpla con las
siguientes caracierfsticas técnicas: Equipo
automatizado para procesar tiras de nitrocelulosa
Sistema Automaltizado para pruebas de Western
Anexo 1 pagina 16, equipo para realizar las prugbas Blotpara VHI 1/2 y para pruebas de Inmunoblot "
43 ? confirmatorias para HCV. Que tenga la capacidad de: Es comecta su aprsclacién.
1. Incubar. !
o 2. Lavar,
3. Realizar la adicion de reactivos de acuerdo al
profocolo programado por el operador,
' ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

Se debera entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se refiere a un eguipo que cumpia con las
siguientes caracteristicas técnicas: Equipo
totalmente automatizado de alto rendimiento para
realizar técnicas de inmunohematologla en tarjetas
de gel para ias pruebas de grupe sanguineo ABO,
diracto e'inverso, factor Rh, fenotipo Rh, Coombs
directo, rastreo e identificacion de anticlerpos y
pruebas de compatibilidad,

1. Equipe completamente autornatizado para
realizar las técnicas de Inmunohematologia en
tarjetas de gel.
2. Con la capacidad de procesar pruebas de grupo "
sanguineo ABQ y RH directo & inverso, fenotipo RH, s correcta su apreciacion
Prueba Cruzada, rastrec de anticuerpos irregulares
e ldentificacién de anticuarpos irregulares.
3. Gon capacidad de dispensar muestras y reactivos
para procesamiento de muestras de urgencia,
4, Con la capacidad de transporte de tarjetas a la
zona de leclura para la captura fotografica de la
tarjeta.
5. Con una camara fotografica abordo.
6. Con capacidad de incubacion a la temperatura
requerida segln ¢ada protocolo de cada tipo de
prueba,
7. Gen dos centrifugas indepandientes para 12
tarjetas cada una.
8. Capacidad de praceso de 88 grupos completos/

44 Anexo 1 pagina 17, equipo automatizado para pruebas
) inmunchematologicas
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hora. .

9. Con capacidad maxima de velocidad de 100
tarjetas/hora equivalente a 800 resultados /hora.
10, Con capacidad de abordar de cualguier tamaiio
de tubo primario para muestiras.

11. Cen capacidad de comunicacién bidireccional.
12. Con capacidad de acceso al software a fravés
de una conexién via remota.

13. Con la capacidad de Identificacion de muastras
y reactivos a través de lector de cddigos de barras

‘ abordo.
14. Con capacidad control de calidad integrado en
el Software,

15, Con |z capacidad de consultar en al software el
inventario de reactivos, diluyentes y tarjetas.
16. Con capacidad de recibir una carga de 86 tubos
de muestras, 48 frascos de reactivos, 400 tarjetas

- de gal,

17. Con'un software integrado en espafiol, bajo
ambiente tipo Windows con interaccion por parts del
usuario a traves de una pantalia tactil, abatible y

: ajustable.
18, Con alimentacidn eléctrica de 100-120 Valts,

¢4Es correcta nuestra apreciacién?

FECHA: 15 de febrero de 2018

45

Anexo 1 pagina 17, equipo manual que incluya
incubadora y centrifuga

Se deberd entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se reflere & un equipo que cumpla con Jas
siguientes caracteristicas técnicas; Equipo manual
de bajo rendimiento para realizar técnicas de
inmunohematologlia en tarjetas de gel para las
pruebas de grupo sanguinac ABQ, directo e
Inverso, factor Rh, rastreo ¢ identificacion de
anticuerpos y pruebas de compatibiiidad.

Ineubadeor digital para el procesado de tarjetas de
Gel

1.2 zonas independientes de incubacion con
capacidad para 12 tarjetas gel cada una.

2. 2 zonas independientes con capacidad para 12
tubos de muestra cada una para pre-incubacion.
3. Pantalla digital de interfase con el usuario para el
control y le visualizacion en tiempe real de: tempo

Es correcta su apreciacion
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FECHA: 15 de febrero de 2018

iy R v 0 ‘s
de incubacién restante y temperatura para cada
: zona,

4. Temperatura de incubacion prefijada a 37°C.
5, Tiempo de incubacion prefijado a 15 minutos, con
opcidn por parte del usuario de programar

; diferentes tiempos.
8. Alarma sonora de final de Incubacion
programable.
7. Indicacion sonora y visual de cuzlquier situacidn
de error y corte de corriente.

. 8. Guia rapida de progedimisnto.

9. Bandeja de residuos extraible.
10. Capacidad: 24 tarjetas DG Gel y

© 11, 24 tubos de muestira

Centrifuga digital para el procesado de farjetas de
Gel
1. Gapacidad para 24 tarjetas.
2. Cabezal de ajuste magnéticc extraible e
’ intercambiable.

3. Parametres de centrifugacion prefijados para el
procesamiento Opiimo de las tarjetas de gel:
aceleracion, velocidad, frenado y tiempo.

4, Pantalla digital de interface con el usuario para ¢
control y 1a visualizacion en tlempo de velocidad de
centrifugacion y tiempo restante del procese,

5, Alarma sonora y visual de cualquier situacién de
arror y corte da-corriente,

6. Sistema de deteccion de desequitibric para
asegurar la correcta colocacion de las tarjetas en el
cabezal.

&Es correcta nuestra apreclacion?
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Se debera ent que el equipo que solicit

ender an en
esta tabla se reflere a un squipo que cumpla con las
siguientes caracieristicas técnicas: 1.Equipo de
aféresis de muitl compeonente (plaquetas y/o plasma
y/o células talle y/o ieucoreduccion) el precio incluira
los separadores celulares e insumos necesarios
para efectuar cada tipo de progedimiento.
2. Equipo para realizar procedimientos de Aféresis
Unipunaidn,
3. Equipe portatil con facilidad de transporte enlas
diferentes areas de la unidad médica para evitar el
movimiento de 10s pacientes con un pese menor a
27 kg.

4. Con capacidad para realizar procedimientos de
donacién y terapéuticos como reczleccion de
plaguetas, plasma, recambios plasmaticos,
reducciones celularas, recolecciones de celulas

' madre.
5. Con Sistemas de Detecsion de burbujas de aire,
monitores de Preslon.

6. Pardmetros programables segin necesidades del
usuario y ajustables a las condiciones del donader o
paciente.

7. Equipo con bombas de Sangre tofal, de Plasma y
de Anticoagulante.

8. Equipo con sistema da Pesaje para mejorar el
confrol de fluidos extracorpdrecs y de soluciones de
reinfusién.

9. Con equipos desschables opcicnales para
realizar procedimientos en pacientes adultos y
pediatricos,

10. Equipo con sistema de Centrifugacién para
campana de Tipo Latham y Bowi meoldeade vy sensor
de humedad en el interior de la centrifuga.

11, Equipo con sensor optico y sensor de linea para
la detaccion de fases de centrifugacién de
componentes sanguineos,

12. Equipo con 4 tarjetas electrdonicas que
contengan los diferentes protocolos a mangjar,
13. Equipo con los sigulentes accescrios: funda
protectera para méquina, brazalete para regular la
presion ejercida en el brazo del donador ¢ paciente,

mesa ge fransporte.

FECHA: 15 de febrero de 2018

Es correcta su aprediacion
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FECHA: 15 de febrero de 2018
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Anexo 1 pagina 19, citometro de flujo para realizacion
de leucocitos residuales

Se deberd entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se reflere a un equipo que cumpla con las
siguisntes. caracterfsticas técnicas: 1. Equipo
totalmente automnatizado para la cuantificacién de
subpoblacicnes de linfocitos {Leucocitos residuales)
2. Mddulo sensor con optica de excitacion con 2
laset qua permita la lectura de 2 colores,

3. Debera contar con cargador o carrusel para
muestras con capacidad de hasta 20 tubos,

4, Software de operacion y conteo propio de la
marca.

5. Que tenga la capacidad e congclarse a un
preparador automatico de muestras.

6. Control de calidad integrade con graficas de
levey — jennings.

7. Calibracion automatica por parta del equipe.
&Es correcta nuestra apreciacion?

Es correcta su apreciacién.

Paging 34|68




48

Anexo 1 pagina 19, analizader para pruebas de
ceagulacion
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A e
ra entender que el equipo que solicitan en

Se dsbera
esta tabia se refiere a un equipo que cumpla con las
sigulentes caracteristicas técnicas: 1 Capacidad de
procesamiento de muestras para los parametros de;

TTPa, Factor Vill, Factor de Von Wilebrand y

’ Florindgeno de Clauss.
Capacidad de procesamiento 100 Pruebas de
TPTTPa por hora,

2 Deteccién del coagulo por al menos una de las
siguientes metodeloglas: Mecdnico,
Electromecanico y Fotometria
3 Guente con 4 Canales de medicion

independientes
4 Debera utilizar una cubeta por prueba
5 Sisterna de incubacién para muestras y reactivos
6 Reactives con 1S ne mayer de 1.3
7 Pipeteador integrado para reactivos y muestras en
- tubo primario y copa o copilla
8 Veolumen de muestra: 50 yl
9 Velumen de reactivos: Maximo 100 yl
10 Programa de control de calidad integrado
11 Capacidad para programar muestras urgentes
12 Lector de codigo de barras para muestras y
’ reactives
13 No presents interferencia con muesiras
lipemicas, ictéricas y hemolizadas
14 Pantalla sensible al tacto e impresora integrada o
) adiclonal
“;Es correcta nuestra apraciacion?

FECHA: 15 de febrero de 2018

Es correcta su apreciacion.

49

Anexo 1 pagina 21, equipo de biometrias hematica

Se debera entender que el equipe que solicitan en
esta tabla se refiere & un equipo que cumpia con las
sigulentes caracteristicas técnicas: 1. Nimero de
parametros: 18 parametros,

2. Capagcidad de procesamiento: B0 muesiras por
hora para muestras de sangre completa.

3. Tamafic de muestra 10 ul de sangre
completa y de 25 pl. muestras gon diluyente
{prediluido).

4. Pentalla tactil a color para facilitar su uso.

5. Impresiény visualizacion en pantalla de
histogramas.

6. Almacenamientc de mds 1000 resultados de

muesiras. :

Es correcta su apreciacidn
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FECHA: 15 de febrero de 2018

VoA ok
7. lmpresora térmica incluida.
8. Puerto especizalizado para lector de codige de
barras y puerio USB.

9. Principio de medicién por medio de impedancia.
10, Estadisticas de control de calidad con graficas
de Levay-Jennings.

11. Interfaz del usuario con capacidades en
multiples idiomas.

12. Tubo abierto manual.

13. Parametros de leucogcltos:

WBC Contec total de lsucocitos
LYM% Porcentaje de linfocitos
LYM# Conteo tolal de linfocites
MID% Porcentaje de Células de rango medio
MID# Conteo total de células da rango medio
GRA% Porcentaje de granulocitos
GRAd conteo total de Granulocitos
14, Parametros de eritrocitos:

RBC Centeo de eritrocitos
HGB Hemaoglohina
HCT Hematocrito
MCV Volumen corpuscular medio
MCH Hemoglobina corpuscular media
MCHC 'Concentracion de hemoglobina corpuscuiar
media
RDW Amplitud de la distribucién de eritrocites
15, Parametros de trombocitos:

PLT Conteo da plaquetas
MPV Volumen plaguetario medic
PDW Ancho de Distribucion de Plaguetas.
PCT Trombocrito
18. Control de Calidad interno a 3 niveles.

25 correcta nuestra apreciacion?
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Anexo 1 pagina 27, Tipo 7 EQUIPO PARA LA
REALIZACION DE INMUNOHEMATOLOGIA.
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i By
Se debera entender que el equipo qus solicitan en
esta tabla se refiere & un equipo que cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: Equipo
{otaimente automatizade de alto rendimiento para
realizar técnicas de inmunchematologia en tarjetas
de gel para las pruebas de grupo sanguineo ABQ,
directe e Inverso, factor Rh, fenotino Rh, Coombs
directo, rastreo e identificacion de anticuerpos v

pruebas de compatibilidad,

1. Equipo completamente automatizado para
realizar fas técnicas de inmunchematologia en
tarjetas de gel.
2. Con la capacidad de procesar pruebas de grupo
sanguineo ABO y RH directo e inverso, fanotipo RH,
Prueba Cruzada, rastreo de anticuerpos irregulares
e ldentificacién de anticusrpos irregulares.
3. Con capacidad de dispensar muestras y reactivos
para procgsamiento de muestras de urgencia.
4, Con la capadidad de transporte de tarjetes a la
zona de lectura para la captura fotografica de la
farjeta.
5. Con una camara fotogréfica abordo.

6. Con capacidad de incubacion a la tempsraturs
requerida segln cada protocolo de cada tipo de
prueba.

7. Con dos centrifugas independientes para 12
tarjetas cads una.

8. Capacidad de proceso de 66 grupos completos/
hera.

9. Con capacidac maxima de velocidad de 100
tarjetas/hora equivalente a 800 resultados /hora.
10. Con capacidad de abordar de cuaiguier tamafio

de tubo primario para muestras,

11. Con capacidad de comunicacién kidireccional,
12. Con capacidad de acceso al software & iravés
de una conex!én via remota.

13. Con la capacidad de |dentificacién de muestras
y reactivos a {ravés de leclor de codigos de barras

aborda.

14. Con capacidad control de caiidad Integrado en
el Software. !

FECHA: 15 de febrero de 2018

Es correcta su apreciacion. Con el control de calidad
integrado, para |as pruebas de Inmunohematologia
fanto del Centro Nacional de la Transfusion

Sanguinea CNTS como del tercero acraditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA).
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e
inventario de reaclivos, diluyentes y tarjetas.
18, Con capacidad de recibir una carga de 96 tubos
de muestras, 48 frascos de reactivos, 400 tarjetas
de gsl.

17. Con un software integrado en espaficl, bajo
ambiente tipo Windows con interaccion por parte del
usuario a fravés de una pantalla tactl, abatible v
ajustable.

18, Cen alimentacidn eléctrica de 100-120 Volis.
¢Es correcta nuestra apreciacién?

S e i ek e
15. Con la capacidad de consultar en el software el

FECHA: 15 de febrero de 2018

91

Anexo 1 pagina 26 , Tipe 7 ANALIZADOR PARA
BIOMETRIA HEMATICA PARA PUESTOS DE
SANGRADC

Se debera entender que el squipo que solicitan en
esta tabla se refiers a un equipo que cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: 1. Nimero de
parametros: 18 pardmetros.

2. Capacidad de procesamiente: 60 muestras por
hora para muestras de sangre completa.

3. Tamafio de muestra 10 pL de sangre
completa y de 25 pl muestras con diluyente
{prediluido).

4. Pantalla tactil a color para facilitar su uso.

5. Impresidn y visualizacién en pantaila de
histogramas.

8. Almacenamiente de mas 1000 resultades de

' muestras.
7. Impresora térmica incluida.
8. Puerto especializado para lector de codigo de
barras v puerto USB.
9. Principio de medicién por medio de impedancia,

16. Estadisticas de control de calldad corv gréficas

de Levey-Jennings.
11. Interfaz del usuaric con capacidadas en
muitiples idiomas.
12. Tubo ablerto manual.
13. Parametros de lgucocitos:
WBC Conteo total de leucocitos
LYM% Porcentaje de linfocitos
LYM# Conteo total de linfocitos
MID% Porcentaje de Células de range medio
MiD# Conteo total de células de rango medio
GRA% Parcentaje de granulocitos

Es correcta su apreciacion.
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GRA# conteo total de Granulocitos
- 14. Pardmetros de erftrocitos:
RBC Conteo de eritrocitos
HGB Hemoglobina -
HCT Hematocrite -

MCV Volumen corpuscular medio
MCH Hemoglobina corpuscular media
MCHC  Concentracion de hemoglobina corpuscutar
media
RDW Amplitud de la distribucion de sritrocitos
<18, Parametros de fromboclios:

PLT Conteo de plaguetas

- MPV Volumen plaguetario medio
PDW Ancho de Distribucion de Plaquetas.
: PCT Tromboaorito
16 Control de Calidad interno a 3 niveles.

&Es correcta nuesira apreciacion?

FECHA: 15 de febrero de 2018
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Anexo 1 pagina 27 , Tipo 7 EQUIPQ PARA LA
REALIZACION DE INMUNOHEMATOLOGIA,

Se debera entender que el equipo que solicitan en
esta tabla se refiers & un aquipo que cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: Equipo
totalmente automatizado de mediane rendimiento
para realizar {€cnicas de inmunchamatologia en
tarjetas de gel para las prusbas de grupo sangulneo
AEQ, directo e invarso, facter Rh, fenolipo Rh,
Coombs directo, rastreo e identificacién de
anticuerpos y pruebas de compatibitidad.

1. Proceso automatico conlinuo e integrado,
2, Identificacion de muesfras vy reactives.
3. Re suspension de ios eritrecitos,

4. Dilucion y dispensacion de muestras v reactivos,
5, Incubacién, centrifugacion, lectura e
interprefacidn de resultados.

8. Monitoreo de niveles de diluyentes, reactive y
soluciones.

7. Calibracion automatica.

8. Procesamiento de las pruebas de trabajo con
posibilidad de combinar todas las técnicas para una
misma muestra.

9. Procesamiento de pruebas de urgencia.

10. Interfase bidireccional.

11. Control de Calidad integrado.

Es correctz su apreciacion.
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12. Carrusel minimo para 48 muestras.
13. Zona da fncubacién minimo para 24 tarjetas.
14. Detecciéon de coagules.

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

FECHA: 15 de febrero de 2018
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Anexo 1 pagina 29, Tipe 9 EQUIPO PARA LA
REALIZACION DE PRUEBAS DE COAGULACICN

Se debera entender que el equipo que solicitan en
esta tabla sa refiere a un equipo que cumpla con las
siguientes caracteristicas técnicas: 1 Capacidad de
procesamiento de muestras para los parametros de:

TTPa, Factor VIII, Factor de Von Willebrand y
Fiorindgeno de Clauss.
Capacidad da procesamientc 100 Pruebas de
TRTTPa por hora.

2 Deteceién del coagulo por al menos una de las
siguientes metodologias: Mecanico,
Electromscanico y Fotormetria
2 Cuente con 4 Canales de medicidn
indepandientes
4 Deberé utilizar una cubeta por prueba
5 Sistema da incubacion para muestras y reactivos
6 Reactivos con ISI no mayor de 1.3
7 Pipeteador integrado para reactivos y muestras en
tuba primario y copa o copilla
8 Volumen de muestra; 50 Jl
9 Volumen de reactivos: Maximo 100 pl
10 Pregrama de control de calidad integrade
11 Capacidad para programar muestras urgentes
12 Lector de cédigo de barras para muesiras y
reactivos
13 No presente interferencia con muestras
lipemicas, ictéricas y hemoiizadas
14 Pantaila sensible al tacto e impresora integrada o
adicional
4Es correcta nuestra apreclacion?

Es correcta su apreciacian.

54

Anexo 1 paging 22, Tipo 11 EQUIPO PARA
REALIZACION DE AFERESIS PLAQUETARIA /
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

Se debara entender gue el equipo que salicitan en
esta tabla se reflere a un equipo que cumpla con Ias
sigulentes caracteristicas técnicas: 1.Equipo de
aféresis da multicomponente (plaguetas y/o plasma
yfo células tallo y/o Jeucoraduccion) el precio incluira
los separadores celulares € insumos necesarios
para efectuar cada tipo de procedimiento.

Es correcta su apreciacion.
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FECHA: 15 de febrero de 2018
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quipo para realizar procedimientos de Aféresis

. Unipuncion.

3. Equipe portatil con facilidad de fransporte en las

diferentes &reas de la unidad médica para evitar g

movimiento de ios pacientes con un pesc menor &
27 kg.

4. Con capacidad para realizar procedimientos de
donacion y terapéuticos como recoleccion de
plaquetas, plasma, recambios plasmélicos,
reducciones celulares, recolecciones de células
madre.

§. Con Sistemas de Detsgcion de burbujas de aire,

’ monitores de Presion.

6. Parametros programables segin necasidades de!
usuario y ajustables a las condiciones del donador o
paciente.

7. Equipo:con bombas de Sangre total, de Plasma y
de Anticoagulante.

8, Equipo con sistema de Pesaje para mejorar el
control de fluidos extracorpéreos y de soluciones de

o reinfusién,

9. Con equipos desechables opcionales para
realizar procedimientos en pacientes adultos y
pediatricos,

10, Equipe son sistema da Centrifugacion parg
campana de Tipo Latham y Bowl moldeado v sersor
de humedad en el interior de la centrifuga.

11. Equipo con sensor éptico y sensor de linea para
la detaceién da fases de centrifugacién de
componentes sanguineos.

12. Equipo con 4 tarjetas elecironicas que
contengan los diferentes protocoios a mansiar,
13. Equipo con los sigulentes accasorios: funda
protectora para maquina, brazalete para regular la
presfon ejercida en el brazo del donador o pacisnte,

mesa de transporte,
¢ Es correcta nuestra apreciacion?

T2 E
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¢ Solicitamos amablemente a la convocanite permitir
Anexo 1 pagina 30, Apartado C, equipo para el si podemos ofertar una prueba para deteccion de ) ! . .
55 1 diagnostico de brucelosis prueba de aglutinacion con anticuerpos IgM contra Brucella sp por técnica de Si 56 pude ofeﬁa;il%_??cr;glﬁ?gm para los demas
antigeno rosa de bengaia ELiSA en microplaca la cual s permitida por la .
NOM-253-85A2-2012 coma prueba de tamizaje?
‘ i
Coment‘anﬁos a la corvocante que la cosecha final y
el tempo en cual se logra 1a.oblencién de
3.5x10e11 v 7x10e11 depende de factores tales
como recuento de plaguetas, hematocrito, peso,
talla calibre de la vena, volumen de sangre entera y
56 Anexo 1 Tipo 11 velocidad de procesamlento. Estos factores Se acepta su propuesta sin ser cbligatorio para los
Numeral 3 dependen de los donantes. Por lo anterior, demas PARTICPANTES.
solicitamos a la convocante nos permita ofertar un
separador de aférasis que puede obtener cosechas
sencillas o dobles en condiciones seguras para los
donadores y que cumple con NOM-253-S8A1-2012,
¢ Se acepta?
Solicitan Navajas para seilador estéril. Favor de
Anexo 1 Apartado A confirmar si mi representada puede ofertar . . . .
57 material v suministro cartuchos con créditos de conexion estéril que Sl'se puw:@?}:‘;g%;gﬁg&g{ﬁ?gm para los
pagina 14 cumplen la misma funcion .Sin contaminar el medio :
ambiente. ¢Se acepta como opaion?
Anexo 1 Apartade A Solicita refrigerador para 200 unidadas favor de . . . -
58 Equipamiento confirmar si podemos ofertar rafrigerador para 364 Sise puedg@?;g”ﬁ;igﬁg;ﬁgg@g”° para los
pagina 22 unidades. s :
Anexo 1 Apartado A Sollcita refrigerader para 400 unidades faver de . . . : .
5% Equipamiento -confirmar si podemos cfertar refrigerador para 504 Sise pUEdgeﬂzgagzgﬁgpﬂﬁg%gw para los
pagina 22 unidades. e
Solicitan conector estéril. Favor de confirmar si mi
60 Anegou;l :I?n?;?tio A representada puede ofertar un conector estéril gue Sl se puede ofertar sin ser obligatorio para los
q apina 55 trabaje con navajas o un conector estéril que trabaja demas PARTICPANTES,
pag con cartucho de créditos estérll, §Se acepta?

Pagina 4268




61

Anexo 1 Apartado A
Equipamlento
pagina 14

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
“SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

R

Solicitan bascula tipo OHAUS con capacidad de 5

Kg. Comentamos que en esle tipo de bascula su
capacidad maxima es de 2 Kg. Solicitamos me
permita ofertar la bascula de 2 Kg. Favor de
considerar que este bascula se emplea para pesar o
nivelar las unidades de sangre total cuyo pesc no es
mayor a un Kg.

FECHA: 15 de felrero de 2018

5t se pueds ofertar sin ser obligatorio para los
deméas PARTICPANTES.

82

Anexo 1 Apartada A
Equipamiento
pagina 14

Sciicitan incubador de plaquetas para dos
agitadores favor de indicarnos. ¢ Para cuantos
concentrados plaguetarios es el incubador y
agitador que solicitan?

Cada agitador para 48 unidades de concentrados de
plaguetas. Por lo {anto el incubador debera ser para
96 unidades de plaquetas

63

Anexo 1 Apartado A
Equipamiento
pagina 14

Solicitan incubador de plaquatas parz dos
agitadores favor de indicarnos. Comentames que
cada incubador da plaquetas solamente contiene un
agitadar. 3Es correcto entender que debemos
ofertar un incubador con su respectivo agitador de
la capactdad que ustedes indican?.

Lo solicitado &% un Incubadora con dos agitadores

64

Anexo 1 Apartado A
Equipamiento
pagina 18

Solicitan Incubador de plagustas de 13 pies. Esto
equivale aproximadamente a 4 metros, Estas
dimensiones no existen. Favor de indicarnos para
cuantos concentrados plaquetarios se requiere

Se adlara que el incubador requerido es de 3 pies
para dos agitadores

65

Anexo 1 Apartado A
Equipamiento
pagina 18

Sclicitan congelador para 500 unidades. Soiicitamos
nos pemmita ofertar refrigerador para 464 unidades.
&Se acepta como opcidn?

No se acepta. Lo sclicitado es un congeiador no
refrigerador.

66

5. Obligaciones de los participantes. Inciso.d)

4Es correcto entender que para hacer la
referencizacion solicitada los folletos , catdlogos,
manuales se aceptan en idioma aspanol o bien en
traduccién simple , sin ser io anterior motive de
desechamiento?

Para Efectos de presentacion de propuesta se
acepta traduccién en copia simple, sin embargo 2i
PARTICIPANTE que resulte adjudicado debera de

entregario conforme al punto & Inciso d) de las

presenies BASES,
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¢ Es correcto entender que g esta licitacion
podran participar empresas de nacionalidad
mexicana con domiciiio en el Estade de
Jalisco? - - |

FECHA: 15 de febrero de 2018

cumpla con los extremos establecidos en el
articuio 55 punto 1 fraccién 1l de ia LEY. Y que
estén cartificados y acreditades en la EMA
{Entidad Maxicana de Acreditacién).

h S *f?ﬁ r»-"‘
Se acepta ia propuesta siempre y cuando se

1.1 Descripcion del proceso Este procedimisnto de
adquisicidn al cual se convoca, trata
especificamente de |a figura de licitacion pliblica
con alcance local, tal que Unicamente podran
participar todas aquellas persona fisicas o morales
que estan establecidas en el estado de Jalisco v
que tengan & bien, participar madiante la entrega
de una proposicion solventa

¢ Es correcto entender que por establecidas, se
hace referencia a un centro de operacmnes de
la empresa licitanta?

Se acepta la propuesta slempre y cuando se
cumpla con los extremos establecidos en el
articulo 85 punto 1 fraccion H de la LEY, Y que
estén certificados v acreditados en la EMA
(Entidad Mexicana de Acreditacion).

7.1 Lineamientos para presentar la propuesta
técnica.

Entregable 7. El participante deberd entregar copla
simple del Manual de Operacion......

Solicitamos a la convecante nos permita
presentar Unicamente las hojas del Manual en
la que se realicen referencias de los squipcs,

adjuntando manifieste de que en caso de

resultar adjudicadoes, se entregaran los
manuales completos, se acepta?

Se acepta la propuesta sin ser fimitativa para -
los demas PARTICIPANTES

7.1 Lineamientos para presentar la propuesta

técnica.

Entregable 9.

Copia del Alta del IMSS del personal aclivo, asi
como copia de sus correspondientes comprobantas
de pago de [os Ultimos dos bimestres......

Para el caso de las empresas que cusntan con
el personal contratado por medio de una
Empresa Especializada {Outsourcing},
podermos presentar la documentacién
solicitada a nombre de dicha empresa
(Outsourcing), anexando cepia del contrato de
servicios entre ambas empresas, 88 correcto?

Es corracla su apreciacion y debera presentar
copia del alta dal IMSS del personal activo, asi
como ¢epia de sus correspondientes de pago
de los Ultimos dos bimesires v el contrato de
sarvicios entre ambas empresas.

7.1 Lineamientos para presentar la propuesta
técnica.

Entregable 27

Carta Manifiesto bajo prolesta de decir verdad,
gue cuenta con una unidad movil con
dispenibilidad inmediata para [a realizacién
campafias de deonacién extramuros la cual
deberd de la cual debers de anexar folografias
para demostrar gue cuenta con las siguientes
areasfisicas;

En exterior: &rea da espera equipada con sistema
abatible de techado y 1 sistema de audio exterior
integrado por bocinas vy micrdfono.

En interior: area de recepcion, 2 consultorios
médices, drea de toma de muestra piloto con
capacidad de atencién simultanea de dos

Solicitamos amabiemente a la convacante que
amplie el plazo de disponibilidad de la unidad
mévil & 60 dias con el fin de no limitar I3 iibre
participacién, considerando que las
caracteristicas sclicitadas son muy especificas
¥ es necesaric hacer adecuacicnes a las
unidades maviles disponibles en el mercado
para cumplir con lo solicitado,

No se acepta. El CETS Jalisco realiza
campafias de donacién exiramuros 2-3 veces
por semana y ya tiene campafas programadas
febrero marzo y abril, De no contar con |a
unidad se tendrian que cancelar, Por lo que se
requiere |a unidad mavil con disponibilidad
inmediata
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predonantes, arsa de lab , area de
flabctomia con 4 sillones para donacion eléctricos,
drea destinada para recuperacion, drea refractorio i
provista con area himeda para servicios de higiene J
y con la capacidad de preservar de alimentos de en
eguipo electrénico de refrigeracion, asi como
tambien debera contar abordo con el siguiente
eguipamiento:

2 Impresoras Laser

4 Laptops

1 Punto de acceso WiFi

1 Sistama de audic interior integrado con bocinas y
micréfonoe 1 Sistema de reproduccién multimedia

1 Antena de HD 1 Paintaila Plana

1 Analizador Hematologico con la capacidad de
repcrtar 18 pardmetros 1 Sellador dieléctrico

4 Balanzas mezcladoras

1 Refrigerador para Banco de sangre con una
capacidad de preservar hasta 66 bolsas de sangre
total a una temperatura de 2°C a 10°C

3 Sistemas de aire acondicionado de 2 toneladas

1 Monitor digital con la capacidad de medir la
temparatura y humedad ambiental

1 Generador Estacionaric de energia con
capacidad de proveer voltajes 220/127 VCA en 3
fases, con una potencia de 13kVA, cabina a prueba
de ruido con un maxico , de 72dB a7 m,
combusiible gasolina con un consumo maximo de
0.5 LAWh y con un tanque de 45 L, sistema de
arranque programado, sisterma de enfriamiento por
aire, con un pesa neto no mayor a 225 Kg.
ESCRITC LIBRE ) )
6~ | 7.1 Lineamlentos para presentar la propuesta | Solicitamos amablementes a la convocante que | No se acpeta. EI CETS Jalisco realiza

técnica, ampiie el plazo de entrega de 1a copia campafias de donacidn exiramuros 2-3 veces

certificada de la tarjsta de circulacion a 80 dias. | por semana y ya tiene campafias programadas
Entregable 28. febrero marzo y abril. De no contar con Ja
Copla Certificada de iz tareta de circulacion : unidad se tendrian gue cancelar. Por lo que se
vehicular del vehiculc que proporcionara como 1 requiere la unidad mavil con disponiblidad
unidad de madvil para la realizacidn de campafias ! inmediata

de donacion extramuros a nombre del licitante.
ESCRITO LIBRE

7- | 7.1 Lineamientos para presentar la propuesia | Solicitamos amablemente a la convocante que NO se acepta, EI CETS Jalisco realiza
técnica. amplie el plazo de entrega de la copia campafias de donacion extramuros 2-2 veces
cerfificada del pago de impuesto vehicular a 60 | por semana y ya tiene campafias programadas
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Entregable 29. dias. ) febraro marzo y abril. De no contar con la
Copia Cerlificada del pago de impuesto vehicular a . uridad se tendrian gue cancelar. Por lo que se
nombre del licitante del vehfculo que proporcionara . requiere la unidad mavil con disponibilidad
como unidad de movil para la realizacion de inmediata
campafias de donacidon extramuros. ESCRITO
LIBRE

8- | 71 Lineamientos para presentar la propuesta | Solicitamos a ia convocante, favor de aclarar si
técnlca. scn Tres o Cinco vehiculos los gue se deben Es correcta su apreciacion se especifica an las
Entregable 32. tener disponibles. . bases un minimo 3 vehiculos.
Carta manifiesto de {ener disponible un minimo de
cinco vehiculos incluyendo para cada uno de ellos
el recurso humano......
Sin embargo, en e Anexo 1 Especificaciones
tecnicas.
Responsabilidades del prestador del servicio de
manera general, PUNTO 13 DICE: Tener
disponible un minimo de TRES vehiculos
9~ | 7.1 Lineamientos para presentar la propuesta | Solicitamos amablemente a la convocante Es correcta su apreciacion. se requieren
tacnica. aclare la discrepancia existente entre o minimo 3 y maximo 7 Quimicos
Entregable 33. solicitado en el Enfregable 33 v el Anexo 1 Farmacobidlogos y/o Técnicos Laboratoristas.

Carta Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de | Punto 14
Tener disponible las 24 hrs. dal dia, a 7 Quimicos
Farmacobiologos y/o Técnico Laboratorista Clinico | En el entregable 33 se solicita tener 7
capacitados(as} en el mangjo de los equipos | Quimicos Farmacobidlogos y/o Técnicos
instalados; uno(a) para apovo, asesaria y | Laboratoristas.

capacitacién an ol CETS ¥ los

"DEPOSITDS En el arexo 1 Punto 14 se solicitan 3 QFB,
TEMPORALES" de la zona metropolitana de

Guadalajara y dos para apoyo, | Favorde aclarar.

Anexo 1.

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADCR DE
SERVICIO BE MANERA GENERAL

14. Tener disponible las 24 hrs. Del dia & tres QFRB
capacitados(as) en el manejo de los equipos
instalados; unof{a) para apoye, asesorfa vy
capacitacién en el "CETS" y los "DEPOSITOS
TEMPORALES" de la zona metropolitana de
Guadalgjara y dos para apoyo, asesorfa y
capacitacién en los "CENTROS DE COLECTA" v
‘DEPOSITOS TEMPORALES” del interior del
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estado.
Sin embargo, en
técnicas.
Responsabilidades del prestader del servicio de
manera general, PUNTO 14 DICE: Tener

disponible a TRES Guimicos Farmacobiologos yio
Téenico Laboratorisia Clinico

el Anexo 1 Especificaciones
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10.-

Anexo 1. .

TRANSPORTACION

La fransportacion ordinaria se lievara a cabo de
acuerdo a la loglstica establscida y proporcionada
en vehiculos. en cantidad suficlente, adecuados y
adaptados para asegurar la conservacion de las
muestras serolégicas, sangre y sus componentes
durante  su transporiacidn, apegado a la
normatividad vigente, autorizado y coordinado por
el "CETS" vy correrd por cuenta y riesgo del
"PROVEEDCR", responsabilizandose de que &i
servicic objeto de este "PROCESQ", se efectué en
el lugar y ei fiempo requeride inciuyendo sventos
extraordinarios {(urgencias las 24 horas} y los 365
dias del afio.

Solicitamos amablemente a la corvocants que
nos indigue cémo se requiere que se realice la
logistica para el traslado de muestras y
componentes, especificamente rutas .y
frecuencia de {raslados programados.

Se eniregan rutas ya definidas por el CETS
Jalisco, misma que se enfregaran al
PARTICIPANTE que resulte adjudicado.

11.-

Anexo 1

VIGENCIA, DIAS ¥ HORARIO DE PRESTACION
DEL SERVICIO.

Vigencla.

La prestacidn del servicio objeto del presente
"PROCESQ", sera proporcionade en un plazo no
mayor a 15 dias naturales posteriores al Acto de
notificacién de la Resolucién de Adjudicacién

Solicitamos a la sonvocante que amplia el
plazo de 15 a 60 dias con el fin no limitar fa
libre participacién y dar cumplimiento a lo
requerido.

requeridos, ademas de que el servicio de banco

No se acepta. Son los tiempos minimos

de sangre y transfusién no puede ser detenido
y se requiere trazabilidad de los componentes
sanguinecs.

12.-

Anexo 1

‘Solicitamos amablemiente a la convocante el

Se aclara que al momento no se cuenta con
numero de personas requeridas y nimero de contratos con hospitales privados, Sin embargo
hospifales privados y nombres de los mismos el PARTICIPANTE debera contar con el
donde se debera prestar el servicio. parsonal suficiente para brindar el servicio aj
momento que se requiera.

RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE
SERVICIO DE MANERA GENERAL

- 10. Contar con personal capacitado para la toma
de muestra y aplicacion de sangre para pacientes
del Seguroc Popular {REPSS) atendidos en
Hospitales Privados.

13.- | Anexo 1

Sa eniregan rutas ya definidas por el CETS
RESPONSABILIDADES DEL PRESTADCR DE

Jalisco

Solicitamos amablemente a la convocante que
nos indique cdmo se requiere que se realice la
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SERVICIO DE MAN logistica para el traslade de muestras y
componentes, especificamente rutas y
12, Proporcionar la logistica de recoleccién y | frecuencia da traslados programados.
distribucion de los componentes sangulnecs y
muestras de sangre de donadores en coordinacion
con el del “CETS", con la Direccion General de
Regiones Sanitarias y Hospitales y con las

direcciones de jas unidades hospitalarias.

;-‘Jr;"‘ Liimc ,?‘ .:(17'\‘..‘.‘).!;'-‘;.‘
RA GENERAL

i p AR 7t =
Solicita vocante, nos confirme si nuestras DEBEN DIRIGIRSE AL CCMITE DE =
cartas, anexos y demas documentos adminisirativos pueden ir | ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS
dirigidos de la siguiente forma; Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS
DE SALUD JALISCO

Lie. Ada Lucia Aguirre Varela

Director General de Administracion
. Sal .

1. SN Del OPD Servicios de Salud JJalisco

Presente:

“Servicios de Salud Jalisco”

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
QOrganismo Pablico
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Licitacidn Publica Local

¥Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades de
Servicios de Salud Jalisco”
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SN

Salicitamos de forma atenta y respetuosa nos comparta los anexos de
la presente cenvocatoria en formato Word.

Las plantilias de los anexos se
encuentran en la pagina donde se
publict la convocatoria

1. La Licitacion

1.1 Descripcién del Proceso

Dice: "....dnicamente podran participar todas aquellas personas fisicas
o morales que estén domiciliadas en el Estado”

Entendemos que pueden participar empresas que {engan su domicilio
fiscal fuera Guadsalajara pero que cuentan con oficinas y almacenes
dentro del Estade de Jalisco ¢ Es correcta mi apreciacion?

Es correcta su apreciacion siempre y

cuando se cumpla con los extremos

establecidos en el articuio 55 punto 4
fraccion [l de la LEY,

1. La Licitacién

1.4 Descripcion del Proceso

En caso de que la respuesta a mi pregunta anterior sea negativa,
solicitamos amablemente & la convocante que nos fundamente
lagalmente este requisito. Ya que se estarfa limitando la libre
participacién en el presente evento v la convocante contaria con
menos ofertas y proposicicnes que pudieran bensficiar al Instituto,
Favor de aclarar,

La respuesta a la pregunta antericr fus
en sentido positivo.

1. La Licitacién

1.2 Objeto dei Proceso

En este punto dice  "El objeto del presente PROCESO es la
Contratacion del "Servicio Integral de Banco de Sangre para Unidades
de Servicios de Salud Jalisco” mismo que empezara a partir del 01 de
Marzg y hasta el 05 de diciembre de 2018 a {ravés de contrato...”

Solicitamos respetucsamente & la Convocante amgliar ia fecha de

inicio del servicia, ya que el fallo del evento se llevara a csbo el 20 de
febrero y el arranque inicia el 01 de marzo, esto nos da 6 dias habiles
entre un evente y &l otro, y resulta impoesible tratar de importar en ese
tlempo 05 equipos, reactivos, realizar instalacidon de equipos y
capacitacion del persohal.

No se acepta la propuesta, dado que los
PARTICIPANTES deben contar con Ia
capacidad de respuesta para los
tiempos del SERVICIO requerido, de
conformidad al numeral 5 inciso b) de
las presentes BASES
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7.1 Lineamientos para presentar la
Propuesta Técnica

La convocante soiicita Licencia Municipal del Participante expedida en
el Estado de Jalisco. :

No se acepia la propuesta

G Solicitamos amablemente a Ia convecante que para poder cumplir con
Entregable No. 10 este punto, nos permita presentar el Aviso de Funcionamiento y
Responsable Sanitario gue otorga la COFEPRIS ¢ Se acepta?
En caso de que la respuesia a mi pregunta anterior sea negativa, y El articulo 56 puntos 1 fraccién |l de la
7.1 Lineamlentos para presentar la debido & que la Licencia Municipal se les concede solamente a las LEY,
Propuesta Técnica empresas cuyo predio se encuentra en el Estado de Jalisco.
7. Solicitamos amablemente a la convocante que nos fundamente
Entregable No. 10 legalmente este requisito ya que se estaria lmitando la libre
participacién en ¢l presente evanto. Favor de aclarar.
7.1 Lineamientos para presentar la Entendemos que para cumplir con este punto bastara con presentar No es correcta su apreciacion. La carta
Propuesta Técnica solo una carta donde se manifieste que mi representada ha prestado debera ser expedida por algin ente
8. el servicic objeto del presente PROCESO ha entera satisfaccion. (Es pubiico, no por el propio
Entregable No. 11 correcto? PARTICIPANTE.
7.1 Lineamlentes para presentar la Solicitamos a la convocante poder presentar carta en formato libre con Se acepta sin ser limitante para los
9 Propuesta Técnica el aval del fabricante, su filiar en México, Importador primario en demés PARTICIPANTE.
: Meaxico y/o Titular del Registro Sanitario de los reactives v equipos
Eniregable No. 16 propuestos §Se acepta?
La convocante scolicila que la empresa cusnte con un sistema de | No es gorrecto. Debera presentar copia
Anexo 1 geslion de calidad. de su cerlificado y/o acreditacion en la
10. norma de calidad en la que se cuente
Capagcidad de Prestacion del Serviclo | Entendemos que para cumplir con este punto bastard con anexar | con el reconocimiento
copia simpie de alguna norma de calidad. ¢ Es correcto?
11. Anexo 1 Solicitamos & la convocarte nos indique en que carpeta debemos En el sobre de |a propuesta t&cnica

adjundar nuestro curriculurn de la empresa v el cerlificado en sistema
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Favor de aclarar,
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La convocante solicita que la empresa cuente con la experiencia,
capacidad técnica, erganizaclon, personal profesional certificado y
elementos propics debidamente calificados para garantlzar un servicio

Es necssario presentar copia de su
certificacion ylo acreditacién en la norma
de calidad en la que se cuente con el

12 Anexo 1 aportuno de calidad y calidez. | reconocimiente
Capacidad ce Prestacion del Servicio Solicitarnos a ia convocante nos confirme que para cumplir con este
punto bastard con menciornar textualmente lo requerido en nuestro
curricuium de mi representada. Favor de aclarar,
El Instituto pide presentar original(es) ¢ copia{s) certificacals) de | No se acepta. La carta debera contener
Anexo 1 carta(s) expedida{s} por Instituciones de Salud de los Goblemos de | la acreditacion de haber tenide contratos
los Estados, en donde acredite haber tenido contratos relacionados | relacionados con el servicio de banco de
13, Capacidad de Prestacion del Servicio | €90 el servicio a Bancos de Sangra y/o servicios de Transfusion. sangre enjpstituciones puplicas ylo
servigios de transfusion,
, Solicitamos a convocante poder presentar estas cartas en referencia a .
Pagina 9 los servicios solicilados en la presente Licitacion y/o relacionado con
fa prestacion de algin Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio
Clinico ¢Se acepta?
El Instituto pide presenter original{es) o copia(s) ceriificada(s) de Se acepta sin ser limitante para los
carta{s) expedida{s) por Instituciones de Salud de los Gobismos de | deméas PARTICIPANTES.
Anexo 1 los Estados, en donde acredite haber tenidc contratos relacicnados
14, Gapacicad de Prestacién del Serviclo con el serviclo a Bancos de Sangre y/o servicios da Transfusion.
Pagina 9 Sclicitamos a convocante nos confirme gue para cumplir con este
punto, bastara con presentar 2 cartas de lo solicitado, Favor de
confirmar.
Anexo 1 Entendemos que lds Programas de Manterimiento Praventivo y Es correcta su apreciagion y 'debera
15, Caracteristicas Generales Cursos de Capacitacion se entregaran por parie del licitante presentarios en Ja propuesta técnica,

Pagina 24

adjudicado y no sera necesario presentarlos en nuesira propuesta
técnica. ¢ Es correcta mi apreciacion? |

i
i
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s.“«i %
No se acepta su solicitud debera ser

16.

Propugsta de Especificaciones
Téacnicas

técnica en formato elecironico (USB, CD o DVD). Favor de aclarar.

impresa

17.

ANEXO1, Aparatade A

En el apariado A, en el apartado de fraccionamiento solicitan un
equipo para inactivacion de concentrados plaquetarios con
amotosalen mediante luz U.V. |

\
Solicitamos a ia convocante que nos aclare los siguientes puntos:

- Si el equipo que estan solicitando &s uno para Ihactivacién
de patégends en concentrados plaquetarios y noe de
concentrados plaquetarios, ya que actualmente no hay un
equipo con esas caracteristicas.

- Solicitamos a fa convocante permita proponer equipos con
caracteristicas superiores &l solicitado, ya que el equipo
solicitado sclo lo tienen una marca comercial, por lo gue
impide la licre competencia.

- Solicitamos a la convocante que nos praporcione el nimers
de kit a proporcicnar mensualmente ya que en las bases no
hace mencidn alguna de estos

- Solicitamos & la convocante nos explique cual sera la forma
de cobro de estos kits, ya que no se hace mencidn de esto.

- Se solicita equipo de
reduccion de patogenos en
concenfrados de plaguetas y plasmas.

- Se acepta sin ser limitante
para los demas PARTICIPANTE.

- 8on 100 unidades mensuales.
- La forma de cobro es parte del
servicio integral, que deber4 considerar
en su cotizacion.

18.

ANEXO 1, Equipo Tipo 11, pagina 29
e 47

Sclicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo para
reglizacion de aféresis plaquetaria v para precedimientos especiales,
con caracteristicas superiores al que actualmente solicitan en bases,
va gue en & punto 3 de las caracteristicas sclicitadas correspenden a
una marca en espacifica y ademas estas corresponden al equipo que
actualmente se encuentra instalado en el CETS Jalisco, lo cual
favorece al proveedor actual, ya que &l no fendrd gue preocuparse por
los tiempos de instalacion,

Puede ofertar un egquipc con mayor

capacidad a la descrita,

19,

ANEXO 1, Equipo Tipo 4, pagina 24 de

47

Solicitamos a la convocante mayer informacion  sobre las
caracteristicas del equipo solicitado del equipo automatizado para
Western Blot, y ademdas en que area estara instalado el equipo y i
cuenta con el personal para el manejo del mismo.

Equipo automatizado para procesar tiras
de nitrocelulosa Sistema Autormnatizado
para pruebas de Westem Blot para VHI
112 y para pruebas de Inmunoblot para
HCV., Que tenga la capacidad de:

-

Pagin
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Bt
1. Incubar,
2. Lavar,
3. Realizar la adicion de reactivos de
acuerde al protocclo programado por el
~ operador.
El CETS cuenta con el personal
capacitado para |a realizacién de dichos
axamenes. ‘

i ANEXO 1, Equipo Tipo 5, pagina 24 de

En bases solicltan un equipo automatizado para determinar la
amplificacion  yfo deteccion de dcidos nucleicos {blarico) de
microorganismaos, en suero y/o plasma en pools de 6 (seis)

Solicitamos a la cervosante nos permifa ofertar una plataforma que
realiza la detecsion en suero o en plasma, pero que &s muestrs por

Se acepta su propussia sin ser limitante
para los demas PARTICIPANTES.

pagina 4 de 47

los municipios ¥y ne a los Servicios de Salud Jalisco, v ademas comao
repondran [as unidades que se transfundan ahi, considero que hay
dudas = la operacidn, ya que se entiende que son organismos
indepandientes

0. 47 tubo, ya que eso permite una mayer sensibilidad el momento de la
detecclon, va que actualmente hay estudios serios en donde se ha
comprobado gue al momento de hacer un pool de § muestras la
sensibilidad disminuye considerablemente y esc impide la detecsion
de fos acidos nucleicos. Esfo permitird una mayor competencia en las
ofertas y ademds se tendrd mayor seguridad en los resultades
Efectivamente son organismos
independientes, sin embargo el servicio
se debera proporcionar el
PARTICIPANTE adjudicado es porgue
En los depdsitos temporales hacen mencion de 3 sedes de depdsitos | existe convenio de sarvicios entre la
temporales que pertenacen a los servicios médicos municipales, CONVOCANTE y los - Servicios
ANEXO 1, Depdsitos Temporales, Solicitamos a la convocants nos explique el mecanismo de cobro de | Municipales. Y la facturacion por los
21. las unidades en estos 3 sitios, esta pregunta es porgue pertensgen a | servicios prestados por e CETS al

atender estos convenios los realiza la
CONVOCANTE.

Respecto 2 {as unidades da reposicion
que se trasfundan a estos sitlos no
seran competencia del PROVEEDOR
adjudicado, por lo tanto no deberan ser
considerarles en su propuesta.
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22,

ANEXO 1, Capacidad de Prestacion
del Servicio, pagina 7 de 47

En bases mencionan dna unidad movil equipada cen capacidad de 4
sillones para donador, refrigerador para unidades de sangre con
control de temperatura y alarma audible, 4 balanzas mezcladoras de
sangre, equipo para B.H, taretas para grupo sanguinec por
inmunocromatografia, ete.

Solicitamos a la convocante permita ofsrtar una unidad movil con
caractaristicas supericras a las que solicitan en bases.

También si se nos puede informar Ja frecuencia de uso de esta unidad
y el programa tentativo'del programa de donaciones extramuros

T Es posible ofertar otra unidad siempre y

cuando supere las caracteristicas
téenicas solicitadas, sin ser limitante
para les demdas PARTICIPANTES.

La frecuencia de uso de la unidad maovil
es de 2 a 3 veces por semana y
podemos proporcionarle la
programacidn para ¢l 2018 hasta el mes
de abril, ya que esta se va efectuando
acorde al trabajo realizado por el
coordinador de promocion de la
donacién del CETS Jalisco,

23.

Anexo 1, Responsabilidad del
Prestador de Servicio de Manera
General, Punto 2, pagina 10 de 47

Mencicnan que se deberdn Preporcionar e instalar los equipos
suficientes y adecuados para la prestacion del servicio, los que
estardn en optimas condicionas de funclonamientc v con tecnclogia
de vanguardia.

Solicitamos a la convocante que los equipos a instalarse sean
totaimente nuevos, para que todos estemos en las mismas
condiciones y no favorecer a quien esta actualmente dando el servicio.

No se acepta su propuesta. Deberan ser
equipos que cumplan ¢on los paneles de
competencia exigidos por la entidad
mexicana de acraditacion (EMA)

24.

Anexo 1, Responsabilidad del
Prestador de Servicio de Manera
General, Punto 10, pagina 11 de 47

Cantar con personal capacitado para |a toma de muestra y aplicacion
de sangre para pacientes del Seguro Popular (REPSS) atendidos an
Hospitales Privados

Soiicitamos a la convocante elimine este punto, ya que el objefo de
este evento es la contratacion del SERVICIO INTEGRAL DE BANCO
DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD
JALISCO, no ¢l de servicios transfusionales a hospitaies privados,
consideramos que se estd desvirluando el objetivo de esta
convocatoria, mezclando Hospitales Privados, Servicios Méadicos
Municipales y los Serviclos de Salud Jalisco,

Se aclara que al momento ne se cuenta
con contratos con hospitales privados.
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i Tty

abilldades de.
administracion de la pagina web y redes sociales del CETS.

3

FECHA: 15 de febrerc de 2018

i z a;‘.tx?”u«)é;‘ﬂ:. hiH
Ya se quenta con la aplicacién
desarrollada, o Unico que se requiere es
la administracion de las cuentas y
manejo en reces sociales, de acuerdo a
lo. cotizado: I que consideramos qua no
implica un costo elevado para el servicio
presia valorando costo-beneficlo para
fomentar e incrementar la donacion
aifruista an ei estado.
Esto entraria como asistencia técnica

del sistema informativo.

26.

Anexo No. 1.
Entrega de equipos, pag. 7.

Responsabilidades del prestador de
servicio de manera general, pag. 10

En el apartado de Enirega de eguipos, mencicnan en el inciso f que
pueden recibir un equipo reconstruido, pero en e aparfado de
Rasponsabilidades del prestador de servicio de manera general, en &l
punto 2 de la carta bajo protesta de decir verdad mencionan “por
ningan motivo entregaremos bienes correspondientes & saldos,
remanentes, descontinuados o remanufacturados”.

Podria !a convocante aclarar si se pueden entregar equipos
reconstruidos.

Se aclara que con respecto al inclso 1)
no se refiere a que se puedan recibir
equipcs  reconstruidos  como  hace
referencia, sino a las condiciones que
guardan los. equipos que pretende
entregar.

Dichos equipos deberdn cumplir con los
paneles de competencia exigidos por la
entidad mexicana de acreditacian
(EMA).

[ Por io gue se aclara que no se podran

enfregar equipos reconstruidos.

27,

Anexo No. 1 Entrega de equipos, pag.

7y8

Solicitamos amablemente & la convocanie proporsionar las fechas
para las pruebas de Instalacién, operacidn y desempefio de fos
equipos, siendo que la presentacion de propuestas es el dia 20 de
febrerc y &l servicio arranca a partir del 1 de marzo del 2017.

Deberan ser & ios a 15 dias naturales
posterioras al Acto de notificacion de la
Resolucion de Adjudicasion.

28. |

Anexo No. 1 Responsabiiidades del
prestador de servicio de manera
general, pag. 11

En el punto 10 solicitan “Contar con personal capacitado para la toma
de muestra y aplicasion de sangre para pacientes del Seguro Popular
(REPSS) atendidos en Hospitales Privados”.

se aclara que al momento no se cuenta
con contratos con hospitales privados
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Podria la convocante definir las responsabilidades de este personal.
Entendemos que el ébjetivo de nuestro personal es |a capacitacion v
asgsoramiento del personal de la Secretaria de Salud para las
actividades de toma de muestras y aplicacion de sangre. ¢Es correcta
nuestra apreciacion?

20,

Anexo No. 1

Apértado A, Material y suministro de
laboratorio servicio integral de banco
de sangre, pag. 16 v 17.

Tipo 4. Sistema automatizado para
Western Blot, pag. 24

Podrfa la convocante definir si todas las prusbas confirmatorias
(hepalitis b, hepatitis ¢, VIH tipo 1 y 2, chagas, brucella y sifilis)
sclicitadas en la tabla de Material y suministro de laboratorio servicio
integral de banco de sangre se deben realizar en el aquipo
automatizado para Western Blot. Ya que en las caracteristicas del
equipo sdlo mencionan Jas prusbas confirmatorias de HIV, HCV v
Sifilis.

El Western Blot se utlliza para Vi 1/2 y
para pruebas de inmunoblot para HCV.
Que tenga la capacidad de;

1. incubar.

2. Lavar,

3. Realizar la adicion de reaciivos de
acuerdo al protocolo programado por el

: operador,
ElI CETS cuenta con el personal
capacitado para la realizacion de dichos
exdmenes.

30.

Anexo No. 1 Debe proporcicnar
servicio de software, reactivos y
consumibles, pag, 20

Solicitamos amablemente a la convocante definir si es correcto hacer
entregas mensuales en el CETS, centros de colecta y depositos
temporales para garanfizar el inventario de 30 dias o mas.

Las entregas de insumos y material se
realizaran semanalmente de acuerdo a
un programa y debera enviarse dentro
de un plazo maximo de 48 horas
contados a partir de la recepcion de la
solicitud de reposicion, por escrito por
parte de la unidad y autorizada por el
“CETS",

31.

Anexo No, 1 Tipe 5. Platafarma
Automatizado para las pruebas
cualitativas por Amplificacién del Acido
Nucleico, pag. 24

Solicitan un ecuipo automatizado para determinar |a ampiificacién vio
deteccion de #cidos nucleicos de microorganismos en susro y/o
plasma en pools de 6. Informamos a la convocante que al momento
de formar un pool la sensibilidad de la prueba se ve disminuida debido
a fa dilucion de muestra.

Se acepla su propuesta sin ser limitante
para los demas PARTICIPANTES.
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el S ety Vs R
Solicitamos a la convacants nos permita ofertar un equipo que permite
procesar muestra individual, con una sensibilidad vy confiabilidad
superlor en el resultado,

FECHA: 15 de febrero de 2018

32,

Anexo No. 1 Tipo 8. Equipo para
realizacion de prusbas de coagulacion,
pag. 29

Solicitan un equipo de coaguiacion que realice 11 parametros: TP,
TTPa, Tiempo de trombina {TT), Factor VIiI, Factor 1X, Factor de Von
Willebrand, Fibrindgeno, métodos de Clauss y derivados, Antitrombina
I1l, Dimero D, Heparina, Proteina C (coaguiométrica y cromogénical,
La NOM-253-55A1-2012 especifica que se deben raalizar las pruebas
de factor VI, fibrindgeno y factor von Willebrand y asl lo especifica la
convocante en su tabla de Control de Calidad pég. 19.

Podria la convocanie confirmar nuestra apreciacion de que es
suficiente instalar un ecuipe que procese las pruebas de factor VI,
fibrindgena y factor von Willebrand.

Si es correcta su apreciacion

33.

Anexe No. 1 Tipe 10. Equipo para
realizacidn de hemocultivos a
componentss, pag. 28

Solicitan equipo autormnatizado para realizacién de hemocultivos con
un rendimiento de 120 pruebas en proceso en forma simulténea.
Solicitamos amablemante a la convocante nos permite ofertar un
equipo de menor rendimiento, pero cumpla |o requerido en la NOM-
253-38A1-2012 en el 1% o 4 unidades |0 qua sea mayor,

Se acepta su propuesta sin ser limitante
para los demés PARTICIPANTES.

34,

Anexo No. 1 Apartado E,
Adecuacicnes de la instalacion, pag.
32

Propcrecionan un plazo de 30 dias naturales a partir de ia formalizacion
del contratc para realizar las adecuaciones necesarias y el arrangue
del servicio es a partir del dia 1 de marzo del 2017. Solicitaros
amablemente a la convocante nos aclare los tiempos de instalacién y
arrangue del servicio ya que no concuerdan.

Deberan ser a los a 15 dias naturales |
posteriores &l Acto de notificacion de la |
Resolucion de Adjudicacion.

Pdgina 57|68




LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18

"SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

FECHA: 15 de febrero de 2018

ANEXO No. 1, PARTIDAS Y CANTIDADES
MENSUALES, PARTIDA 8. RASTREO DE
ANTICUERPQS PACIENTES

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
ACLARE 8| EL RASTREQ DE ANTICUERPOS SE
CONSIDERARA EN GEL?

Es correcta su apreciacion,

EN EL APARTADG A DISTRIBUCION DEL
CETS

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
ACLARE S| SE TENDRA QUE CONSIDERAR EN TOTAL 2
EQUIPOS AUTOMATIZADOS, 1 CENTRIFUGA Y 1
INCUBADOR .

Se soiicitan: 2 equipos semiautcmatizados
y 1 squipo automatizado. 1 incubador y 1
Cenirifuga en CETS para pruebas
Inmunchematologicas.

EN EL APARTADO A DISTRIBUCION DEL
CETS SOLICITAN ANTISUERQS FUERA
DEL SISTEMA ABO Y RH.

SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA QUE SEAN
OPCIONALES.LOS SIiG, SUEROS: J$SA, J3B, LUA, LUB Y
XG POR NO'SER CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS EN
NUESTRA POBLACION,

Si pueden ser opcionales.

ANEXC No. 1. PARTIDAS Y CANTIDADES
MENSUALES. PARTIDA 9. PRUEBA DE
GRUPO SANGUINEQ ABO Y RH(PRUEBA
RIRECTAE INVERSA) RH EN GEL.

SOLICITO ATENTAMENTE A LACONVCCANTE SIES
CORRECTA Ml APRECIACION, QUE DEBEMOS OFERTAR
TARJETA DE -GRUPQC QUE CONTENGA ANTL A, ANTI B,

| ANTI AB, ANTI D, CONTROL, A1 Y B EN UN SOLO PASD,

PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A LA NOM-253-5SA-
2012,

Es correcta su apreciacisn

ANEXO 1A, PARTIDAS Y CANTIDADRES
MENSUALES, PARTIDA 7. PRUEBAS DE
CONMPATIBILIDAD

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
INDIQUE 8] PARA PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN GEL
SE TIENE QUE CONSIDERAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA
MENOR Y AUTOCCNTROL.

Es correcta su apreciacion

EN EL APARTADG A CETS SCOLICITAN
TARJETAS DE GEL. PARA GRUPO
SANGUINEO ABO

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
ACLARE 51 8E REALIZARA GRUPO DIRECTO E INVERSO
EN UN SOLO PASO

Es correcfo. Grupo sanguineo ABQ Directo
e Inversc en un solo paso
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EN EL APARTADC A CENTRQOS DE
COLECTA SOLICITAN GRUPO SANGUINEQ

LICITACION PUBLICA LOCAL LPI. 43068001-006-18

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS

Es correcla su apreciacién con celulas A1,
AZ, By O para grupo inversc.

7 TENTUBG Y CELULAS ABO PARA GRUPG | ESPECIFIQUE SI LAS CELULAS REQUERIDAS SON
CELULAS A1,A2.BY 0. ,
INVERSO :
EN EL APARTADO A DEPOSITOS SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS Es coreota su apreciacion con celulas A1,
TEMPORALES SOLICITAN GRUPD - AZ, B y O para grupo inverso.
8 ; ESPECIFIQUE S! LAS CELULAS REQUERIDAS SON
SANGUINEC EN TUBO Y CELULAS ABO CELULAS A A2 B Y 6
PARA GRUPO INVERSO O
EN EL APARTADO A CENTROS DE SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS Siincluye i control del Rh y H lectina
9 | GOLECTAY DEPOSITOS TEMPORALES | ESPECIFIQUE S| SE TENDRA QUE INCLUIR EL CONTROL
SOLICITAN GRUPO SANGUINEO EN TUBD | RH Y HLECTINA.
] SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS . _
10 |EN ELAPARTADO A DEPOSITOS ESPECIFIQUE S| PARA LOS DEPOSITOS TEMPORALES Si incluye para los Depositos temporales el
TEMPORALES SE INCLUIRA EL TAMIZAJE DE ANTICUERFOS tamizaje de anticuerpos irregulares
IRREGULARES EN GEL.
SOLICITO A LA CONVO'CANTE ME ESPECIFIQUE O ME Si incluy.e stero de Coombs poliespecifico,
) ACLARE 3! SE TENDRA QUE INCLUIR BUERQ DE Células de Control de Coombs, Albumina
EN EL APARTADO A CENTROS DE COOMBS POLIESPECIFICO, CELULAS DE CONTROL DE Bovina al 22% v Soluoion de Liss
1 ggkﬁiﬂﬁ’%fg’mfﬁggﬁs PE COOMBS, ALBUMINA BOVINA AL 22% Y SOLUGION DE | Solucién de Fosfatos para su realescion.
LISS Y SOLUCION DE FOSFATOS PARA SU
REALIZACION.
EN EL APARTADD A CARACTERISTICAS | SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NGB
GENERALES: TIPO B SOLICITAN UN PERMITA OFERTAR EL SIGUIENTE EQUIPO :
ANALIZADOR PARA PRUEBAS 1. NUMERQ DE PARAMETROS: 18 PARAMETROS. Se acepta su propuesta sin ser limitante
HEMATOLOGICAS PARA CADAUNO DE | 2. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: 60 MUESTRAS POR para los demas PARTICIPANTES.
LOS PUESTOS DE SANGRADO CON LAS | HORA PARA MUESTRAS DE SANGRE COMPLETA.
1o | SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 3. TAMARIO DE MUESTRA 10 pL DE SANGRE

* MINIMO DE 19 PARAMETROS. - CON
PERFILES MINIMOS DE: VER LISTA DE
PARAMETROS, - PRINCIPIO DE MEDICION
DE: IMPEDANGIA VOLUMETRICA PARA EL
CONTEQ DE CELULAS, LA CUENTA

COMPLETAY DE 25 jil. MUESTRAS CON DILUYENTE
(PREGILUIDO).

4. PANTALLA TAGTIL A COLOR PARA FACILITAR SU USQ,

5. IMPRESION Y VISUALIZACION EN PANTALLA DE
HISTOGRAMAS.
6. ALMACENAMIENTO DE MAS 1000 RESULTADOS DE
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2 SRR
Kl &Q%b - i T
RENCIAL DE LEUCOCITOS SE
REPORTA EN TRES PARTES
#%:(LINFOCITOS, MONOCITOS Y
GRANULOCITOS}. - CAPACIDAD DE
ANALISIS: HASTA 60 PRUEBAS/HR, -
VOLUMEN DE MUESTRA NO MAYCR DE
50 MICROLITROS. - TUBO DE
RECOLECCION ABIERTO.  LOS
RESULTADOS DEBEN SER REPORTADOS
EN GRAFICAS, NUMEROS ABSOLUTOS, %
Y DIFERENCIAL DE 3 PARTES. -
PANTALLA LCD A COLORES Y SENSIBLE
AL TACTO. - INPRESCRA INTEGRADA O
ADICIONAL. - CUENTE CON.AMPLIO TIPO
DE ALARMAS, - QUE CUENTE AL MENOS
CON DOS TIPOS DE SISTEMAS DE
CONTROL DE CALIDAD INGLUIDO. -
CUENTE CON INTERFASE PARA EL
SISTEMA INFORMATICO. - MANUAL CEL
OPERADOR EN ESPARNOL. - UNIDAD UPS
0O NO BREAK INTEGRADO O ADICIONAL
CON CAPACIDAD MINIMA DE 15 MINUTOS
DE CARGA PARA RESPALDO. - CONTROL
DE CALIDAD INTERNO CON TRES
NIVELES, DE LA MISMA MARCA DEL
EQUIPO, QUE NO SEAN CONTROLES
GENERICCS. - QUE SOLO UTILICE
REACTIVO DE LA MARCA Y LIBRE DE
CIANURO { NO GENERICOS ).
PROPORCIONARA TODOS LOS
CONSUMIBLES, CONTROLES PARA EL
OPTIMO DESEMPERQ DEL EQUIFG.

T
MUESTRAS.
7. IMPRESORA TERMICA INCLUIDA.

8. PUERTO ESPECIALIZADC PARA LECTOR DE CODIGO
DE BARRAS Y PUERTO USB,

9. PRINCIPIO DE MEDICION POR MEDIO DE IMPEDANGIA.,
10. ESTADISTICAS DE CONTROL DE CALIDAD CON
GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS.

11, INTERFAZ DEL USUARIO CON CAPACIDADES EN
MULTIPLES IDIOMAS.

12. TUBC ABIERTO MANUAL.

13. PARAMETRCS DE LEUCOCITOS:

WBC CONTEQ TOTAL DE LEUCOCITOS

LYM% PORCENTAJE DE LINFOCITOS

LYW# CONTEO TOTAL DE LINFOCITOS

MID% PORGENTAJE DE CELULAS DE RANGO MEDIO
MID# CONTED TOTAL PDE CELULAS DE RANGO MEDIO
GRA% PORCENTAJE DE GRANULOCITOS GRA# CONTEO
TOTAL DE GRANULOCITOS 14. PARAMETROS DE
ERITROCITOS:

RBC CONTEQ DE ERITROCITOS

HGB HEMOGLOBINA

HCT HEMATOGRITO

MCV VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

MCH HEMOGLOBINA CORPUSGULAR MEDIA

MCHC CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA
CORPUSCULAR MEDIA

RDW AMPLITUD DE LA DISTRIBUCION DE ERITROCITOS
15, PARAMETROS DE TROMBOCITOS:

PLT CONTEC DE PLAQUETAS

MPV VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO

PDW ANCHO DE DISTRIBUCION DE PLAQUETAS.

PCT TROMBOCRITO

16. CONTROL DE CALIDAD INTERNQ A 3 NVELES,

FECHA: 15 de febrerc de 2018

13

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS
ESPECIFIQUE SI PARA EL APARTADO C
PRUEBAS DE SERCILOGIA

ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION QUE PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-58A-2012
DEBEREMOS ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA
OPINICN CUYG VALOR NO EXCEDERA DE TRES VECES
DEL PUNTO DE CORTE, EL CUAL ES INDEPENDIENTE DE
LOS CONTRCOLES QUE INCLUYE EL FABRICANTE PARA
LOS MARCADORES SEROLOGICOS HIV, HCV, HBG,
SIFILIS, Y CHAGAS.

Es correcta su apreciacién,
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EN EL APARTA

i,

DO A CARACTERISTICAS
GENERALES: TIPO 7: EQUIPO PARA
REALIZAGION DE INMUNCHEMATOLOGIA
SOLICITAN EQUIPO AUTOMATIZADO
PARA LA DETERMINACION DE GRUPOS
SANGUINEQS, FENOTIPIFICACION,
PRUEBAS DE COOMBS, RASTREQ DE
ANTICUERPOS, IDENTIFICACION DE
ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE
COMPATIBILIDAD EN SISTEMA CE GEL.
EQUIPO QUE PERMITA REALIZAR DE
MANERA AUTOMATICA E INTEGRADA LOS
SIGUIENTES PROCESOS CON
ACCESORIOS INCLUIDCS Y
CONSUMIBLES:

1. ACCESO CONTINUO DE MUESTRAS. 2.
IDENTIFICACION DE MUESTRAS,
REACTIVOS POR CODIGO DE BARRAS. 3.
HOMOGENIZACION DE ERITROCITCS
REACTIVOS, 4. DILUCION Y DISPENSADO
DE MUESTRAS Y REACTIVOS. 5.
INCUBACION A LA TEMPERATURA
REQUERIDA EN EL MOMENTO
REQUERIDO SIN NECESIDAD DE
DETENER EL ANALIZADOR, 6,
CENTRIFUGACION AUTOMATICA .
BIFASICA (TIEMPO DE CENTRIFUGAGION
= 5 MINUTOS) 7, LECTURA AUTOMATICA,
8. INTERPRETACION AUTOMATICA DE
LOS RESULTADOS. 9. USO DE
CUALQUIER TAMARO DE TUBO
PRIMARIO. 15, CAPACIDAD DE
INTERFAZARSE. 11. CONTROL DE
CALIDAD INTEGRADO, PARA LAS
PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA
TANTO DEL CENTRO NACIONAL DE LA
TRANSFUSION SANGUINEA CNTS COMO
DEL TERCERC ACREDITADO POR LA
ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION
{(EMA). PARA EL CETS Y TODOS LOS
SERVICIOS DE TRANSFUSION CON
DEPOSITO Y LOS SIETE CENTROS DE
COLECTA. 12. IMPRESORA , GADA

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
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;.A.‘fﬁ'ﬁ»jﬁu Lok i ;
SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA OFERTAR EL SIGUIENTE EQUIPO CON LAS
SIGUIENTES CARACTER[ST|CAS:

1. EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA
REALIZAR LAS TECNICAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN
TARJETAS DE GEL.

2. CON LA CAPACIDAD DE PROCESAR PRUEBAS DE
GRUPO SANGUINEO ABO Y RH DIRECTO E INVERSO,
FENOTIPO RH, PRUEBA CRUZADA, RASTREO DE
ANTICUERPOS |IRREGULARES E IDENTIFICACION DE
ANTICUERPOS IRREGULARES,

3. CON CAPAGIDAD DE DISPENSAR MUESTRAS Y
REACTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE
URGENCIA,

4, CON LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE TARJETAS A
LA ZONA DE LECTURA PARA LA CAPTURA
FOTOGRAFICA DE LA TARJETA.

5. CON UNA CAMARA FOTOGRAFICA ABORDO,

6. CON CAPACIDAD DE INCUBACION A LA
TEMPERATURA REQUERIDA SEGUN CADA PROTOCOLO
DE CADA TiPO DE PRUEBA.

7. CON DOS CENTRIFUGAS INDEPENDIENTES PARA 12
TARJETAS CADA UNA,

8. CAPACIDAD DE PROCESO DE 66 GRUPOS
COMPLETOS/ HORA,

9. CON CAPACIDAD MAXIMA DE VELOCIDAD DE 106
TARJETAS/HORA EQUIVALENTE A 800 RESULTADOS
/HORA.

10. CON CAPACIDAD DE ABORDAR DE CUALQUIER
TAMANQ DE TUBO PRIMARIO PARA MUESTRAS.

11. CON CAPACIDAD DE COMUNICAGION
BICIRECCIONAL.

12. CON CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE A
TRAVES DE UNA CONEXIGN VA REMOTA.

13. CON LA CAPACIDAD DE IDENTIFICACION DE
MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVES DE LECTOR DE
CODIGOS DE BARRAS ABORDO.

14. CON CAPACIDAD CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO
EN EL SOFTWARE.

15. CON LA CAPACIDAD DE CONSULTAR EN EL
SOFTWARE EL INVENTARIC DE REACTIVOS,
DILUYENTES Y TARJETAS.

FECHA: 15 de febrero de 2018

Se acepta su propuasta, con el control de
calidad externo incluido sin coste adicicnal.
Sin ser limitante para los demas
PARTICIPANTES.
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EQUIPO DEGERA CONTAR CON su
MANUAL OPERATIVO, DEL USUARIO Y
GUIA RAPIDA, EN SU IDIOMA, ORIGINAL ¥
EN ESPANOL, CONTROL DE CALIDAD
EXTERNO INCLUIDO SiN COSTO
ADICIONAL.

" ? A{
18. CON CAPACIDAD DE RECIBIR UNA CARGA DE 86

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-006-18
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TUBOS DE MUESTRAS, 48 FRASCCS DE REACTIVOS, 400
TARJETAS DE GEL.

17. CON UN SOFTWARE INTEGRADC EN ESPANOL, BAJO
AMBIENTE TIPO WINDOWS CON INTERAGCION POR
PARTE DEL USUARIO A TRAVES DE UNA PANTALLA
TACTIL, ABATIBLE Y AJUSTABLE,

18. CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 100-120 VOLTS.

Y EQUIPO DE RESPALDO:

IDENTIFICACION DE MUESTRAS Y REACTIVOS 2-
HOMGGENIZACION DE ERITROCITOS REACTIVOS.
DILUCION Y DISPENSADC DE MUESTRAS ¥ REACTIVOS.
INCUBACION A LA TEMPERATURA REGUERIDA POR EL
TIPO DE PRUEBA, CENTRIFUGAGION AUTOMATICA DE
LAS TARJETAS.

LECTURA AUTOMATICA DE LAS TARJETAS,
INTERPRETACION AUTOMATICA DE LOS RESULTADOS.
UTILIZAGION DE CUALQUIER TAMANO DE TUBC
PRIMARIO,

CAPACIDAD BE INTERFASARSE,

CALIERACION AUTOMATICA.

CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS ¥ REAGTIVOS.

FECHA: 15 de febrero de 2018

15

EN EL. APARTADC A CARACTERISTICAS
GENERALES TIPO 9: EQUIPO PARA
REALIZACION DE PRUEBAS DE
COAGULACION, SOLICITAN EQUIPO
AUTOMATIZADO DISENADO PARA EL USO
DIAGNOSTICC IN VITRC DE PRUEBAS DE
COAGULACION CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

METODOS DE MEDICICON 1.
COAGULOMETRICO: METODG DE
DETECCION DE LUZ DISPERSA, 860NM 2.
CROMOGENICO: METODO
COLORIMETRICO, 405NM 3.
INMUNCLOGICO: METODO
TUREIDIMETRICO, 575NM PARAMETROS
1.TP 2, TTPA 3. TIEMPO DE TROMBINA
(TT) 4. FACTOR VIl 5. FACTOR I1X 6.
FACTOR DE VON WILLEBRAND 7.
FIBRINOGENO , METODOS DE CLAUSS ¥

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA OFERTAR EL S|GUIENTE EQUIPO GON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
PARA LOS PARAMETROS DE: TTPA, FACTOR Vill,
FACTOR DE VON WILLEBRAND Y FIBRINOGENO DE
CLAUSS.

2. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTC 100 PRUEBAS DE
TP/TTPA POR HORA.

3. DETECCION DEL COAGULD POR Al. MENOS UNA DE
LAS SiGUIENTES METODOLOGIAS: MECANICO,
ELECTROMECANICO Y FOTOMETRIA -

4, CUENTE CCN 4 CANALES DE MEDICION
INDEPENDIENTES

5. DEBERA UTILIZAR UNA CUBETA POR PRUEBA

6. SISTEMA DE INCUBACION PARA MUESTRAS Y
REACTIVOS

7. REACTIOS CON ISi NO MAYOR DE 1.3

Se acepta su propuesta sin ser limitante
para los demas PARTICIPANTES.
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DERlVADOS 8. ANTLTROMBINA lin:2

DIMERC D 10, HEPARINA 11. PROTEINA G
(COAGULOMETRICA Y CROMOGENICA)

LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 43068001-005-18
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o
8, PIPETEADOR | NTEGRADO PARA REACTIVOS Y
MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO Y COPA O COPILLA

9. VOLUMEN DE MUESTRA: 50 ML

10. VOLUMEN DE REACTIVOS: MAXIMO 100 ML 11.
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO 12.
CAPACIDAD PARA PROGRAMAR MUESTRAS URGENTES
13. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y
REACTIVOS 14. NO PRESENTE INTERFERENCIA CON
MUESTRAS LIPEMICAS, ICTERICAS ¥ HEMCLIZADAS 15.
PANTALLA SENSIBLE AL TACTO E IMPRESCRA
INTEGRADA O ADICIONAL 16. INSTALACION: CORRIENTE
ELECTRICA 120V/ 60 HZ.

FECHA: 15 de febrero de 2018

16

EN EL APARTADC A DISTRIBUCION DEL
CETS Y CENTROS DE COLECTA
SOLICITAN EQUIPOS PORTATILES PARA
DETERMINACION DE HEMOGLOBINA

SCLIGITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS
PERMITA GFERTAR EQUIPOS CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

1. EQUIPO CONSTA DE SENSOR DE DACTILAR Y
MONITOR, 2, CON LA CAPACIDAD DE MEDICION DE
HEMOGLOBINA ARTERIAL ¥ LA FRECUENCIA CARDIACA,
3. CON PRINCIPIO DE MEDICION GPTICA POR OCLUSION
TEMPORAL DEL FLUJO DE SANGRE, 4. CON ENTREGA
DE RESULTADO EN 60 SEGUNDOS.

8. QUE TENGA LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA
CUANTIFICACION DE HEMOGLOBINA TOTAL CON
METODO NO INVASIVO.

7. NO REQUIERE CONSUMIBLES ADICIONALES.

Se acepta su propuesta sin ser Imitante
para los demas PARTICIPANTES.

E j B k
SO]ICI amos a Ia oonvocante poder fohar nuestra propuesta da

e ]

1 SIN forma independiente, un folio continuo para nuestros Se acepta su bro :
’ entregables de Propuesta Técnica y otro folio para la pla su propuesta
Propuesta Econdmica 4 Se acepta?
2, SN Pedimos a la convocante nos confirme que los eventos de iz |  Confirmamos que seran en ese domicilio.

presente licitscion se llevaran a cabo en &l siguiente domicilio
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de!ﬁ\ nstituto: -

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100,
CGuadalajara, Jalisco, México

FECHA: 15 de febrero de 2018

1. La Licitacién

1.1 Descripcién del Proceso

En bases solicitan lo siguiente "infcaments podran participar
lodas aguellas personas fisicas o morales qus esién
domiciliadas en ef Estads, snlendiendo por ellos, a los
proveedores establecidos o qus en su defecto provean da
insumaos/servicios de erigen local 0 que cuenten con el mayor
porcentafe de confenido de infegracién leceal”

Entendemcs gue con lo anterior se refieren a que los insumos
y serviclos provengan de un licitante que cuente con servicios,
oficinas y almacenes dentro del Estado de Jalisco :Es.
corresta mi apreciacion?

s correcta su apreciacion slempre y

cuands se cumpla con los extremos

establecidos en el articulo 55 punto 1
fraccion |l de la LEY.

1. La Licitacion

1.1 Descripcion del Proceso

En caso de. que sea negativa la respuesta a mi pregunta
anterlor, pedimos a la convocante nos fundamente legalmente
este requisito ya que estaria limitando la libre participacién.
Faver de aclarar.

La respuesta a ia pregunta anterior fue en
- sentido positivo.

7.1 Lingamientos para presentar la PropLiesta
Teécnica

Entregable No, 9

La convocante solicita copia del Alta ante el IMSS del personai
aclivo asi como copia de sus correspondientes comprobantes
de page de los ditimes dos bimestres.

Solictamos amablamente a la convocante que para poder
cumplir con ,sste punio, nos permita presentar estos
documentos por parte de la empresa con el que se tiene
confratado al personal por medio de um contrato de
Cutsourcing ¢Se acepta?

Es correcta su apreciacion y debera
presentar copia del alta del IMSS del
personal activo, asi como copia de sus
correspondientes de pago de los Gitimos dos
bimestres y el contrato de servicios entre
ambas empresas.

7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta
Técnica

Entregable No. 28

La convocante soficita copiza certificada de la tafeta de
gircuiacién vehicular del vehiculo que proporcionard como
unidad movil para campafias extramures a nombre del
licitanta,

La tarjeta de circuiacion deberd estar a
nombre del LICITANTE.
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He

cumplir con este punto, nos permita presentar ests
documentoen original vy no precisamente a nombre dol
licitante, ¢ Se acepla?

adimos amablemente & la convocante que para poder

FECHA: 15 de febrero de 2018

7.1 Lineamientos para presentar la Propuesta

En caso de que sea negativa la respussta a mi pregunta
anterior, pecimos a la convocante fundamentar legalmente

El solicitar la tarjeta de dirculacidn a nombre

- Tecnica este requisito va que estaria limitando ia libre participacion y del PARTICIPANTE no es limitativo de
' que la tarjeta este a nombre del lisitante o. ne, no afecia 1z participacién. De conformidad al punto 5
Entregable No. 28 solvencia de las propuestas y el servicio que requiere la numeral b) de las presentes BASES.
convotante. Favor de aclarar,
La convocante solicita copia ceriificada del page de impueste
) ) vehicular a nombre def licitante del vehiculo gue proporcicnara
7.1 Lineamientos par{a p'resentar la Propuasta como unidad mévil para campafias de donacién extramuros. No se acepta la propuesta, la copia
8. Técnica ] certificada que se solicita debe quedar en el
Pedimos amablemente a la convocante que para poder expediente respactivo.
Entregable No. 28 cumplir con este punto, ros permita presentar este ?
documentoen original. ¢ Se acepta?
En caso de que sea negaliva la respuesta a ml pregunta
) ) anterfor, pedimos a la convocante fundamentar legalmente
7.1 Lineamientos par'a Qresentar l& Propuesta este requisito ya que estaria limitande la libre parficipacién ya . !
9, Técnica qus finalmente se estaria demostrando el pago en fiempo y De conformidad al punto 5 numerai b) de les
o .- presentes BASES.
Entregable No. 29 forma y el no prlesentarlo certificado ante ngtgrio publlcq ne
afecta ia sclvencia de las propuestas y el servicio que requlers
la convocante. Favor de aclarar.
Pedimos amablemente a la convocante nos indique en que
10, 15. Acto de Natificacion carpela debemaos agregar nuesiro Anexo 2 (Solicitud de recibir En la propuasta técnica

notificaciones por email}. Favor de aclarar,

11.

20. Condisiones de Pago

20.1 Forma de Pago

Pedimos amablemente a la convocante nos indique en que

| carpeta debemos agregar nuestro Anexo 11 (Consentimiento

para €l pago de facturas de blenes/servicios via depésito en
cuenta de cheques). Favor de aclarar.

En la propuesta téenica
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Solicitamos a la convocante nos explique si serd nec i0

Consentimiento para &l page de facturas de
bienes/servicios via deposito en cuenta de

12, presentar cada entregable dentro de una bolsa de recopilador Apegarse a las instruccionas del Anexo 3
Datos de identificacion para ios entregables /e dentro de un sobre por separado. Favor de aclarar,
En el punto 5 de este anexo solicitan gl numero de Registro de
Padrén de Proveedores.
Anexo 6 ‘
13. En caso de que mi representada aun ne esté insetits en el Es correcta su apreciacion,
Acreditacion Padron de Proveedores, ¥ no es reguisito para participar en el i
presente evento, enfendemos que esta dasilla se debera dejar
en blanco. (Es correcto) :
Anexo 11
En este Anexo solicitan CURP, mi representada es Personal
14, Consentimiento para el pago de facturas de Moral, entiendo que podsmos dejar este espacio en blance. Es correcta su aprasiacion.
bienes/servicios via deposito en cuenta de ¢Es correcto?
cheques.
Anexc 11
Entendemos que este apartado del Anexo 11 es meraments
) Consentimiento para el pago de facturas de informative ¥y no forma parts de nuestra propuesta, ;Es
15. bienes/servicios via deposito en cuenta de correcto? ; Es correcta su apreciacion.
cheques, i
Parte 2
Anexo 11
Entendemnos que este apartadc del Anexo 11 es meramente
Consentimiento para &l page de facturas de informativo y no forma parte de nuestra propuesta. LEs _
16, bienes/servicios via deposito en cuenta de correcta? Es correcta su apreciacion.
cheques.
Parte 3 f
Anexo 11 Entendemos gue este apariado del Anexo 11 es merameante
17, informativo v no forma parte de nuestra propuesta, ;Es Es correcta su apreciacion,

correcto?
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! FECHA: 15 de febrero de 2018

chaques.

Parte 4

% B R IS coei i Sk YT S FS i
nte hos permita ofertar un equipo de
inactivacion de patogenos que utiliza tecnologia de punta
basada en la interaceion de luz ultravioleta (UV) v ia Se acepta su propuesta sin ser limitantes
riboflavina caracterizada por ser una sustancia no toxica, por para los demas PARTICIPANTES

lo tanto es segura tanto para el pacienta como para los
usuarics. Se-acepta nuestra propuesta?

2 Anexo 1 Solicitamos a la convocants nos parmita ofertar un
CARACTERISTICAS GENERALES equipo de aféresis con las siguientes
caracteristicas: 8e acepta su propuesta sin ser
1. Equipo automatizado que parmite la coleccion de IImitantes para.los demas
plaquetas, plasma y doble cosecha de hematies PARTICIPANTES

leucodepletados en Iz misma plataforma,

Volumen extracorpdreo menor a 196 ml

Unipuncion

Sisterna de fiujo continuo

Pantalla tactil 2 color,

Control de la tasa de infusion del Anticoagulante en

funcion del Volumen total de sangre del donante.

Control automatico del volumen extracorporeo

Velocidad de extraccion, de retorno vy tasa de

infusién de anticoagulante facilmente ajustables.

9. Permite obienar componentes <1 x 10°% leucocitos,

10. Ofrece opciones de procedimiento basadas en lo
que s& ha configurade y los parametros bioldgicos
dal donante. Ei usuario n¢ puede seleccionar una
opclén que no sea segura para, ef donante,

11. Dispondra de seleccion de procedimiento de adicién

SIRSUE R

o
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12.
13,

de solusion aditiva para plaqustas de fo
automatizada.

Eisistema le indica alarmas mostrande una
pantaila de alarma = indicadores LED

Con sensores de alre en linea de retorno a prueba
de fallos,

FECHA: 15 de fabrero de 2018

Anexc 1
CARACTERISTICAS GENERALES

Solisitamos atentamante a la convocante nos
permita ofertar un equipo que adicionalmante a lo
solicitado en la pregunta anterior sea capaz de
realizar en la misma plataforma procedimientos de
Reacambio plasmélico,

Recambio Hematico,

Deplecion de eritrocitos,

Deplecion de Leucocitos,

Depiecién de Plaquetas,

Coleccion de CMN,

Que-cuenta con controi automatico de Interfaz
Interfaz grafica e intultiva

Pantalla LCD a color

mprime infcrmes v exporta datos

Con almacenamisnto de hasta 100 procadimientos
Seliador integrado

$e acepta nuestra propuesta?

Se acepta su propuesta sin ser
limitantes para los demés
PARTICIPANTES

Anaxo: 1
Apartado: A
Proceso: Sangrado

Material y/o Suministro: Bolsa Tipo B

Se solicita amablements a |a convecante, permita
ofertar para el proceso de a bolsa con filtro en linea
{Bolsa Tipo B) una centrifuga capaz de Integrar en
un sclo procesos los procesos de Fraccionamiento,
Balance de unidades, centrifugacion, Sellado, y
almacenamiento de datos, mejorando de esta forma
el preceso de fraccionamlento, hacia un proceso
totaimente automatizado. Se acepta?

No se acepta la propuesta, esto

. debido a la infraestructura y

distribucion de espacios del
CETS,

Pagina




