COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacion Publica Local LPL 43068001-036-18 “Adquisicion de Equipo e
Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud
Jalisco”.
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SERVICIOS DE SALUD JALISCO’

- COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Fecha: 27 de julio de 2018 Hora:  12:00 Hrs.

" Licitacion Publica Local No. LPL 43068001-036-18 “Adquisicion de Equipo e Instrumental
Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacion Publica Local LPL 43068001-036-18 “Adquisicion de Equipo e
Instrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud
Jalisco”.

Para efectos de comprension de la presente acta, se deberd de atender el “glosario de

A
i

ot términos y definiciones” descritos en las bases que rigen el presente proceso.

JALISCO

e En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 hrs. del dia 27 de julio de 2018, se reunieron
en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro,
C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores publicos designados
por el ORGANISMO, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 2y 6 incisoay b, de

las bases que rigen la presente licitacion. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DIA:

1). Registro de Participantes.

2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
a). Bienvenida
b). Mecanica de la sesion
c). Aclaraciones de la convocante

d). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

Habiéndose registrados las empresas:

Nombre de la empresa Representante ‘ Firma
|
GRADO MEDICO DE ALLAN ISMAEL RUIZ
‘ OCCIDENTE, S.A. DE C.V. GONZALEZ -

?} EE\I;ECTO MEDICA, S.A. DE OMAR ANAYA FLORES |
MED RENT, S.A. DE C.V ROCIO MERCADO ROJAS |
COMERCIAL DE _
ESPECIALIDADES MEDICAS, | peNDORTO RUEDA
S.A.DE C.V.

@ MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE | LUIS FELIPE GONZALEZ
C.V. VALLEIO |
ECO DISTRIBUIDORA JOSE FABIAN SANDOVAL 4
| MEDICA, S ADEC.V. PEREZ :

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacion Publica Local LPL 43068001-0x
Instrumental Médico para diferentes Unidade,

Jalisco”.
DIEGO ALEJANDRO . ‘
4 MX GROUP, S.A.DEC.V. VAZQUEZ FIGUE &\ |
J j«, 1 l«j L w [ INSUMOS MEDICOS FROILAN ALEJANDRO\

SUSTENTABLES, S.ADEC.V. | MEZA MAYORAL \

" bonen elzeuTive REINGENIERIA EN INSUMOS \

MEDICOS Y LOGISTICA DE ALFREDO ALVAREZ
ABASTO, S.A.DE C.V.

SESCTEN DIAGNOSTIK, S.A. | \1 b0 GOMEZ GUZMAN

Punto 2.

2.A

2.B

Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

El servidor publico designado por el titular de la unidad centralizada de
compras, cuyo nombramiento obra en el expediente respectivo, por el

organismo da la bienvenida a los participantes registrados.

Se procede a entregar un juego en copia de las respuestas a las preguntas
realizadas, que se recibieron como se establecié en los puntos 2 y 6, de las
BASES que rigen el presente proceso, mismas que se adjuntan en original a
la presente acta para todos los efectos legales y administrativos que haya

lugar, las empresas que presentaron preguntas fueron las denominadas:

. ABSTEN- DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V, 4MX GROUPS, S.A. DE C.V,

DRAGUER MEDICA MEXICO, S.A. DE C.V,, LIFETEC, S.A. DE C.V., LINET
DE MEXICO, S.A. DE C.V.,, POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE C.V,,
REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, S.A.
DE C.V., SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V., MINARIC, S.A.
DE C.V., VIASIS OCC, S.A. DE C.V., INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES,
V., INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V,

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases

Licitacién Publica Local LPL 43068001-036-18 “Adquisicion de Equipo e
!nstrumental Médico para diferentes Unidades del O.P.D. Servicios de Salud

Jalisco”.
2,C Aclaraciones de la convocante.
J.m L i*‘)h *LJ Aclaracién 1
POBER £ ECUTIVE . El tiempo de entrega seré de a més tardar 45 dias naturales a partir del Fallo

de Adjudicacion y para el renglén 222, clave 913 052 0149 Cabina de Fototerapia UV
se requiere que el tiempo de entrega sea de 30 dias a partir del fallo de adjudicacion,

del anexo 5) como se establece en los puntos 1.2 y 2 de las presentes BASES.

Aclaracion 2

Las fichas técnicas de los renglones 69. 913 241 0005 CLAVE COMPRESOR
DE AIRE PORTATIL Y renglones 78. CLAVE 913 241 0003 COMPRESOR DE AIRE
GRADO MEDICO seran sustituidas por las anexas en la presente acta de Junta

Aclaratoria
Aclaracion 3

Los puntos 13, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 14.1, 14.2 y 14.3 del renglén 65. CLAVE
913 052 0053 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION
CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASOS seran opcionales por lo que no

)k sera motivo de descalificacion si no son ofertados

La presente junta formara parte de las bases y debera ser considerada por los
licitantes en la elaboracion de su proposicion, de conformidad a lo establecido en el
articulo 62 punto 3 de la LEY.

b’ 2.D Asi mismo se hace la observacion que el Representante de Comercial de
Especialidades Médicas Humberto Rueda Osorio, se retiré antes de terminar

el evento por lo que no firma la presente ACTA.

Se da por terminada la sesidn, siendo las 12:45 hrs. del mismo dia en que se

io inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos

legales y administrativos a que haya lugar.
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e COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD
Lo ‘ SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Acta de la Junta Aclaratoria de Bases
Licitacion Publica Local LPL 43068001-036-18 “Adquisicién de Equipo e

Instrumental Médico para diferentes Unidades del O..[2. Sgrvicios de Salud
s _ Jalisco”.

DIRECTOR DE RECURSOS MATERJALES

POEER BIECUTIVG

LCP JosE (AB T}NEZ MARTINEZ Lic. OLIVER HUESO QUIRONEZ
DIRECTOR DE LA REGULACION DE LA ING. BIOMEDICO ADSCRITO A LA DIRECGCION DE
ATENCION TECNICA RECURSOS MATERIALES.
(AREA TECNICA/REQUIRENTE) (APoYO TECNICO AL AREA TECNICA /
REQUIRENTE)
~

\NGEL SILVA ALMARAZ BIOMEDICO JUAN MANUEL REYES GAITAN

in del Acta.
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga nimero 107, en la Colonia centro de la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo sefialado en el articulo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y caracteristicas principales
del tratamiento al que sera sometido los datos personales en posesién de estos responsables. Los datos personales que se

recaban seran utilizados Unica y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de
Adgquisicién respectivos y para contar con datos especificos de localizacion para la formalizacién de las adquisiciones que se
realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Pablico Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco, en la siguiente liga: hitp/ssi.jalisco. gob.mx/transparencia

an
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

iLPregunta

NUMERAL 1.1. DESCRIPCION

DEL PROCESO.

¢(Es correcta nuestra apreciacion que para poder participar
en el presente proceso se deberd de tener el domicilio
fiscal en el Estado de Jalisco, sin Importar la procedencia
de los bienes que se estén ofertando?

¢ Es correcto?

%o

\BSTEN DIAGNOSTIK. SA.DECV.

’ Respliesta

FECHA: 26 de julio de 2018

Es correcta nuestra apreciacion que para

poder participar en el presente proceso se
deberd de tener el domicilio fiscal en el
Estado de Jalisco

R.- ES CORRECTA SU APRECIACION

Sin importar la procedencia de los bienes
que se estén ofertando?

R,- Los bienes deberén de proceder de
paises con los que México tenga tratados
internacionales de comercio

NUMERAL
PROCESO.

1.2. OBJETO DEL

Solicitamos a la Convocante que en caso de resultar
adjudicados de cualquiera de los renglones del presente
proceso nos permita entregarlos en un periodo de 60 dias
naturales, esto derivado de que los mismos seran
importados.

¢ Se acepta?

No se acepta su propuesta el tiempo de
entrega sera de 45 dias como se
establece en los puntos 1.2 y 2 de las
bases

NUMERAL 7.1. LINEAMIENTOS
PARA PRESENTAR LA
PROPUESTA TECNICA.
ENTREGABLE 17.

¢(Es correcta nuestra apreciacion que si ofertamos bienes
de importacion bastara con presentar el certificado de libre
venta para cumplir con este punto y para los bienes de
origen nacional el certificado de buenas practicas de
manufactura?

¢ Es correcto?

Para el caso de bienes de importacion
deberd presentar certificado de origen vy

para los bienes de origen nacional bastaral

el certificado de buenas practicas d
manufactura. Conforme al Entregable 17

Pdgina 1]76
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Renglén/Referencia

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

NUMERAL 8.1, EL REGISTRO E
INSRESO AL  AUDITORIO,
INCISOS A) Y B).

u Pregunta
S

- ABSTEN DIAGNOSTIK, SA.DECY.

Solicitamos a la Convocante nos aclare si p
propuesta por medio de un representante legal, los escritos
solicitados en los incisos a) y b), se deberan de firmar por
el representante legal, o por los socios 0 accionistas de la
persona moral.

Favor de aclarar.

FECHA: 26 de julio de 2018

Los debera firmar el representante legal
con facultades suficientes para participar
en los procedimientos de licitaciones

RENGLON 3 VENTILADOR DE
TRASLADO PEDIATRICO-
ADULTO.

Dice volumen corriente Limite superior: 2200 (ml),
Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar
volumen corriente Limite superior: 2000 ml. Siendo este
suficiente este volumen para ftrasladar pacientes
bariatricos.

{,Se acepta?

No se acepta, debera ofertar cuando
menos lo solicitado de acuerdo al anexo
técnico

RENGLON 3 VENTILADOR DE
TRASLADO PEDIATRICO-
ADULTO.

Dice Frecuencia respiratoria (rpm) lat/min, Limite superior:
99, Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar
Frecuencia respiratoria Limite superior: 60. Con esta
frecuencia es suficiente para trasladar pacientes
pediatricos.

¢, Se acepta?

No se acepta, debera ofertar cuando
menos lo solicitado de acuerdo al anexo
técnico

RENGLON 3 VENTILADOR DE
TRASLADO PEDIATRICO-
ADULTO.

Dice Tiempo inspirado (s), Limite inferior: 0.1, Solicitamos
a la convocante se nos permita ofertar Tiempo inspirado,
Limite inferior: 0.2. , para no limitar la libre competencia se
permita ofertar las caracteristicas de cada fabricante.

&, Se acepta?

Podra ofertar de acuerdo a su solicitud sin
ser limitante para los demas participantes.

-
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1 Renglon/Referencia

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

RENGLON 3 VENTILADOR DE

~ |Preguta

Dice FIO2 (%),
convocante se nos permita ofertar FiO2 (%), Limite inferior:
40%, , para no limitar la libre competencia se permita

FECHA: 26 de julio de 2018

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

TRASLADO PEDIATRICO- ofertar las caracteristicas de cada fabricante CUANDO MENOS LO SOLICITADO DE
ADULTO. ' ACUERDO AL ANEXO TECNICO
¢, Se acepta?
Dice Presion Soporte (PSV), Presion asistida o ASB
(ecmH20): Limite superior: 60, Solicitamos a la convocante
RENGLON 3 VENTILADOR DE |se nos permita ofertar Presién soporte, Limite superior: 30. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
9. TRASLADO PEDIATRICO- | Ya que con esta presién es suficiente para el traslado del | CUANDO MENOS LO SOLICITADO DE
ADULTO. paciente. ACUERDO AL ANEXO TECNICO
¢ Se acepta?
Dice Sensibilidad 0% de umbral Esp. Con PS 5% a 55%,
. Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar
10 RENGLON 3 VENTILAD,OR DE Sensibilidad 0% de umbral Esp. Con PS S%pa 50%. Ya que PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
: TRASLADO PEDIATRICO- no demerita la funcién del equino SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
ADULTO. quipo. LOS DEMAS PARTICIPANTES.
¢, Se acepta?
N o ; ; : NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
Dice (VNI) ventlllamon no lnvas.Na el flujo base qge CUANDO MENOS. LO SOLICITADO DE
aumente a 10 L/min y se puede ajustar como se necesite ACUERDO AL ANEXO TECNICO
RENGLON 3 VENTLADOR D |8 %2 0 Ui, Soletros o s conane s s
. |TRASLADO PEDIATRICO- | P . P y " .
ADULTO 5 a 25 L/min. Ya que no demerita la funcion del equipo en

la ventilacion no invasiva.

¢, Se acepta? /(
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

Renglon/Referencia

RENGLON 3 VENTILADOR DE

~ ABSTEN DIAGNOSTI

Pregunta

hasta 10 horas, Solicitamos a la convocante se nos permita
ofertar bateria de respaldo integrada de hasta 7.5 horas,
Entendemos que son equipos de traslados y por lo tanto

FECHA: 26 de julio de 2018

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

TRASLADO PEDIATRICO- | para un traslado son suficientes las 7.5 horas en caso de | CUANDO MENOS LO SOLICITADO DE
ADULTO. requerirse mas horas se podra conectar a la corriente de la | ACUERDO AL ANEXO TECNICO
ambulancia con nuestro adaptador incluido.
¢ Se acepta?
-Dice tiempo de recarga de la bateria de 3 horas como
méaximo, Solicitamos a la convocante se nos permita
RENGLON 3 VENTILADOR DE |ofertar tiempo de recarga de la bateria de 4 horas, dado NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
13. TRASLADO PEDIATRICO- | que en nuestro equipo es posible cargarlo mientras esté en | CUANDO MENOS LO SOLICITADO DE
ADULTO. funcionamiento. ACUERDO AL ANEXO TECNICO
$,Se acepta?
Con un flujo mayor a 25 l/min. Solicitamos a la convocante
o |TENSLON 4 aspiRaoor e e Pt olor o ar de T0 Ui 538 10| ot pocprs pesers orerTa
4. PORTATIL.  PARA  SUCCION caracteristicas de cada fabricante CUANDO MENOS LO SOLICITADO DE
CONTINUA. PUNTO 4 ' ACUERDO AL ANEXO TECNICO
¢, Se acepta?
Nivel Maximo de ruido 60 dB. Solicitamos a la convocante
. se nos permita ofertar Nivel Maximo de ruido de <62 dB.
15 RENGL,'ON 4 ASPIRADQR Se solic?ta a la convocante se permita afectar +- 5% de PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
. PORTATIL PARA  SUCCION ruido de lo solicitado SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
CONTINUA. PUNTO 8 ' [ LOS DEMAS PARTICIPANTES
¢, Se acepta? ) / N\
7

o4

\
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’ Renglén/Referencia

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

ﬁ Pregunta

Capacidad total de recoleccién de 2 litros como minimo
Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar

J Respuesta

FECHA: 26 de julio de 2018

RENGLON 4 ASPIRADOR | recipiente de recoleccién de 1 litro como minimo, para no|NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
16. PORTATIL PARA  SUCCION |limitar la libre competencia se permita ofertar las|CUANDO MENOS LO SOLICITADO DE
CONTINUA. PUNTO 10. caracteristicas de cada fabricante. ACUERDO AL ANEXO TECNICO
¢, Se acepta?
Dice: Volumen corriente..,
RENGLON 34 Pregunta: Dado a que el equipo va a ser universal en
VENTILADOR VOLUMETRICO s . INCORRECTO. DEBERA OFERTAR
17. ADULTO - PEDIATRICO - pacientes que debe poder atender, entendemos que el | VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL
NEONATAL volumen programable debe de empezar desde los 2 ml e | RANGO DE 5 A 2500 MILILITROS
' inclusive ser programable en modos por volumen. COMO MINIMO
PUNTO 1.
¢ Es correcto?
RENGLON 34 Salida para nebulizador sincronico.
VENTILADOR VOL,UMETRICO Pré unta: El nebulizador sincronico puede ser activado en
18. ADULTO - PEDIATRICO - | fg o , \ : P EN CUALQUIERA DE LAS DOS
NEONATAL . a fase inspiratoria o espiratoria.
PUNTO 13. ¢ Es correcto?
Dice: Sensibilidad espiratoria
RENGLON 34 Pregunta: La sensibilidad espiratoria al establecer el PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
VENTILADOR VOLUMETRICO | periodo de inicio de dicha fase del ciclo respiratorio debe | SO |CITUD SIEMPRE Y CUANDO
19. ADULTO - PEDIATRICO -|ser fijada de manera manual en un cierto porcentaje del| CUBRA EL RANGO SOLICITADO Y SIN ,
NEONATAL. flujo inspiratorio méaximo y ademas tener la opcion de ser| SER LIMITANTE PARA LOS DEMASY\
PUNTO 15 PARTICIPANTES '

ajustado de manera automatica. A

N

e
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

ABSTEN DIAGNOST SA DECV e

(,ES COFFGCtO" o -

las maniobras
adecuadas que permitan la espontaneidad ideal en la
espiraciones del paciente.

Lo anterior para ofrecer al usuario

FECHA: 26 de julio de 2018

ll Respuesta

Dice: Funcién de aspiracion.

ser automatica y de 120 lpm de minin a compensacion.

. INCORRECTO, DEBERA OFERTAR
RENGLON 34 Pregunta: Para realizar este procedimiento, basta|EQUIPO ~ CON  CAPACIDAD  DE
VENTILADOR VOLUMETRICO demostrar que el equipo es capaz de realizar el aumento | SUMINISTRAR EL 100% DE
20.  |ADULTO - PEDIATRICO - que ' Squlpo 8 Capaz qe . CONCENTRACION DE 02 POR UN
NEONATAL. de' la cgpcentracmn de oxigeno Fio2 y el tiempo de PERIODO MINIMO DE 2 MINUTOS CON
PUNTO 18. oxigenacion de forma programables. MODO PARA ASPIRACION DE
SECRECIONES
¢ Correcto?
Dice: sensor de flujo reusable.
\I_\;Es%tggg; VOLUMETRICO Pregunta: Con la finalidad de reducir el impacto de uso del
21 ADULTO - PEDIATRICO - equipo econdmicamente al instituto durante el uso continuo | DEBERA OFERTAR SENSOR DE FLUJO
NEONATAL . del mismo, entendemos que solo se pueden ofrecer| REUSABLE
PUNTO 3 sensores reusables.
¢ Correcto?
Dice: compensacion de fugas
RENGLON 34
VENTILADOR ~ VOLUMETRICO |Pregunta: Ya que no se especifica el grado de|popRra OFERTAR DE ACUERDO A SU
22. ADULTO - PEDIATRICO - compensacion y siendo esta una variable importante a|SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
NEONATAL. considerar durante la ventilacion para todos los tipos de|LOS DEMAS PARTICIPANTES
PUNTO 35. paciente, entendemos que la oompe acion de fugas debe

&

| /7

o
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

Pregunta

ABSTEN DIAGNOSTIK S A DE C V

FECHA: 26 de julio de 2018

-—

¢, Correcto?
RENGLON 34 Pregunta: El equipo debe contar con autosuministro de aire
23. VENTILADOR VOLUMETRICO | puede estar integrado al cuerpo del ventilador o a la base. PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
ADULTO - PEDIATRICO - SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES
NEONATAL. ¢ Es correcto?
Dice: suministro de gases desde toma mural.
RENGLON 34
24. VENTILADOR VOLUMETRICO | Pregunta: Para los equipos de turbina no se exige toma de .
ADULTO - PEDIATRICO -|gas de aire de mural ya que no la necesitan. ES CORRECTA SU APRECIACION
NEONATAL.
¢ Es correcto?
Dice Monitor configurado.
Pregunta: Ya que el equipo debe ser completamente
configurado, entendemos que la pantalla debe ser
RENGLON 62 desmontable de la unidad principal. PODRA OFERTAR DE AGUERDO A SU
25. MONITOR DE SIGNOS VITALES | o SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
PUNTO 1 ¢Es correcto? LOS DEMAS PARTICIPANTES
Lo anterior permitiria la total modularidad del dispositivo y
que pueda ser independiente para fines de mantenimiento
y servicio que es o que se busca con esta caracteristica en
dichos dispositivos.
. Dice ECG...
26. RENGLON 62 Pregunta: No se especifica el largo del trazo del PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

MONITOR DE SIGNOS VITALES

PUNTO 7.2

electrocardiograma por lo que se ent ende que el equipo a
ofertar debe contar con despllegue ECG-en cascada o

SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

v

-
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

FECHA: 26 de julio de 2018

I Pregunta _
~ | bien con la cualidad de ampliar a dos canales la derivacion
seleccionada por el usuario.

¢, Es correcto?

 ANMXGROUPS, SA.DECV.

"Pregunta H

3,4,5,6,14,

NO SE ACEPTA SU

Respuesta |

Renglén 1.2 22,34,35,36,57,58,59,60,61,62,63,64,65,68,74,76,77,78,81,82,83,110,114, |PROPUESTA. EL TIEMPO DE
1 ENTREGA SERA DE 45 DIAS
Tiempo de entrega 120,121,130,131,135 referente a equipo médico, sea de 60 dias habiles, |COMO SE ESTABLECE EN
lo antes mencionado es para poder entregar en tiempo y forma debido a |LOS PUNTOS 1.2 Y 2 DE LAS

la naturaleza y lugar de fabricacién. BASES

Dice: La fecha de entrega de los BIENES sera conforme a lo establecido en

la Gltima linea de la tabla del punto 2 (eventos del PROCESO) en el NO SE  ACEPTA  SU
Punto 16.1 LUGAR DE ENTREGA (A mas tardar 60 dias Naturales a partir del Fallo | PROPUESTA EL TIEMPO DE

2| Sobre la fecha y el lugar de
la entrega de los BIENES,

de Adjudicacion)

Entendemos que el tiempo de entrega son 60 dias y no 45 como se
menciona en el punto 1.2 de las bases

Favor de aclarar y tomar en cuenta este punto para establecer el tiempo de
entrega

P

ENTREGA SERA DE 45 DIAS
COMO SE ESTABLECE EN

LOS PUNTOS 1.2 Y 2 DE LAS /*

BASES

@ :

\
\
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

4NX GROUPS, SA. DECV..

Respuesta

o. JlRenglén/Referencia : Prégunta

Solicitamos a la convocante que nos permita anexar la ficha técnica para su
referenciacion en conjunto de los catélogos, manuales, folletos y/o fichas SE ACEPTA SIN SER

técnicas donde se especifique las caracteristicas técnicas de los bienes LIMITANTE PARA LOS
ofertados, se acepta? DEMAS PARTICIPANTES.

3 GENERAL

Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta que para las partidas
4 GENERAL que, solicitan el Certificado FDA o CE sea el equivalente del pais de SE ACEPTA
origen, se acepta nuestra propuesta?

Partida 4 Ventilador de Entendemos que el punto debe decir: Dos sensores de flujo pediatricos, en ES CORRECTA SU
traslado caso solo que la tecnologia lo requiera, ¢ es correcta nuestra apreciacién? APRECIACION

Padgina9g|76
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~ DRAGE

|

FECHA: 26 de julio de 2018

1.2 Objeto del PROCESO

REPRESENTADA SON DE IMPORTACION Y SE
SOLICITAN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE , SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DIAS. SE
ACEPTA?

NO SE ACEPTA SU PROPUESTA EL
TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 45
DIAS COMO SE ESTABLECE EN LOS
PUNTOS 1.2 Y 2 DE LAS BASES

PARTIDA 33 UNIDAD DE
ANESTESIA BASICA DICE: 3.-
Suministro de gas fresco:

PREGUNTA: Debemos entender que la maquina de
anestesia debera de tener la capacidad de ventilar en
caso de emergencia en la ausencia completa de gases,
¢ Es correcto?

INCORRECTO. SE REFIERE AL
SUMINISTRO DE MEZCLA DE GASES
MEDICINALES Y ANESTESICOS
SUMINISTRADO AL PACIENTE EN
TODO MOMENTO

PARTIDA 33 UNIDAD DE
ANESTESIA BASICA

DICE: 5.5.1.- Volumen corriente
que cubra como minimo el rango
de 50 a 1500 ml.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar volumen corriente que cubra como minimo el
rango de 20 a 1400 ml.

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

PARTIDA 33 UNIDAD DE
ANESTESIA BASICA DICE:
5.5.4.- Frecuencia respiratoria que
cubra como minimo el rango de 4
a 100 respiraciones por minuto.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar frecuencia respiratoria que cubra como minimo el
rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA. DEBERA OFERTA
DE ACUERDO A LO SOLICITADO E
EL ANEXO TECNICO

&)
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}{ Renglon/Referencna
PARTIDA 33 UNIDAD DE | _

ANESTESIA BASICA DICE:
5.5.5.- PEEP que cubra como
minimo el rango de 4 a 20
cmH20.

DRAGER MEDICA MEXICO S A DE C V

Pregu nta

PREGUNTA: Con la finalidad de ofrecer un PEEP lo més
fisiologico posible sugerimos a la convocante solicitar un
PEEP en el rango de 0 a 20 cm H20 en intervalos de 1
cmH20, ¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

PODRA OFERTAR SIN SER LIMITANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

PARTIDA 33 UNIDAD DE
ANESTESIA BASICA DICE: 7.-
Monitor de signos vitales

PREGUNTA: Debemos entender que tanto el monitor de

signos vitales, el ventilador de la maquina de anestesia y
los vaporizadores deberan de ser de la misma marca con
la finalidad de garantizar la compatibilidad y el servicio de
los bienes, ¢ Es correcto?

Y

ES CORRECTA SU APRECIACION

PATIDA 33 UNIDAD DE
ANESTESIA BASICA DICE: 7.8.-
Tendencias gréficas y numéricas
para todos los parametros de al
menos 120 horas

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar tendencias gréficas y numéricas para todos los
parametros de al menos 24 horas, con opcién a futuro de
conexién a centrales de monitoreo y contar con
tendencias de hasta 120 horas. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE

DICE: Sistema de control y

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar sistema de control y programacion de los
parametros ge funcionamiento por medidlde menus
interactivos Ee/facﬂ manejo y con Ios Cg\os necesarios

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES \

o>

2
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

de los parametros

de funcionamiento por medio de
menus interactivos de facil manejo
con solo 3 botones y con medios
para evitar cambios involuntarios
en la programacion.

FECHA: 26 de julio de 2018

B DRAGER MEDICA MEXICO, SA DECV B

Pregunta

para evitar cambios involuntarios en la programacion de
acuerdo a la tecnologia de cada fabricante. ¢, Se acepta?

Respuesta |

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 7. Alarma de
Barandal abatido (cuatro
barandales)

PREGUNTA: Ya que la finalidad de esta alarma es evitar
la caida del paciente, solicitamos a la convocante nos
permita ofertar paneles limitantes de la cuna de 23 cm
con dos paneles interiores de seguridad de 7 cm, los
cuales evitan la caida del paciente. ¢ Se aceptan?

\

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

10

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 8. Alarma de
l[ampara del calefactor abatida.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante ofertar esta
caracteristica como opcional, ya que la tecnologia que
ofertamos permite la calefaccion del paciente en todo
momento, aun cuando la lampara se encuentre abatida.
¢, Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

11

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR

RADIANTE DICE: 9. Despliegue
simultaneo digital de todos los

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar desphe e simultanep digital de todos los
parametros[\tep icos: temperatura del paciente,

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO \

&/

JV/@
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

del paciente, temperatura de
control, temperatura monitorizada,
temperatura periférica
monitorizada y potencia del
calefactor en pantalla de LCD de
5” de alto con- traste, con 4
opciones seleccionables de
intensidad de caracter.

FECHA: 26 de julio de 2018

DRAGER MEDICA MEXICO, SA.DECV. R

Pregunta

|temperatura de control, temperatura monitorizada, |

temperatura periférica monitorizada y potencia del
calefactor en pantalla o display de acuerdo a las
caracteristicas de cada fabricante. ¢, Se acepta?

12

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 10. Cuenta con
indicador visual de potencia del
calefactor en modo manual en
barra de 20 segmentos digitales
(mejor calidad que los leds). Cada
segmento equivale a un 5% del
total de porcentaje de calefaccion
que es de100%.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar indicador visual de potencia del calefactor en
modo manual en 10 barras de segmentos digitales LED
de color verde y amarillo, el cual corresponde a la
potencia del calefactor de 0 a 100%. ¢, Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

13

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 16. Sensor

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA

Padgina 13|76
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

cutaneo o de piel reutilizabl
(desechable opcional), termistor
de alta precision. Auto evaluacion
de 10 veces por segundo

Pregunta

ofertar diez sensores cuténeos desechables con presion
de 0.2 °C. ; Se acepta?

TA: Solicitamos a la convocante nos permita

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta 1

14

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 17. Resistencia
eléctrica de cuarzo de 500 W
maximo, de alta eficiencia, con
capacidad de calentamiento de 45
a 50 seg y enfriamiento completo
en 15 seg. revestida de cuarzo y
contenida en estructura metalica
parabdlica, indeformable por calor.

PREGUNTA: Ya que el equipo esta destinado para uso
en cuidados intensivos y no en salas de expulsion,
solicitamos a la convocante nos permita ofertar focos de
ceramica con consumo maximo de 600 W, el cual provee
al paciente las condiciones dptimas para su desarrollo.

¢, Se acepta?

\

NO SE ACEPTA DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO AL
ANEXO TECNICO

15

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 19. Médulo
calefactor con giro de 90° hacia
ambos lados para toma de rayos
X.

PREGUNTA: Debemos entender que el modulo del
calefactor debera de centrar automaticamente el calor
radiante en él bebe incluso si este se encuentra abatido
en la toma de rayos X. ¢ Es correcto?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

16

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 20. Cuenta con
luz o lampara de examinacion con

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar lampara de examinacion de acuerdo a las
caractemjticas de cada fabricante. ; Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

EL ANEXO TECNICO

DE ACUERDO A LO SOLICITADO T\

9

[~
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES” -

J‘ Renglon/Referenc a
3|stallu

DRAGER MEDICA MEXICO S A DE C V

FECHA: 26 de julio de 2018

Pregu nta '

17

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 22. Rango de
seleccion o control en modo
piel/paciente: 34°C a38°C.

PREGUNTA: Ya que la hipotermia esta definida como
una temperatura central menor a 35 °C, donde se
produce estrés por frio y que la temperatura 6ptima para
los recién nacidos es aquella en la que el gasto de
calorias necesarias para mantener la temperatura normal
del cuerpo es mas bajo, tipicamente entre 36.7 y 37.3 °C
solicitamos a la convocante permita ofertar rango de
seleccion o control en modo piel/paciente de 35°C a
37.5°C con el fin de que el infante no caiga en estas
condiciones, ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

18

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 23. Rango
programable por el fabricante de
seleccion en modo piel: 34°C
a38°C.

PREGUNTA: Ya que la hipotermia esta definida como
una temperatura central menor a 35 °C, donde se
produce estrés por frio y que la temperatura 6ptima para
los recién nacidos es aquella en la que el gasto de
calorias necesarias para mantener la temperatura normal
del cuerpo es mas bajo, tipicamente entre 36.7 y 37.3 °C
solicitamos a la convocante permita ofertar rango
programable por el fabricante de seleccién en modo piel
de 35°C a 37.5°C con el fin de que el infante no caiga en
estas condiciones, ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

A\

£

\f’"j /
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RADIANTE DICE: 25. Alarma de

alta temperatura: 39.0°C + -0.1°C.

FECHA: 26 de julio de 2018

DRAGER MEDICA MEXICO, SA.DECY. S '

Pregunta

contar con alarma de temperatura alta y esta debera de
activarse cuando exista una desviacion de la temperatura
de 0.3 a 1.0°C. ; Se acepta?

'PREGUNTA: Debemos entender que el equipo debers de

Respuesta

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

20

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 26. Diferencia
del Rango de la temperatura
seleccionada y monitorizada + -
0.2°C.

PREGUNTA: Debemos entender que la precision de la
medicion de la temperatura debera de ser de + - 0.2°C.
¢ Es correcto?

ES CORRECTA SU APRECIACION

21

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 33. Colchén
radiotransparente, impermeable,
hipoalergénico, evita la formacién
de hongos

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar colchdn radiotransparente, impermeable,
hipoalergénico y con las caracteristicas propias para
limpiar y eliminar la suciedad de manera muy rapida. ;,Se
acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

22

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: 38. Largo: 115
cm.

PREGUNTA: Con el fin de no limitar las caracteristicas
fisicas del equipo, las cuales no tienen un impacto en el
tratamiento del paciente, solicitamos a la convocante nos
permita ofgntar +15% el rango solicitado. ¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS P??TICIPANTES.

[

S
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

o

“ Renglon/Referencna

v DRAGER MEDICA MEXICO S A DE C V N

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

23

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: Accesorios 1.
Lampara de fototerapia integrada
basada en luz led azul, con
longitud de onda que abarca el
rango de 400 a 550 nm. Vida Gtil
de 50,000 hrs. Con antifaz
protector de fototerapia para el
neonato.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar [dmpara de fototerapia integrada de 460 nm, con
antifaz protector de fotorerapia para el neonato de
acuerdo a las caracteristicas de cada fabricante. ; Se
acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO. \)X

24

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: Accesorios 2.
Reloj electrénico de 24hrs. Para
tratamiento de fototerapia

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar esta caracteristica de acuerdo a la tecnologia de
cada fabricante. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

25

PARTIDA 57 CUNA DE CALOR
RADIANTE DICE: Accesorios 4.
Sistema de ajuste eléctrico de
altura variable con control de
mano por medio de un botén

.PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
sistema de ajuste eléctrico de altura variable, con pedales
localizados a los lados de la cuna. ¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

26

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 4.1. Con control de
temperatura del aire de 20°C o
menor a 39°C o mayor

. PREGUNTA: Ya que la temperatura de la piel del
paciente depende de la temperatura del aire en la
incubadora y la hipotermia esta definida como una
temperatura central menor a 35 °C, donde se produce
estrés por frio y que la temperatura 6ptima para los recién
nacidps es aquella en la que el gasto de calorias

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

7
=

>

2
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DRAGER I\/IEDICA MEXICO, s A DE c v

J’ Renglon/Referencna

Pregunta

antener la temperatura normal del

cuerpo es mas bajo, tipicamente entre 36.7 y 37.3 °C
solicitamos a la convocante permita ofertar control de
temperatura de aire de 21.5°C a 38°C 4 Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

27

PARTIDA 58 INCUBADORA

DICE: 4.8. Con control de
temperatura de piel de 34°C a
38°C

PARA CUIDADOS GENERALES:

PREGUNTA: Ya que nuestra tecnologia basa el control

de la temperatura del paciente por medio del control de la

temperatura del aire y la monitorizacion del paciente,
solicitamos a la convocante nos permita ofertar esta
caracteristica de acuerdo a la tecnologia de cada
fabricante. ¢ Se acepta?

DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR Q
EL ANEXO TECNICO.

28

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 4.6. Concentracién de
oxigeno (%02) de 21 a 90%

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar concentracion de oxigeno (%02) de 21 a 58%.
¢Se acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

29

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 7.4. Tres portezuelas tipo
iris con pufio elastico.

PREGUNTA: Ya que la tecnologia de nuestro equipo
cuenta con cortina de aire para evitar desviaciones de
temperatura al interior del equipo, solicitamos a la
convocante nos permita ofertar una portezuela tipo iris,
ademas de dos portezuelas con cortina de aire. ;Se
acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

<

™
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FECHA: 26 de julio de 2018

_ DRAGER MEDICA MEXICO, SA.DECV.

Pregunta

30

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 7.5. Dos difusores para
tubos al interior del capacete

PREGUNTA: Debemos entender que los difusores se
refieren a la (membrana) entrada para tubos al interior del
capacete. ¢ Es correcto?, en caso de que no sea de esta
manera, solicitamos nos aclaren esta caracteristica
técnica.

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

31

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 7.6. Altura interna del
colchén ala cupula de 27 cm.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar esta caracteristica de acuerdo a la tecnologia de
cada fabricante. ¢ Se acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO v\

CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

\

32

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 7.7. Altura del panel de
acceso de 18 cm

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar esta caracteristica de acuerdo a la tecnologia de
cada fabricante. ¢ Se acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

33

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 7.5.1. Colchén con cubierta
lavable e impermeable medida

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar colchén con cubierta lavable e impermeable con

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

%

3

o Pt \
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Pregunta

RMEDICAMEXICO, SA.DECY.

FECHA: 26 de julio de 2018

34

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 7.6. Con carro rodable con
ruedas de minimo 6”

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar carro rodable con ruedas de acuerdo a la
tecnologia de cada fabricante. ¢ Se acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

35

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: 10. Dos baterias recarcable
con duracién de al menos 240
minutos

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar bateria recargable con duracién de 90 minutos y
opcion de agregar una segunda bateria, teniendo asi un
tiempo de respaldo de 180 minutos. ¢ Se acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA

36

PARTIDA 58 INCUBADORA
PARA CUIDADOS GENERALES
DICE: Accesorios, 10 sensores
reusables de temperatura de piel.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante, con el fin de
no encarecer el costo del equipo nos permita ofertar 3
sensores reusables de temperatura de piel. ; Se acepta?

SU PLANTEAMIENTO NO
CORRESPONDE A LA PARTIDA
MENCIONADA
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FECHA: 26 de julio de 2018

DRAGER MEDICA MEXICO S A DE C V BRSO

Pregunta

37

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE: 1.
Lampara quirGrgica doble de led
con tres moédulos cada una

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar cabezal de 11 mddulos cada satélite con seis
bombillas led en cada lampara, lo cual permite una
columna de luz homogénea. ;,Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU\
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA “
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

38

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE: 3.2.
Ajuste vertical minimo de 90 cm y
abatible a +/- 50°

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar ajuste vertical minimo de 90 cm y abatible a 45°
hacia arriba y 50 ° hacia abajo. ;Se acepta

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

39

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE: 4.
Integrada por dos lamparas, cada
lampara con tres médulos o spot
con luminarias led (20 cada una)

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar cabezal de 11 mddulos cada satélite con seis
bombillas led en cada lampara, lo cual permite una
columna de luz homogénea. ¢, Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

40

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE:
4.2.2. Tiempo de vida Gtil de
60,000 horas como minimo

. PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita

ofertar tiempo de vida (til de 30,000 horas como minimo.
1 ¢Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN

D

EL ANEXO TECNICO \
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FECHA: 26 de julio de 2018

DRAGER MEDICA MEXICO, S.A. DE C.V.

Pregunta Respuesta J

QUIRURGICA DOBLE DICE: 4.3.
REGUNTA: Solici it

o saoar™® | cforiar temperatura do colr o o rang ce 4406 « 5600 | NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

41 seleccionable de 3500 a 5000 ar lempera 0 9 DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN

grados kelvin grados kelvin. ; Se acepta? EL ANEXO TECNICO

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE: PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita

4.5.1. Rango de campo de trabajo | ofertar rango de campo de trabajo fijo de 20 cm. ¢ Se NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

42 | ajustable minimo de 19 cm a 24 acepta? DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
cm. A una distancia de 1 m. EL ANEXO TECNICO

PARTIDA 63 LAMPARA PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
QUIRURGICA DOBLE DICE: 4.6. | ofertar una potencia de energia maxima de 140 W ‘

Consumo de la bombilla de 70 W | correspondiente a las bombillas de todo el satélite. ., Se NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
0 menor acepta? DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

43

PARTIDA 63 LAMPARA . \

QUIRURGICA DOBLE DICE:
: Homina G PREGUNTA: Solicit la co nt ermita

9.2, Boton de fluminacion ofertar botdn deoézln?znﬁcs) zee;acinr;\éﬁcs:iﬂa: stlupz r:naq;ta PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

44| completa afash SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA

alcanzar la iluminacion completa. Se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES.
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QUIRURGICA DOBLE DICE: 4.10.

Cabezal de tres modulos cada
satélite

Pregunta

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar cabezal de 11 mddulos cada satélite con seis
bombillas led en cada lampara, lo cual permite una
columna de luz homogénea. ¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

| DRAGER MEDICAMEXICO, SA.DECY.

Respuesta

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

46

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE:
DICE: 4.10.1. Cerrada con
superficie lisa, sin bordes ni
tornilios para facil limpieza y
desinfeccion.

PREGUNTA: Debemos entender que la carcasa del
equipo debera de contar con las caracteristicas
necesarias para una limpieza y desinfeccion rapida y sin
complicaciones. ¢ Es correcto?

DEBERA OFERTAR CARCASA DE LA

LAMPARA SIN BORDES NI
HENDIDURAS PARA EVITAR LA
ACUMULACION DE RESIDUOS

SUCIEDAD Y OTROS AGENTESK
INFECCIOSOS.

47

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE4.10.3. Con
minimo de 20 leds en cada
médulo para un total de minimo 60
para proveer iluminacién por
satélite

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar cabezal de 11 moédulos cada satélite con seis
bombillas led en cada lampara, lo cual permite una
columna de luz homogénea. ;,Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LLOS DEMAS PARTICIPANTES.
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QUIRURGICA DOBLE DICE:
4.10.4. Tamafio del satélite o
clipula de 69.5 cm

licitamos a la convocante nos permita

ofertar tamafio diametro del satélite de + 15% el solicitado
ya que esta caracteristica no demerita la efectividad del
equipo. ¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN

EL ANEXO TECNICO

\

49

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE: 5.
Sistema de alimentacion
ininterrumpida.

PREGUNTA: Con el fin de no encarecer el costo del
equipo solicitamos a la convocante nos permita ofertar
esta caracteristica y las que de esta deriven como
opcional. 4 Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

50

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE: 5.4.
Indice de reproduccion de los rojos
(R9) 91 para 3500 K y 97 para
4000, 4500 y 500 K 5.5. [ndice de
reproduccion de color RA (IRC) 95

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar indice de rendimiento de color Ra 95 y R9 93, lo
cual garantiza un contraste excelente y tonos rojos
naturales. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

51

PARTIDA 63 LAMPARA
QUIRURGICA DOBLE DICE:
OPCIONALES

PREGUNTA: Debemos entender que estas
caracteristicas no deberan de demostrarse ya que son de
tipo OPCIONAL y por tanto no sera motivo de
descalificacién?g, Es correcto?

DBERA OFERTAR EQUIPO QUE
TENGA OPCION A FUTURO DE
INCORPORAR LAS

2

ESPECIFICACIONES SOLI)CITADAK

-
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} .

SR

g DRAGER IVIEDICA MEXICO S A. DE C V

N A ST

j Renglon/Referenma

Pregunta |

52

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 2.3. Manija de
direccionamiento en barra de
pedestal

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar el direccionamiento de la [ampara acuerdo a la
tecnologia de cada fabricante. § Se acepta?

Respuesta

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

53

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 3.2. Ajuste a +35° arriba y
45° abajo como minimo.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar una altura de piso al cabezal del satélite minimo
de 1850 mm y maximo 2175 mm lo que permite el
correcto uso del equipo en quiréfano. ¢ Se acepta?

-\

EL PUNTO 32 AL QUE HACE
REFERENCIA HACE MENCION A LOS
RANGOS MINIMOS DE MOVIMIENT

PARA EL BRAZO PORTALAMPARA ﬁ

54

PARTIDA 64 |LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.2.1. LED blanco, sin emitir
ningun tipo de rayos infrarrojos,
con minimo 16 bulbos de LED

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar LED blanco, con 48 bulbos de LED. ¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO LOS
LED'S NO EMITAN NINGUN TIPO DE
RAYOS INFRARROJOS

55

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.2.3. Tiempo de vida Gtil de
50,000 horas o mayor.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita

ofertar tiempo de vida util de 30,000 horas como minimo.

¢, Se acepta

.

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN E
ANEXO TECNICO
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DA LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.2.4. Niveles de ajuste de
intensidad luminosa (EC) en lux de
10000 a 65000 lux

” Pregunta

. DRAGER MEDICA MEXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar niveles de ajuste de intensidad luminosa de 40000
a 160000 lux. ¢ Se acepta?

I

e RS R A

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN E

ANEXO TECNICO

b\

57

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.2.5. [ndice de
reproduccién cromatica Ra de 95
4.2.6. Indice de reproduccién del
rojo R9 de 97 4.2.7. Indice de
reproduccién cromatica de pie
caucasica R13 de 97

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar indice de rendimiento de color Ra 95 y R9 93, lo
cual garantiza un contraste excelente y tonos rojos
naturales. ¢, Se acepta?

\

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

C

58

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.5.1. Diametro de
iluminacion de 14 a 20.5 cm

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar rango de campo de trabajo fijo de 20 cm. ;Se
acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN E
ANEXO TECNICO

59

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.9. Encendido, apagado,

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante noes permita
ofertar encendido, apagado, aumento y disminucién de la
intensidad luminosa desde el mango central o panel de

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO LOS

RAYOS INFRARROJO,

S

LED'S NO EMITAN l\lgNGUN TIPO RE

(-
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intensidad luminosa desde el
mango central.

| Pregunta

DRAGER MEDICA MEXICO, S.A. DE G.V s

FECHA: 26 de julio de 2018

control en el cabezal del satélite. ¢ Se acepta?

60

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 4.10. Cabezal con
superficie externa lisa, disefio
doble hueco para no interferir en el
flujo laminar, facil limpieza y
desinfeccion.

PREGUNTA: Debemos entender que la carcasa del
equipo debera de contar con las caracteristicas
necesarias para una limpieza y desinfeccion rapida y sin
complicaciones. ¢,Es correcto?

DEBERA OFERTAR CARCASA DE LA

LAMPARA SIN BORDES NI
HENDIDURAS PARA EVITAR LA
ACUMULACION DE RESIDUOS,

SUCIEDAD Y OTROS AGENTES
INFECCIOSOS.

PARTIDA 64 LAMPARA
PORTATIL PARA EMERGENCIA
DICE: 5.2. Tiempo de la bateria en

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar tiempo de la bateria en uso de 180 minutos como

(

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

611 4so minimo 6.5 horas minimo. ¢ Se acepta? DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN E
ANEXO TECNICO
PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: 1. Ldmpara PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
62 quirtrgica de led con tres modulos | ofertar cabezal de 11 madulos cada satélite con seis PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

cada cabezal

bombillas led en cada lampara, lo cual permite una
columna de luz homogénea. ¢ Se acepta?

SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

@

p
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A91 LAMPARA |

SENCILLA DICE: 3.2. Ajuste
vertical minimo de 90 cm y
abatible a +/- 50°

i DRAGER MEDICA MEXICO, s A DE c v

Pregu nta

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar ajuste vertical minimo de 90 cm y abatible a 45°
hacia arriba y 50 ° hacia abajo. ¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

64

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: 4. Integrada por
una lampara, lampara con tres
ma&dulos o spot con luminarias led
(20 cada una)

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar cabezal de 11 mddulos cada satélite con seis
bombillas led en cada lampara, lo cual permite una
columna de luz homogénea. ;Se acepta?

\

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

65

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA

DICE: 4.2.2. Tiempo de vida Util de
60,000 horas como minimo.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita

ofertar tiempo de vida util de 30,000 horas como minimo.

¢, Se acepta?

A

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

66

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: 4.3.
Temperatura de color en el rango
en el rango de 3500 a 5000
grados kelvin

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar temperatura de color en el rango de 4400 a 5600
grados kelvin. 4 Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

- -

/g
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DICE: 4.5.1. Rango de campo de
trabajo ajustable minimo de 19 cm
a 24 cm. A una distancia de 1 m.

DRAGER MEDICA MEXICO s, A DE c v R

Pregunta

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar rango de campo de trabajo fijo de 20 cm. ;Se
acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN

EL ANEXO TECNICO

68

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: 4.6. Consumo
de la bombilla de 70 W o menor

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar una potencia de energia méaxima de 140 W
correspondiente a las bombillas de todo el satélite. ;,Se
acepta?

N\

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

>

69

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA

DICE: 4.9.2. Botdn de iluminacion
completa.

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar boton de aumento de la intensidad de luz hasta
alcanzar la iluminacién completa. ; Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

70

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: 4.10. Cabezal

. PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar cabezal de 11 modulos cada satélite con seis
bombillas led en cada lampara, lo cual permite una

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER L’ ITANTE PARA

LOS DEMAS PARTICIP NTES4 :

D
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"I de tres médulos

DRAGER MEDICA MEXICO, s A DE C v '

Pregunta

columna de luz homogenea. (,Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA

PREGUNTA: Debemos entender que la carcasa del
equipo debera de contar con las caracteristicas

DEBERA OFERTAR CARCASA DE LA

. . . e . LAMPARA SIN BORDES NI

741 | DICE: 4.10.1. Cerrada con necesarias para una limpieza y desinfeccion rapida y sin HENDIDURAS PARA EVITAR LA

superficie lisa, sin bordes ni complicaciones. ¢ Es correcto? ACUMULACION  DE  RESIDUOS,

tornillos para facil limpieza y SUCIEDAD Y OTROS AGENTES

desinfeccion. INFECCIOSOS.

PARTIDA 91 LAMPARA

SENCILLA DICE: 4.10.3. Con O

minimo de 20 leds en cada

médulo para un total de minimo 60 | PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita | poDRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
72 para proveer lluminacién por ofertar cabezal de 11 médulos cada satélite con seis SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA

satélite. bombillas led en cada l&mpara, lo cual permite una LOS DEMAS PARTICIPANTES.

columna de luz homogénea. ¢, Se acepta?

PARTIDA 91 LAMPARA

15 SENCILLA NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

DICE: 4.10.4. Tamario del satélite

PREGUNTA: Sol CItamos a la convocante nos permita
ofertar tamano iametro del satélite de = 15% el solicitado
ya que esta car cterlstloa no demerita la efectividad del

DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

(7

/4

/.
7 \\
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 DRAGERMEDICAMEXICO, SA.DECYV.

Pregunta

e e R S B T R T T T T

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

74

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: 5. Sistema de
alimentacion ininterrumpida.

PREGUNTA: Con el fin de no encarecer el costo del
equipo solicitamos a la convocante nos permita ofertar
esta caracteristica y las que de esta deriven como
opcional. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

75

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA

DICE: 5.4. indice de reproduccién
de los rojos (R9) 91 para 3500 K y
97 para 4000, 4500 y 500 K 5.5.
[ndice de reproduccion de color
RA (IRC) 95

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar indice de rendimiento de color Ra 95y R9 93, lo
cual garantiza un contraste excelente y tonos rojos
naturales. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTA
DE ACUERDO A LO SOLICITADO E
EL ANEXO TECNICO

76

PARTIDA 91 LAMPARA
SENCILLA DICE: OPCIONALES

PREGUNTA: Debemos entender que estas
caracteristicas no deberan de demostrarse ya que son de
tipo OPCIONAL y/por tanto no sera motivo de

DBERA OFERTAR EQUIPO QUE
TENGA OPCION 7’ FUTURO DE

N

.

4

INCORPORAR LAS
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descalificacion. ¢ Es correcto?

~ DRAGER MEDICA MEXICO, S.A. DE C.V

Pregunta

FECHA: 26 de julio de 2018

Respues

™

77

PARTIDA 134 LAMPARA DE
FOTOTERAPIA DE PEDESTAL
DICE: 2.-Intensidad 35-40 W/cm2
nm (la media al centro de distancia
de 30 cm)

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar intensidad de acuerdo a la tecnologia de cada
fabricante esto asegurando la integridad fisica del
paciente, ¢ Se acepta?

N

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN E

ANEXO TECNICO

78

PARTIDA 134 LAMPARA DE
FOTOTERAPIA DE PEDESTAL

DICE: 4.-Atenuador de Rayos infra
Rojos y Ultra Violeta

PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita
ofertar tecnologia propia de cada fabricante todo esto sin
disminuir la calidad de la aplicacion al paciente y sin
comprometer la seguridad del mismo, ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR|/ "
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN E

ANEXO TECNICO

e
-

<\
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comprender los ISO 9001, ISO 13485, FREE SALE o CE
o FDA es correcta nuestra apreciaciéon?

[ ey
T R e

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta :

NO ES CORRECTA SU APRECIAC{Q)N\

N\

Punto 18

Copia de licencia Municipal: entendemos que este punto
solo aplica para los licitantes que estan ubicados en el
estado de Guadalajara es correcto?

NO ES CORRECTA SU APRECIACION Y

LA LICENCIA MUNICIPAL DEBE ESTAR \
DOMICILIADA EN CUALQUIER
MUNICIPIO DEL ESTADO DE JALISCO .

Partida No. 1

Aspirador portatil para succién

continua

Punto  7.- Ajuste de la presion de succién de 0 a 550
mmHg o su equivalente (73 kPa, 733 mbar o0 21.6 inHg) o
mayor. 8.- Nivel maximo de ruido 60dB. Solicitamos
amablemente a la convocante para no limitar la libre
participacién, nos permita ofertar una presién de 0 a 559
mmH, se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMINTANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

Partida No. 2 / Pantalla

Solicitan pantalla interconstruida tipo TFT de 6"
ntendemos que para que el usuario pueda tener una
mejor visualizacion de los parametros la pantalla debe
ser TFT a color de7" y sensible al tacto, es correcto?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMINTANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

Partida No. 13

Unidad estomatol6gico con

m

odulo integrado

Punto 10. Modulo estomatoldgico: construido en material
de acero inoxidable 316, integrado al costado de Ia
unidad, sobre un brazo articulado en acero inoxidable
316 que permita el movimiento en un radio de 180° o en
carrito de acero inox. 316L con ruedas que permita un
movimiento en un radio de 270°, Solicitamos
amablemente a la convocante para no limitar la libre
participacion, nos permita ofertar el modulo
esfomatologico en acero esmaltado, se acepta?

Ja

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

"

2

&

\
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Partida No. 13

LIFETEC S A DE C V

Pregunta

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

Anestesia basica, unidad de

a convocante que la mesa de trabajo sea opcional se
acepta?.

control manual, el control de mano tipo handset.
6 Unidad estomatolégico con Entendemos que se refiere al control de mando que este | INCORRECTO, DEBERA OFERTAR
modulo integragdo puede estar ubicado en el médulo estomatolégico o en| CONTROL DE ELECTRICO DE MANO.
el sillén, es correcto? \}\\
i Punto 43. Coderas o descansa brazos abatibles, y
Partida No. 13 retirables totalmente. Construidas en acero inox 316. NO SE ACEPTA DEBERA OFERTA
7| Unidad estomatologico con | Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar | )£ AGUERDO A LO SOLICITADO EN
modulo integrado la Ilb.re participacion, nos permita ofertar descansa brazos EL ANEXO TECNICO
abatibles y en acero esmaltado, se acepta?
Punto 44. Cabezal del sillon deslizable para ampliar la
Partida No. 13 altura del respaldo y se adapte perfectamente a las
8 diferentes estaturas de los pacientes construida en acero |[NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
Unidad estorpatolégico con inox. 316. Solicitamos amablemente a la convocante | DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
modulo integrado para no limitar la libre participacion, nos permita ofertar el | EL ANEXO TECNICO
cabezal del sillon esmaltado o acromo niquel, se acepta?
_ Punto 45. Escupidera fija integrada en la unidad de agua
Partida No. 13 vertical. Totalmente construida en acero inox.316.|INCORRECTO, DEBERA OFERTAR
9 ; . Entendemos que esto se refiere a la base de la] ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA A LA
Unidad estomatoldgico con
modulo integragdo escupidera que podria ser enacero inoxidable o acero|UNIDAD TOTALMENTE CONSTRUIDA
esmaltado, es correcto? EN ACERO INOXIDABLE 316,
Partida No. 33 Punto 1.5 Con al menos dos cajones. Solicitamos NO SE ACEPTA DEBERA OFERTAR
10 amablemente a la convocante poder ofertar un cajén se .
Anestesia basica, unidad de acepta? P EE A'?\I?El)J(%R'IPE%I\ﬁ CL(? SOLICITADO EN
11 Partida No. 33 Punto 1.6.-Mesa de trabajo. Solicitamos amable mente al

SOLICITADO EN

NO SE ACEPTA;%%EBERA OFERTAR

!

Y

3

DE ACUERDO A
<

EL ANEXO TECNI
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Partida No. 33

Anestesia basica, unidad de

N R

~ LIFETEC S.A.DEC.V.
Pregunta

Solicitamos poder ofertar una pantalla de 6 “ con lo cual
no encareceria el costo del equipo y es un tamafio
adecuado para una buena visualizacion, se acepta?.

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

13

Partida No. 33

Anestesia basica, unidad de

Punto 5.3.3. .Policromatica. Solicitamos amablemente ala
convocante nos permita ofertar pantalla policromatica o
monocromatica se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

14

Partida No. 33

Anestesia basica, unidad de

Punto 5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como
minimo el rango de 4 a 100 respiraciones por minuto.
Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar
la libre participacion, nos permita ofertar un rango de 4 a
80 RPM, se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO

15

Partida No. 33

Anestesia basica, unidad de

Punto 5.5.5.- PEEP que cubra como minimo el rango de
4 a 20 cmH20. Solicitamos amablemente a la
convocante para no limitar la libre participacion, nos
permita ofertar un rango de 0 a 20 cmH20, se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

16

Partida No. 34 / Pantalla
Interconstruida Punto-1

Solicitan pantalla interconstruida tipo LED, entendemos
que la pantalla debe ser doble, interconstruida tipo LED o
TFT a color y sensible al tacto, es correcto?

INCORRECTO, DEBERA OFERTAR
PANTALLA CON TECNOLOGIA LED

17

Partida No. 34 / Pantalla
Interconstruida Punto-3

Solicitan pantalla interconstruida de 12", para tener una
mejor visualizacién sugerimos ofrecer una pantalla de
mayor tamafio, se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

18

Partida No. 34 / Controles y

Volumen nlé)rriente. Solicitan un limite inferior de 5, para
tener la posibilidad de atender a un rango mayor de

PODRA OFERTAR DE,ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SERLIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIRANTES.

e

v
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J‘ Ren Ion/Referencra

ey ey E—

Pregunta

acepta?

pacientes sugerimos ampliar el rango de 2 o menor, se

eyt e < o

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta }

B

Partida No. 34 / Controles y
ajustes Punto-2.1

Solicitan volumen minuto con limite inferior de 1/min, para
tener la posibilidad de atender a un rango mayor de

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

19 pacientes sugerimos ampliar el rango a 0.0008/min o|SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
menor. Se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES. W
Partida No. 34 / Controles y Solicitan volumen minuto con limite superior de 50/min, N
20 ajustes Punto-2.2 para tener la posibilidad de atender a un rango mayor de | PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
pacientes sugerimos ampliar el rango a 75/min o mayor. | SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
Se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES.
Partida No. 34 / Controles y Solicitan un flujo inspiratorio de 0.2L/min, para tener la
21 ajustes Punto-3.1 posibilidad de atender a un rango mayor de pacientes g(O)II?IFé'IATSSESRILAgEgELml#ENR'?S F;qu/L-{
sugerimos ampliar el rango a 0.1 0 menor, se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES.
Partida No. 34 / Controles y Solicitan pausa inspiratoria de 2 cm H20, para tener la
ajustes Punto-4.1 posibilidad de atender a un rango mayor de pacientes EL PUNTO 4.1 SE REFIERE AL LIMITE
22 . . INFERIOR DE LA PRESION
sugerimos ampliar el rango a 1cm H20 o menor, se INSPIRATORIA EL CUAL DEBE DE SER
acepta? DE 2 cmH20 O MENOR.
Partida No. 34 / Controles y Solicitan pausa inspiratoria de 100 cm H20, para tener [a
ajustes Punto-4.2 posibilidad de atender a un rango mayor de pacientes EL PUNTO 4.2 SE REFIERE AL LIMITE
23 . . SUPERIOR DE LA PRESION
sugerimos ampliar el rango a 110cm H20 o menor, se INSPIRATORIA EL CUAL DEBE DE SER
acepta? DE 100 cmH20 O MAYOR.
24 Partida No. 34 / Controles y | Solicitan limite superior de 50cm H20, para tener [a| PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

ajustes Punto-11.1

p)Ksibilidad de atender a un rango mayor de pacientes

SOLICITUD SIN SER MITANTE PARA

LOS DEMAS PARTICI ANTE@

%

|

&
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1

‘ LIFETEC SA DEC

Pregunta

FECHA: 26 de julio de 2018

25

Partida No. 34 / Controles y
ajustes Punto-12, 12.1y 12.2

Solicitan presién soporte con un rango de 0 a 100, para
tener la posibilidad de atender a un rango mayor de
pacientes sugerimos ampliar el rango de 0 a 110, se
acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU | \
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

26

Partida No. 34 / Controles y
ajustes Punto-13

entendemos que la salida para nebulizador con flujo
sincronizado debe ser ultrasonico o electronico es
correcto

PODRA OFERTAR ULTRASONICO O
ELECTRONICO SIN SER LIMITANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

27

Partida No. 34 / Controles y
ajustes Punto-15

Solicitan sensibilidad espiratoria de 5 a 80%, creemos
que la sensibilidad debe ser de un rango inferior a lo
solicitado favor de aclarar,

EL RANGO ES CORRECTO

28

Partida No. 34 / Parametros
monitorizados Punto-22

Solicitan curvas de ventilacion de forma simultanea para
Volumen - Tiempo, Flujo - Tiempo, Presion - Tiempo,
suponemos que se refieren al despliegue simultaneo de
dos graficas de estas tres, es correcto?

INCORRECTO, SE REFIERE AL
DESPLIEGUE SIMULTANEO DE LAS
SIGUIENTES 3 CURVAS: VOLUMEN-
TIEMPO, FLUJO-TIEMPO Y PRESION-
TIEMPO

29

Partida No. 34 / Caracteristicas
generales Punto-7

Solicitan salidas para conexién RS-232C, DB9 y VGA,
entendemos que se requieren por lo menos una salida
de estas tres en mencién es correcto?

INCORRECTO, DEBERA CONTAR CON
AL MENOS 2 DE LAS SALIDAS
SOLICITADAS

30

Partida No. 34 / Caracteristicas
generales Punto-9

Solicitan que el ventilador no pese méas de 10Kg,
Tratandose de un ventilador para unidad de terapia
intensiva y considerando que estos equipos deben contar
con Unidad de entrega de ventilacién, doble pantalla,
conﬁpresor Umidificador, carro o soporte rodable, brazo
pﬁré circuito, bateria recargable. Entendemos que existe

INCORRECTO. DEBERA OFERTAR DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL
ANEXO TECNICO

v

2
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Renglon/Referencia

100kg, Es correcto?

FECHA: 26 de julio de 2018

Partida No. 34 / caracteristicas
generales, sin punto

En la descripcion técnica no vemos que se solicite el
compresor, entendemos que por ser un ventilador para

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

31 terapia intensiva este debe incluir su compresor de la|SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
misma marca del ventilador, es correcto? LOS DEMAS PARTICIPANTES.
. Punto 10. Sistema de freno centralizado, 4 accionadores
Partida 55 de' CC. Entendemos que los cyatro accionadores, se PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
32| Cama clinica multiples posiciones |éfiere que al momento de accionar el pedal de freno | 561 |1CITUD SIN SER LIMITANTE PARA
para paciente adulto centralizado se ajuste automaticamente el freno en las LOS DEMAS PARTICIPANTES.
: cuatro ruedas, es correcto?
Controles punto 1. Al menos 5 paneles de control (2 para
Partida 55 uso del paciente y 2 para el personal de enfermeria). 1
33 o o . panel de control de pie. Para no encarecer el equipo,|NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
Cama clinica multiples posiciones sugerimos amablemente a la convocante ofertar cuatro| DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
para paciente adulto panel de control (dos para el paciente y dos para el | EL ANEXO TECNICO
personal de enfermeria)
Controles punto 2. Los de uso del paciente
Partida No. 55 interconstruidos en cada cara interna de los barandales
34 o o . de la seccion dorsal con movimientos solo para ajuste de | PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
Cama clinica multiples posiciones | rodillas y respaldo. Entendemos que el paciente debera | SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
para paciente adulto de tener los movimientos para altura y descenso, L.OS DEMAS PARTICIPANTES.
trendelemburg, respaldo, rodillas, es correcto?
Partida 55Cama clinica maltiples Posmoneg minimas: punto 3.4 Fabricada en placas de NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
35 . \ acero. Solicitamos amablemente a la convocante para no DE ACUERDO A LO/BOLICITADO EN
posiciones para paciente adulto | jiitar 14 libre participacion, nos permita ofertar tecnologfa | £~ \\ s 0 TECNICO
de cada fabricantes, se acepta? \.»
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LIFETEC S.A.DEC.V

|
. N ” Renglén/Referencia “

Pregunta

36 de 10cm . Para no encarecer el equipo solicitamos NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
Cama clinica muiltiples posiciones | amablemente a la convocante que esta caracteristica sea | DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
para paCiente adulto Opcional’ se ac‘epta? El. ANEXO TECNICO
Partida 55 Caracteristicas minimas: punto 7.1 Espesor: 15 cm.
artica Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar
37| cama clinica mdiltiples posiciones ica E:l)il?re partié:ipacién, r;os permita ofertar tecnologia de Ng SE éAF(’:EESPgé’DDEEESEEQ 95'525'\3@1?
para paciente adulto abricante. Se acepta’

N
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Renglon 54
Carro camilla para adultos, Punto
3.4.

- LINET DE MEXICO s, A DE c v

Se solicita amablemente a la convocante nos permlta

ofertar un equipo con altura y descenso de 60 cm a 92
cm, toda vez que esto no supone un cambio significativo
en las especificaciones requeridas por la convocante y no
compromete la funcionalidad del equipo.

¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta -

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA

LOS DEMAS PARTICIPANTES. N

Renglon 54
Carro camilla para adultos, Punto
5.

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar un equipo con dimensiones de la superficie del
paciente de 65 de ancho x 190 de largo, toda vez que
esto no supone una limitante para la utilizacién del equipo
en el campo requerido.

¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL
PACIENTE DE ACUERDO A LO
SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO
CON UNA TOLERANCIA DE +/-2 CM

Renglén 54
Carro camilla para adulfos, Punto
8.

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar equipo con tecnologia propia que impide el
descenso brusco de las barandillas sin necesidad de
utilizar un pistén neumatico ¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

Renglén 54
Carro camilla para adultos, Punto
13.

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar un equipo con ruedas de 20 cm de didmetro, toda
vez que la diferencia respecto a las solicitadas por la
convocante es de tan solo 3mm y esto no afecta en
ningun aspecto la funcionalidad del equipo a ofertar.

¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A Sﬁ
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

Renglén 54
Carro camilla para adultos, Punto
16.

Se solicita amablemente a la convocante se nos permita
ofertar un equipo con poste porta soluciones abatible en
el arga del cabecero para posibilitar el espacio libre de la

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SQLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO. /

>
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” Renglon/Referencna _

camilla en caso de urgencia.

Pregunta

¢, Se acepta?

B

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar un equipo que permita la elevacion de rodillas

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

Carro camilla para adultos

especificaciones eléctricas solicitamos amablemente a la
convocante este punto sea retrado de las
especificaciones.

¢, Se acepta?

Renglén 54 mediante una manija que acciona un cilindro de gas Egg'CITUD SIN SER LIMITANT%E’GE\\’Q
Carro camilla p?;a adultos, Punto Irnls.mo qL;e fa'cmtta un movimiento lento y que evita PARTICIPANTES.SIEMPR,E Y CUANDO
: esiones al paciente. EL CILINDRO EN MENCION SEA LIBRE
DE MANTENIMIENTO
¢ Se acepta?
Respecto a la instalacion de la unidad solicitada donde
indican que es necesaria alimentacion eléctrica grado
médico con tierra fisica. Derivado de la naturaleza del
Renglén 54 equipo solicitado al tratarse de una camilla sin

SE ACEPTA

Renglon 55
Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 3.

Debido a que el peso de la cama depende de la robustez
de construccion y disefio de cada fabricante, solicitamos
amablemente a la convocante nos permita ofertar una
cama con un peso en vacio de 140 kg, con la ventaja de
poder ofrecer una capacidad de carga de 265 kg,

'mejorando la estabilidad del equipo ante cualquier tipo de

paciente adulto.

¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

/.

N
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T R R T

FECHA: 26 de julio de 2018

, LINET DE MEXICO SA ,,,E L

Pregunta

ofertar equipo con cabecera y piecera fabricados en

Se solicita amablemente a la convocante se nos permlta

Renglén 55 material polipropileno de alta resistencia ya que esto no | pPODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
9| cama clinica multiples posiciones | supone un riesgo para el paciente ni compromete la|SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
para paciente adulto, Punto 4.1. | funcionalidad del equipo. LOS DEMAS PARTICIPANTES.
¢ Se acepta? \N
Se solicita amablemente a la convocante nos permita \
ofertar un equipo con secciones fabricadas en HPL (High
Renglén 55 !:’re'ssure Laminated) de alta resistencia, dgsmontables e PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
10/ Gama clinica muiltiples posiciones | 'I"U93S ¥a que esto no supone un riesgo para el) oo O P BE e SO S B
para paciente adulto, Punto 3.4, paCIen’te y cumple an los requerimientos de calidad, LOS DEMAS PARTICIPANTES.
ademas de que permite la toma de placas de Rx ya que
es un material radio transparente.
;. Se acepta?
Entendemos que, nuestro equipo al contar con asideras
Renglon 55 en e.I lecho dorsal y en el Iegho correspondiente al area PODRA OFERTAR DE AGUERDO A SL(J\-\
11| Cama clinica mdltiples posiciones | %€ D e onpone due ":S m;8m°s :;mtmons:gomaomtop(:s SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
para paciente adulto, Punto 3.7. | 7% ja;‘;" i ¥ permiien su correcto posicionamiento | g pEpAS PARTICIPANTES. '
¢ Es correcta nuestra apreciacion?
Se entiende que, nuestro equipo al contar con una
longitud inicial de 190 cm y ademds contar con un
12 Renglén 55 sistema de extension de 30 cm adicionales obteniendo un| pPODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 4.1.

total de 220 cm efectivos, se cumple con lo minimo
requerido por la convocante.

¢ Es correcta nuestrajapreciacion?

SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

N
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Renglon 55
Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 4.2.

LINET DE MEXICO, S.A. DE C

Pregunta

ofertar un equipo con una dimensién de 83 cm de ancho
dado que esto no supone un riesgo para el paciente y no
limita la finalidad de uso del equipo.

¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

i)

- e

Respuesta J

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DIMENSIONES DE ANCHO 86 CMS X
200 CMS DE LARGO COMO MINIMO DE
ACUERDO A LO SENALADO EN EL

14

Renglon 55
Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 6.3.

Se solicita amablemente a la convocante se nos permita
ofertar equipo con barandillas fabricadas en material
polipropileno de alta resistencia ya que esto no supone
un riesgo para el paciente ni compromete la funcionalidad
del equipo.

¢ Se acepta?

ANEXO TECNICO
"

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

15

Renglén 55
Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 6.6.

Se entiende que al referenciar la altura del barandal del
equipo a ofertar respecto al lecho de la cama
correspondiente a 43 cm y la altura del colchén a ofertar
correspondiente a 16 c¢cm se sobre entiende que la
distancia entre la superficie del colchon y la parte mas
alta del barandal es de 27 ¢cm por lo que se cumple con
ésta especificacion.

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

INCORRECTO, EL PUNTO SE REFIERE
A QUE LA ALTURA MINIMA DEL
BARANDAL MEDIDA DE LA BASE LA
CAMA AL BORDE DEL BARANDAL
DEBE DE SER DE AL MENOS 22 CM. £ ‘

16

Renglén 55
Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 7.3.

Se solicita amablemente a la convocante se permita
ofertar a la proveeduria un colchén de acuerdo a las
medidas del fabricante, en nuestro caso con un ancho de

¢, Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIP?TES.

W

fog
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Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 8.1.

Pregunta

Se entiende que el material al que se refiere la|

convocante el poliuretano.

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

FECHA: 26 de julio de 2018

M

Respuesta

ES CORRECTA SU APRECIACION
\

18

Renglon 55
Cama clinica multiples posiciones
para paciente adulto, Punto 8.7.

Se entiende que al referenciar la caracteristica de la|

funda del colchén como Antialérgico se sobre entiende
que tambien es Antibacterial.

¢ Es correcta nuestra apreciacion?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A S
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

_

7z

19

Renglén 70
Cama camilla radiotransparente,
Punto 3.4.

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar un equipo con altura y descenso de 60 cm a 92
cm, toda vez que esto no supone un cambio significativo
en las especificaciones requeridas por la convocante y no
compromete la funcionalidad del equipo.

¢, Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

20

Renglén 70
Cama camilla radiotransparente,
Punto 5.

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar un equipo con dimensiones de la superficie del
paciente de 65 de ancho x 190 de largo, toda vez que
esto no supone una limitante para la utilizacion del equipo
en el campo requerido.

¢, Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL

PACIENTE DE ACUERDO A LOf

SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO
CON UNA TOLERANCIA DE +/-2 CM

Renglén 70
Cama camilla radiotransparente,

Se solicita amablemente a la convocante nos permita
ofertar equipo con tecnologia propia que impide el
descenso brusco de las barandillas sin necesidad de
utilizar un pistén neumatico.

:Se ao@pt%?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

VAN

Punto 8,
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f No. J{Renglén/Referen'

|LINETDEMEXICO, SA.DECV..

Pregunta

e s e

* FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

solicita amablemente a la convocante nos permita|
ofertar.un equipo con ruedas de 20 cm de diametro, toda
' Renglén 70 vez que la diferencia respecto a las solicitadas por la| pODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
22| Cama camilla radiotransparente, |convocante es de tan solo 3mm y esto no afecta en|SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
Punto 13. ningun aspecto la funcionalidad del equipo a ofertar. LOS DEMAS PARTICIPANTES.
¢ Se acepta? W
Se solicita amablemente a la convocante se nos permita
Renglén 70 ofe’rtar un equipo con poste p'othg soluciones. ak?atible en NO SE ACEPTA DEBERA OFERTAR
23| Gama camilla radiotransparente, |© 4" del cabecero para posibilitar el espacio libre de la | e ©5 o Ay (SSRGS ESTES
Punto 16. camilla en caso de urgencia. EL ANEXO TECNICO.
¢, Se acepta?
Se solicita amablemente a la convocante nos permita PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
Renglén 70 ofe;tgr tun equipo que permita‘la elevaci_?ndde (:odillas SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
. . mediante una manija que acciona un cilindro de gas|LOS DEMAS PARTICIPANTES.
24| cama camlIIIDa radiotransparente, mismo que facilita un movimiento lento y que evita| SIEMPRE Y CUANDO EL CILINDRO EN
unto 18. lesiones al paciente. MENCION SEA LIBRE DE
2Se acepta? MANTENIMIENTO
Respecto a la instalacién de la unidad solicitada donde
indican que es necesaria alimentacién eléctrica grado
médico con tierra fisica. Derivado de la naturaleza del
Renalén 70 equipo solicitado al tratarse de una camilla sin
25 ) 9 . especificaciones eléctricas solicitamos amablemente a la| SE ACEPTA
Cama camilla radiotransparente. .
convocante este punto sea retrado de las
| especificaciones.
¢ Se acepta? /}
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” Renglon/Referencna ‘

Renglon 121

Carro camilla para recuperacion,

B

‘ LINET DE MEXICO S.A. DE

Pregunta

ofertar un equipo con estructura en acero con
recubrimiento de epoxi-poliéster ya que esto no supone
un riesgo para el paciente ni compromete la calidad del

Se solicita amablemente a la convocante nos permlta

TR e e =

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA

Punto 9. equipo. LOS DEMAS PARTICIPANTES.
¢, Se acepta? W
Se solicita amablemente a la convocante nos permita 3
Renglén 121 ofertar un equipo con una longitud total de 214.3 cm de PODRA OFERTAR DE AGUERDO A SU|-
27| Garocamile pr rcuperai, L5011 1 ot s T o e 43 au 0| CONGH UE'SI S LATANTE e
Punto 10. P anep P auiPo- | LoS DEMAS PARTICIPANTES.
¢ Se acepta?
Se solicita amablemente a la convocante se nos permita
ofertar un equipo que permita y facilite la transferencia
del paciente de la camilla a la cama mediante el ajuste de
Renglon 121 la altura de la camilla y el descenso por debajo del lecho

Carro camilla para recuperacion,

de los barandales, ya que esto y el freno centralizado

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTA
DE ACUERDO A LO SOLICITADO {

Punto 11. permite una transferencia segura del paciente y no|EL ANEXO TECNICO.
compromete su seguridad.
¢ Se acepta?
. Se solicita amablemente a la convocante aclare cual es el | SE REFIERE A QUE EL BARANDAL
Renglon 121 FORME UNA “ T” CUANDO ESTE

Carro camilla para recuperacion,

Punto 12.

tipo de disefio del barandal en forma de T.

Favor de aclarar.

ARRIBA FACILITANDO EL PASO DE
ACCESORIOS COMO SONDAS O

Y
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Partida 2 y 80

Con el fin de no limitar la libre participacion de empresas,
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* POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE G.V..

Pregunta

le pedimos amablemente a la convocante nos permita
ofertar caracteristicas equivalentes o superiores. ¢Se
acepta nuestra solicitud?

SRS

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

FICHAS TECNICAS SON LAS MINIMAS
SOLICITADAS, POR LO QUE PODRA

Anexo 1

Partida 2 y 80

En algunos casos no nos es posible referenciar de
manera textual, por lo que le solicitamos amablemente a
la convocante nos permita referenciar por medio de
imagenes que se encuentren dentro de los folletos,
manuales o catalogos del fabricante. s Se acepta nuestra
solicitud?

OFERTAR CARACTERIST@\S
N

SUPERIORES

PODRA REFERENCIAR EN IMAGENES \
ANEXANDO ESCRITO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE
QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE
CON DICHAS CARACTERISTICAS

Anexo 1

Partida 2 y 80

Le pedimos amablemente a la convocante nos permita
presentar carta de fabricante o de distribuidor donde
mencionemos el cumplimiento de los puntos que no nos
sea posible referenciar en los folletos, manuales o
catalogos. ¢ Se acepta nuestra solicitud?

SE ACEPTA

Anexo 1

Partida 2, Punto 1

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita
ofertar unidad de electrocirugia con dos salidas
monopolares y una bipolar, esto para promover una libre
participacion entre empresas ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR0<
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

Anexo 1

Partida 2, Punto 2.2

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita
ofertar modo mezcla, blend con potencia maxima de 200
watts, dado que con esa potencia es suficiente para los
procedimientos quirlrgicos ¢,Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

Anexo 1

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita
una tolerancia de +/-10% en la potencia maxima esto

NO /SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE/ACUERD® A LO SOLR{TADO EN,

3

|
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Pregunta
para permitir una libre participacion entre empresas ¢ Se
acepta?

" EL AN EXO TECN I m..h,,,.-,..h e

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

Anexo 1

Partida 2 y 80, Accesorios

Entendemos que requieren como minimo 1 pieza de cada
uno de los accesorios ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

ES CORRECTA SU APRECIACION N\

Anexo 1

Partida 2 y 80, Accesorios

Entendemos que los accesorios que solicitan son
reusables o desechables. Favor de aclarar.

PODRA OFERTAR REUSABLES O
DESECHABLES SIN SER LIMITANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

Anexo 1

Partida 2 y 80, Accesorios

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita
una tolerancia de +/-10% de la longitud de la pinza
bayoneta, esto para permitir una libre participacion entre
empresas ¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

10

Anexo 1

Partida 2 y 80, Accesorios

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita
ofertar una pinza bayoneta de 19.7 cm, esto para permitir
una libre participacién entre empresas ¢ Se acepta?

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

11

Anexo 1

Partida 2 y 80, Documentos

Entendemos que al presentar ISO 9001 o ISO 13485, se
cumplira con este punto, dado que ambos certificados
son de Calidad ¢ Es correcta nuestra apreciaciéon?

INCORRECTO. DEBERA PRESENTAR

TECNICO

12

Anexo 1

Partida 54, Punto 8

Dice: Barandales laterales abatibles acabado en pintura
en polvo horneado del mismo color de la camilla, estos
deben de contar con un sistema de amortiguacion
mediante pistén neumatico.

Solicitamos amablemente a la convocante se permita
ofertar un mecanismo de sujecion y de liberacion de los

{ barandales de acuerdo a la tecnologia de cada fabricante

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

o
-

Pl

J

\
b

AMBOS CERTIFICADOS ISO ASI COMO
LOS DEMAS DOCUMENTOSY
RELACIONADOS EN EL ANEXO

D
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Pregunta Respuesta

Dice: Colchén de poliuretano de 10 cm de espesor de
alta densidad, de una sola pieza con tecnologia reductora

de presién con cubierta impermeable antiestatico, \
recubrimiento de material lavable, repelente a liquidos,

Anexo 1 retardante al fuego con sistema antideslizamiento. De la \
misma marca de la camilla y dimensiones acorde al| NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

. modelo. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Partida 54, Punto 10 Solicitamos amablemente a la convocante se permita EL ANEXO TECNICO.
ofertar un colchén de 7.6 cm como minimo y con todas
las demas caracteristicas anteriores indicadas. ¢ Se
acepta?

13
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N I Renglon/Referencua “ Pregunta Respuesta

"Peso maximo de 1 5009raos
e ; PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
Solicit | t ta ofert
| 1
merr P yaq LOS DEMAS PARTICIPANTES.
facilitaria su transporte. \\&
1 Sin punto.Solicitamos a la convocante nos especifique PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU \
2 que tamario de pantalla LCD se debe ofertar. TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
1 Con autoprueba al encendido del equipo.
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
3 Solicitamos a la convocante esta caracteristica se DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
opcional. Se acepta? EL ANEXO TECNICO.
1 Puerto de comunicacion RS-232, para realizar descargas
4 de tendencias a computadora. Solicitamos a la PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
convocante nos permita ofertar tecnologia de acuerdo a | TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE
Cada fabricante. Se acepta? PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
1 Almacenje de al menos 12 horas de tendencias
5 descargables. PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
. . SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
So[nmtamgs a la convocante nos permita ofertar un LOS DEMAS PARTICIPANTES.
almacenaje de cuando menos 120 horas. Se acepta?
1 Con bateria recargable interna con duracion de al menos
4 horas de uso continuo. Solicitamos a la convocante nos { NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
6 permita ofertar bateria con duracién de cuando menos 3 |DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
horas. Se acepta? EL EXO TECNICO.

Pagina50|76

- ) =




LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S A DE C V

Pregunta I Respu‘esta ,

| Solicitamos a la convocante nos especifique si debera | PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU.
contar el equipo con indicador de carga de la bateria. TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

1 Cargador interconstruido, para carga automatica de la

bateria interna. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

8 )
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
X ) EL ANEXO TECNICO.
tecnologia de acuerdo a cada fabricante. Se acepta? W
133 2.1.- Pantalla par a visualizacién simultanea de al menos \
tres derivaciones. \
Entendiendo que el equipo para su estudio requiere la PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU '
9 medicion de las 12 derivaciones. Solicitamos a la SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
convocante se tenga que poder visualizar LOS DEMAS PARTICIPANTES.
simultaneamente las 12 derivaciones en pantalla
principal. Se acepta? '
133 2.2.2.- Sensibilidad de al menos 2.5, 5, 10 y 20 mm /mV.
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
10 - . DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN| /
Se solicita a la convocante nos permita ofertar una
. EL ANEXO TECNICO.
sensibilidad al menos 5,10 y 20 mm/mV. Se acepta? e
133 4.1.- Impresién de 12 derivaciones en hojas de tamafio
- 0,
y 21.6 x 27.9 cm 8.5 x 11 pulgadas ) +/- 10%. PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES

/o

Se solcita a la convocante nos permita ofertar una
impresion de 3 canales como minimo. Se acepta?

Pagina 51|76

Vo /p.




LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

IR T e tia

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

Sin Punto. Se ‘solicita a la convocante nos especmque las PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
12 dimensiones minimas de la pantalla de equipo. TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE
PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
76 1.-Con capacidad para conectar hasta 32 monitores de
signos vitales como minimo.
SE DEBERAN PODER VISUALIZAR AL
13 Solicitamos a la convocante nos explique si los 32 MENOS 8 MONITORES EN UNA SOLA
monitores se deberan poder visualizar en una sola PANTALLA.
pantalla. \\\)\\%
76 3.-Pantalla a color tecnologia LCD TFT touchscreen de
o 24" como minimo. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
) EL ANEXO TECNICO.
touchscreen como opcional. Se acepta?
76 7.- Almacenamiento de 10,000 eventos de alarmas.
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
15 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cuando |DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
menos 300 eventos de alarma. Se acepta? EL ANEXO TECNICO.
76 8.-Historial de alarmas con almacenamiento y despliegue
del trazo que genera la alarma de al menos 120 horas. R/
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR/
16 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
historial de alarma de acuerdo a cada fabricante. Se EL ANEXO TECNICO.
acepta? /
76 9.-Cap fmdad de visualizar las tendencias graficas y PODRA OFERTA«B DE ACUERDO A SU
17 numgricas de un paciente de al menos 120 horas. D SIN"SER LIMITANTE PARA
A’§ PARTICIPANTES. /|

g )
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‘ REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S DE C |

Pregunta Respuesta
| Solicitamos a la convocante nospert ofertar
tendencias graficas y numericas de al menos 300 horas
se acepta? %
76 10.-Full disclosure de al menos 120 horas.
PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

18 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar full SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
disclousure de al menos 300 horas se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES.

76 Sin punto. Se solicita a la convocante nos especifique si PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

19 se debera poder almacenar pacientes y que cantidad. TECNOLGIA SIN SER LIMITANTE PARA

LOS DEMAS PARTICIPANTES.
76 17.- Monitor modular con pantalla de 10 pulgadas como
minimo.

20 Se solicita a la convocante nos per_mlita ofertar una ggElré?TSEESL%%EEQA?EEI\T?SP/}A%
pan.tglla de 12.1 pulgadas como minimo, e! (_;ual es LOS DEMAS PARTICIPANTES.
suficiente de acuerdo a los parametros solicitados. Se
acepta?

76 Sin Punto. Se solicita a la convocante nos especifique PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

21 dimensiones y peso del monitor solicitado. Se acepta? TECNOLGIA SIN SER LIMITANTE PARA

LOS DEMAS PARTICIPANTES.
76 26.2. Funcion de despliegue simultaneo de hasta 3 .
derivaciones
PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

22 De acuerdo al tipo de central solicitado, sugerimos que se | SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
puedan ofertar un minimo de 5 derivaciones LOS DEMAS PARTICIPANTES.
seleccionables por el usuario.Se acepta? P

. //’”’ \ .
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REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S A DE C V e

l Renglon/Referenma

Pregunta

Sin punto. Se solicita a la convocante nos permita ofertar |

arritmias. Se acepta?

Respuesta

SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

X
X
W

76 30.3. Con algoritmo que realice la medicion automatica
de presion arterial no invasiva al detectar cambios subitos
24 en relacion con la onda de pulso y el trazo de ECG. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante, este punto pueda ser EL ANEXO TECNICO.
ofertado como opconal. Se acepta?
76 30.3.2 con algoritmo que realice la medicion automatica
de presion arterial no invasiva al detectar alteraciones en
o5 el tiempo de transito de la onda de pulso. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante, este punto pueda ser EL ANEXO TECNICO.
ofertado como opconal. Se acepta?
76 31.4Con estimacion de gasto cardiaco continuo de
manera no invasiva utilizando obtenidos de ECG, SpO2y
26 Presién No Invasiva (PANI). NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante, este punto pueda ser EL ANEXO TECNICO.
ofertado como opconal. Se acepta?
76 Sin punto. Se solicita a la convocante nos especifique el | PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
27 almacenamiento interno que debe tener cada monitor. TECNOLGIA SIN SER LIMITANTE PARA
) LOS DEMAS PARTICIPANTES.
76 Sin pyhto. Solicitamos se pueda ofertar herramientas de
28 apoyo para la toma de decisiones al momento de PODRA/OFERTAR DE ACUERDO A SU

/ nitorizar al paciente. Se acepta?

TECN GIA SIN SER LIMITANTE PARA
}, S DEMAS PARTICIPAQTES

g S

\
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REINGEN

Pregunta

tiempo de carga de la bateria.

FECHA: 26 de julio de 2018

Sin punto. Se solicita a la convocante nos especifique el |

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

2 decisiones al momento de monitorizar al paciente. Se TECNOLGIA SIN SER LIMITANTE PARA
: LOS DEMAS PARTICIPANTES.
acepta?
Con selector de nivel de energia para bifasica desde 2 a
% o7 270 J. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
Se solicita a la convocante nos permita ofertar un nivel de DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
. EL ANEXO TECNICO.
energia de 200 J. Se acepta?
67 Tiempo de carga de 5 segundos 0 menor para maxima
energia. DEBERA OFERTAR TIEMPO DE
31 CARGA DE 5 SEGUNDOS COMO
Se solicita a la convocante nos especifique el tiempo de | MAXIMO PARA LLEGAR AL NIVEL
carga para energia de 360 J. MAXIMO DE ENERGIA DE DESCARGA
67 Tiempo de carga de 5 segundos o menor para maxima
energia. DEBERA OFERTAR TIEMPO DE
32 CARGA DE 5 SEGUNDOS COMO
Se solicita a la convocante nos especifique el tiempo de | MAXIMO PARA LLEGAR AL NIVEL
carga para energia de 360 J. MAXIMO DE ENERGIA DE DESCARGA
o2 ; ; SE REFIERE A LA CARACTERISTICA
?r‘akiacSmDn del sonido ambiente y las ondas de ECG en DEL EQUIPO DE GRABAR YV
33 67 arjeta sb. ALMACENAR EVENTOS Y

?&itamos a la convocante nos especifique este punto.

ACONTECIMIENTOS DEL EXTERIOR
EN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
EXTRAIBLE "

Pdgina 55|76




REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S A DE C V

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
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Pregunta

Duracién de pulso de 40 mlllsegundos 0 menor.

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

34 Sol|0|t'amos a la convocante nos permita ofertgr una TECNOLGIA SIN SER LIMITANTE PARA
duracion de pulso mucho menor para una mejor LOS DEMAS PARTICIPANTES
medicion. ) \3“
67 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 30 \
pulsos por minuto o menor a 180 pulsos por minuto o
mayor. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
35 - . DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una
) o EL ANEXO TECNICO.
frecuencia de pulso con una variacion de +/-10 pulsos. Se
acepta?
67 Medicion de capnograffa mainstream para pacientes
intubados y no intubados, con sensor proximal con
espacio muerto de 1 ml y peso menor o igual a 5 g. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
36 DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante, este punto pueda ser EL ANEXO TECNICO.
ofertado como opconal. Se acepta?
67 Impresién integrada.
. . PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
37 Solicitamos a la convo.oante nos especifique de cuantos TECNOLGIA SIN SER LIMITANTE PARA
canales debera ser la impresora. LOS DEMAS PARTICIPANTES.
67 Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga
méxirrl)qa o 1.5 horas de monitoreo continuo como mglgnimo PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
38 ) "{SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO LAS

Se solicita a la convocante nos permita ofertar un minimo
de cuando menos 200 desfibrilaciones. Se acepta?

DESCARGAS SEAN A CARGA MAXIMA
SIN S/Eﬁ ANTE PARA\SS DEMAS
PARTIZIPANTES //\\‘

I
/

&

\

>
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FECHA: 26 de julio de 2018

REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S A

! Renglon/Referencna Pregunta J' Respuesta |

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

- | . ( .
39 Se solicita a la convocante nos peljm'lta ofertar un sistema DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
de freno de acuerdo a las caracteristicas de cada EL ANEXO TECNICO .
fabricante. Se acepta? ' W
121 1.Soporta un peso de 225 kg \
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
40 Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar una DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
camilla que soporte cuando menos 120 kg. Se acepta? EL. ANEXO TECNICO.
121 2. Permite dar las siguiente posiciones de forma
hidraulica
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
41 Se solicita a la convocante nos permita ofertar ajuste DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
posciones por medio de pistones para el respaldo y EL ANEXO TECNICO.
manivelas para la altura. Se acepta?
121 3,4,. Trendelenburg e inverso de 189,
Se solicita a la convocante nos permita ofertar una NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
42 camilla que no tengas estas opciones de posicionamiento | DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
ya que no son indispensables para el area que lo EL ANEXO TECNICO.
solicitan. Se acepta?
121 Sin punto Se solicita a la convocante nos
43 { especifique al altura minima que debera cubrir la camilla. 'IE)EOCDNRC')AL(()B:fgl-[\lASREIIDQEL?I\%giﬁ?g PAA??L,{A
/ LOS DEMAS PARTICIPANTES.
44 121 NO SE:' ACEPTA, DEBERA OFERTAR
A / 9. Superficie de la camilla de acero con doble cubierta y DE,A/C ,ERDO A LO SOLIGITADO EN




- amwREITITCT T T

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una
superfecie de camilla de acuerdo a la tecnologia de cada
fabricante. Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

EL ANEXO TECNICO.

] Respuesta

ha\

121 10. Dimensiones de fa camilla, longitu total de 215.2 cm, A
ancho total de 77.6 cm. Como minimo NO SE ACEPTA. DEBERA OFERTAR
45 L . DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar EL ANEXO TECNICO
dimensiones menores a las solitadas. Se acepta? '
121 12.Disefio del abrandal en forma de T que facilita el flujo
de los tuos de drenaje y bolsas.
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
46 Se solicita a la convocante nos permita ofertar DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
barandales de acuerdo a la tecnologia de cada EL ANEXO TECNICO.
fabricante. Se acepta?
121 13.- Parachoques perimetral de la camilla en cada
esquina. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR ,
47 . . DE ACUERDO A L.O SOLICITADO EN /
Se solicita a la convocante este punto sea opcional. Se EL ANEXO TECNICO [
acepta? '
121 14.- Colchon de poliurtano de 7 cm de espesor, con
48 cubierta a prueba de agua NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

Solicita a la convocante nos permita ofertar un colchon de
acy‘erc}o a la tecnologia de cada fabricante. Se acepta?

DE ACUERDY A LO SOLICITADO EN

EL ANEXO TECNICO.

e

el

s

g 77

N\
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FECHA: 26 de julio de 2018

~ REINGENIERIA EN INSUM

OS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO, SA. DECV.

| Respuesta

!
i
T I

| © Pregunta

. jLRenglén/Referencia

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

49

Se solicita a la convocante nos permita ofertar ruedas DE ACUERDQO A LO SOLICITADO EN
con un rango de variacion de +/-5 cm. Se acepta? EL ANEXO TECNICO. M
121 17. Quinta rueda de 10 cm \\
50 Se solicita a la convocante nos permita ofertar una quinta PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA

rueda con un rango de variacion de +/-2 cm. Se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES.

121 18. Con sistema de freno centralizado para las 4 ruedas

Entendemos que el sistema de freno debera componerse
51 por 3 tipos. Un freno centralizado y total de todas las
llamadas, posicion de movimiento libre por medio de una
quinta rueda y direccionamiento para traslados
prolongados. Esto permitiendo un mayor control de la
camilla en todas las areas del hospital.

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
LOS DEMAS PARTICIPANTES.

121 20. Base para monitor en la piecera
NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

2

52 Solicitamos a la convocante se elimine este punto ya que | DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
| esta caracteristica solo encarece el producto. Se acepta? EL ANEXO TECNICO.
121 22.-Control de pedal para elevacion e inclinacion de la
base en ambos lados de la camilla. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
53 Se solicita a la convocante nos permita ofertar la DE ACYERDO A LO SOLICITADO EN
i\ | tecnologia de cada fabricante. /CEL ANEXO TECNICO.

(27 / 2
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO. SA. DEC.V.

Pregunta

g

FECHA: 26 de julio de 2018

TSI,

Respuesta v

\

9y rango de 50 a 1500 ml. PODRA OFERTAR VOLUMEN
Solicitamos se pueda ofertar un volumen corriente de CORRIENTE QUE CUBRA POR LO
X MENOS EL RANGO DE 50 A 1500 ML
cuando menos 2 mil. Se acepta?
33 5.7.4.- Lazos (Flujo/volumen y presién/volumen) \
PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
95 Entendemos que tambien se debera ofertar lazos de SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
flujo/presion, es correcta nuestra apreciacion? LOS DEMAS PARTICIPANTES
33 7.9.-ECG
: PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
56 Se solicita a la convocante nos permita ofertar arritmias. | SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA
Se acepta? LOS DEMAS PARTICIPANTES
49 2.2 Rendimiento de iluminacion superior a la luz normal;
57 que garantice la precision y reproduccion fiel del color de | NO EXISTE NINGUNA PREGUNTA EN
los tejidos durante la exploracion. SU PLANTEAMIENTO
49 2.3 Temperatura del color 5500 K.
Se solicita a la convocante nos permita ofertar NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
58 temperatura de color de cuando menos 4,200 K. Se DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
acepta? EL ANEXO TECNICO.
49 2.4 Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20000 Lux
a40 om PODRA OFERTAR UNA MAYOR
- . INTENSIDAD A LA SOLICITADA
59 §e sol_|C|ta ala convocant.e nos permita ofertar una.mayor SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA A 40
intensidad de luz, con el fin de poder tener una mejor CM DISTANCIA DEL AREA DE
iluminagion. Se acepta? “TRABAJO. \
4

/ pZ  C
G 7 et -
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA DE ABASTO S A V. |

J’ Renglon/Referenc;la

25 cm. a 40 cm. NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
60 DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Se solicita a la convocante este punto sea opcional. EL ANEXO TECNICO.
A \\
49 2.6 Sistema de encendido y apagado con sensorde \\)%‘\
proximidad, sin interruptor, para evitar el contacto con el
boton de encendido/apagado, para prevenir la \

contaminacion cruzada.

Se solicita a la convocante este punto sea ofertado de NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
61 acuerdo a la tecnologia de cada fabricante. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.
2.7Longitud del brazo sobre la base mévil 126 cm.
Se solicita a la convocante este punto sea ofertado de
acuerdo a la tecnologia de cada fabricante.
49 2.8 Opciones de montaje Base movil, mesa/pared.
62 Entendemos que este punto se cumplira ofertando INCORRECTO, DEBERA OFERTAR

cuando menos una de las opciones. Es correcta nuestra AMBAS OPCIONES DE MONTAJE.
apreciacion?
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

0

|

Pregunta de caracter
Administrativo

SA

ABRIA CORPORATIVO MEDICO. S.A. DE C.V

Pregunta

Solicitamos amablemente a la convocante con respecto a
la entrega de los bienes ratifique sea la que menciona el
punto 16.1 de bases es la correcta ?

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta I

ENTREGA SERA DE 45 DIAS COMO SE
ESTABLECE EN LOS PUNTOS 1.2 Y 2
DE LAS BASES

WA Y

Pregunta de caracter
Administrativo

Solicitamos a la convocante nos confirme que el nombre
de esta licitacion LPL 43068001-036-18 ES: adquisicién
de equipos e instrumental Medico para diferentes
Unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco, es correcta
nuestra apreciacion?

ES CORRECTA SU APRECIACION\)\

Renglén 55

Clave 913.052.0009

Punto 8.1 solicitamos atentamente nos permita cotizar
una medida de 10cm ya que no limita la funcionabilidad
de esta , se acepta nuestra peticion?

NO SE ACEPTA DEBERA OFERTAR DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL
ANEXO TECNICO.

Todos los renglones de mobiliario
medico

Entendemos que el certificado de calidad 1ISO 13485 y
9001 respectivamente es Uinica mente para los equipos
Medicos e instrumental es correcta nuestra apreciacion?

NO ES CORRECTA SU APRECIACION,
DEBERA OFERTAR CADA UNO DE LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD
SOLICITADO EN CADA FICHA
TECNICA

Fichas Tecnicas

Es correcto que en caso de que los insumos a cotizar no
requieran de Registro Sanitario bastara con marcarlos y
adjuntar copia del concentrado relacionado en el DOF en
donde menciona que no requieren de dicho Registro?

ES CORRECTA SU APRECIACION “

Renglon 13

| Para el caso del renglon opcional no es motivo de

descalificacion el no cotizar ni referenciar el mismo es
correcto ?

ES CORRE% SU APRECIACION

A

=Y
-~ \
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Punto 7.1 LISTA DE
ENTREGABLES

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

Pregunta

PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA 'Y EN
RELACION CON LA LISTA DE DOCUMENTOS
ENTREGABLES RENGLON 18 SOLICITO ALA
CONVOCANTE NOS INDQUE Si PARA LOS
LICITANTES DE OTRA ENTIDAD DIFERENTE A LA DE
JALISCO PODEMOS PARTICIPAR EN LA LICITACION

FECHA: 26 de julio de 2018

NARIC, SA.DECV. ’

Respuesta

QUE EL CARACTER DE ESTA
LICITACION ES LOCAL POR LO QUE
SOLO PODRAN PARTCIPAR
EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL
ESTADO DE JALISCO.

NQ PODRA PARTICIPAR, DEBIDO

Punto 7.1 LISTA DE
ENTREGABLES

DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME S|
PODEMOS ANEXAR CARTA COMPROMISO DE
TRAMITE DE LICENCIA MUNICIPAL

NO SE ACEPTA.
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Renglon/Referencia

Renglén 57 Cuna de calor
radiante.

VIASIS OCC, S.A. DEC.V.

Pregunta

barandales)

Pregunta: Debido a que el equipo a ofertar cuenta
con la seguridad necesaria para evitar la caida de
alguno de sus paneles de forma accidental, se
solicita a la convocante nos permita ofertar dicho
equipo sin alarmas de barandal abatido, ya que no
es necesaria. ¢ Se acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A S
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS
DEMAS PARTICIPANTES.

Renglén 57 Cuna de calor
radiante.

Dice: 9.- Pantalla de LCD de 5” de alto-contraste,
con 4 opciones seleccionables de intensidad de
caracter.

Pregunta: Se solicita a la convocante nos permita
ofertar un panel de control tipo membrana de uso
intuitivo, ya que esto no delimita el funcionamiento
del equipo. ¢ Se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO.

Renglén 57 Cuna de calor
radiante.

Dice: Cuenta con indicador visual de potencia
del calefactor en modo manual en barra de 20
segmentos digitales (mejor calidad que
leds)Pregunta: Se le solicita a la convocante nos
permita ofertar un indicador visual de la potencia del
calefactor en modo manual en barra de 10
segmentos, y despliegue numérico de la potencia,

ya que esto no delimita el funcionamiento del
equipo. ¢ Se acepta?

—

PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS
DEMAS PARTICIPANTES.
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FECHA: 26 de julio de 2018

Renglon/Referencia ' Pregunta Respuesta
radiante. inclinacion de 15° a ambos lados X
(Trendelemburg y Trendelemburg inverso)

4 ' ) _ NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTA
Pregunta: Para mantener un ambiente silencioso DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
para evitar el stress del paciente y favorece su EL ANEXO TECNICO.
crecimiento que la inclinacion del equipo sea de
forma manual y silenciosa. ¢Se acepta?

Renglén 58 Incubadora para |Dice: Modulacion de la potencia del calefactor en
cuidados intensivos. 3 etapas.

5 Prggunta: Solicitamos a Ia_ convocante que para un PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
mejor control en la potencia del calefactor, dicha SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS
modulacién sea de manera tomando de referencia DEMAS PARTICIPANTES.
el valor de la temperatura y del aire monitorizada y
programada. ¢, Se acepta?

Renglén 68 Incubadora para | Dice: Visualizacion del porcentaje de humedad
cuidados intensivos. ‘| en barra de 5 segmentos digitales. ¢ Se acepta?
Pregunta: ¢ Solicitamos a la convocante que para
~ 6 una visualizacién mas precisa del porcentaje de PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
\ . SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS
) humedad nos permlta ofertar un equipo el cual DEMAS PARTICIPANTES. .
cuente con despliegue numero de dicho porcentaje
siendo esto una caracteristica superior a la
/ solicitada se acepta? \ p
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Traslado.

VIASIS OCC S.A, DE C. V

Pregunta

34°C a 38°C.

Pregunta: Debido a que es un equipo de traslado, y

T T R R T e

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTA

7 el paciente estara por un tiempo corto en el equipo. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar EL ANEXO TECNICO.
equipo que solo cuente con control de temperatura
del aire. ¢, Se acepta?

Rengléon 60 Incubadora de Dice: 7.4.- Tres portezuelas tipo iris con puiio
Traslado. elastico.

8 Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita sopuoca% Sgﬁ\leAR DE ACUERDO A SU
ofertar equipo que cuente con cortina de aire, por lo DEMAS ,EERI}I%IIBZ%TTEQARA Los
que no es necesario los puertos de acceso tipo iris.
¢, Se acepta?

Renglén 65 Carro Rojo con Dice: 5.3.- Capacidad de autodescarga cuando

equipo completo para no se utilice en un plazo configurable entre 30,

reanimacioén con 40, 50 y 60 segundos. :

desfibrilador monitor NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

9 marcapaso. Pregunta: Solicitamos a al convocante nos permita DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
ofertar un equipo el cual tenga la capacidad de EL ANEXO TECNICO.
autodescarga cuando no se utilice alos 15y 60
segundos. ¢ Se acepta?

10| Renglén 65 Carro ROjO

equipo completo para

Dice: 5.5.- Tiempo de carga de 4 segundos o

SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR /]
Q{CUERDO ALO souc\\\(ADo E

N /

&
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Renglon/Referencia

desfibrilador monitor
marcapaso.

Pregunta

Pregunta: Se solicita a la convocante nos permita
ofertar un tiempo de carga de 7 segundos para
energia de 200 J, ya que esto no delimita el
funcionamiento del equipo.

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

Renglén 65 Carro Rojo con
equipo completo para
reanimacion con

Dice: 6.2.- Amplitud del pulso seleccionable en
un rango de 8mA o menor a 200 mA o mayor.

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR

S

1 desfibrilador monitor Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
marcapaso. ofertar una amplitud de pulso seleccionable en un EL ANEXO TECNICO.
rango de 0 mA a 140 mA. ;Se acepta?
Renglén 65 Carro Rojo con Dice: 15.4.- Tiempo de carga maxima de 3 horas.
equipo completo para o
reanimacién con Pregunta: Solicitamos a la convocante que nos
desfibrilador monitor permita ofertar con una tecnologia superiora la NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
12 marcapaso. solicitada en el resto de las especificaciones por lo DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN
que se requiere un tiempo de carga maxima de EL ANEXO TECNICO.
bateria de 4.5 horas con el equipo funcionando. ¢Se
acepta?
13

/

o
e

4
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INSUIVIOS MEDICOS SUSTENTABLES S A DE C.V.

Pregunta

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

I DICE: Punto 1.1 Limite inferior 5 o menor. | "
34 Pr,egunta Se solicita a la convocante que el valor PODRA OFERTAR DE ACUERDG A \sU
minimo sea de 2 ml, dado que este valor se usa SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA L
para pacientes de peso menor o igual a 500 gramos, DEMAS PARTICIPANTES
¢;se acepta?
34 DICE: Punto 3.2 Limite superior 180 0 mayor.
Pregunta: se solicita a la convocante nos permita  |No SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
ofertar un valor maximo de 150 It/min, sin que esto |DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN
limite la ventilacion adecuada a pacientes adultos en | EL ANEXO TECNICO
estado critico. jse acepta?
34 DICE: Punto 2 Volumen Minuto Programable (I/min).
Pregunta: se solicita a la convocante que este
paradmetro pueda ser controlado de manera indirecta | NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR |
fravés de la programacion de la frecuencia DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN
a traves de la prog : _ EL ANEXO TECNICO
respiratoria y el volumen corriente, sin afectar
ningun otro parametro; ;se acepta?
\ 34 DICE: Punto 4.2 Limite superior 100 o mayor.
/ . . NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
{Pregunta: se solicita a la convocante poder ofertar un DEA GUERDO A LO SOLICITADO EN
valor maximo de 90 cmH20, ya que los pacientes solo en EL ANEXO TECNICO
casos especiales pueden requerir hasta 60 cmH20, por -

L)
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“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

Pregunta

INSUIVIOS MEDICOS SUSTENTABLES S A. DE C V

FECHA: 26 de julio de 2018

' Renglon/Referencua

] ) =

encima de esta zona de alta presion puede provocar
dafio pulmonar severo por exceso de presidn; ¢se &
acepta?
34 DICE: Punto 6.2 Limite superior 30 o mayor. N
Pregunta. Dado que 30 segundos de tiempo
inspiratorio se encuentra fuera del rango flSlOIégICO NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
S del paciente adulto en estado critico; se solicita DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN
amablemente a la convocante reconsiderar este EL ANEXO TECNICO
parametro y se permita ofertar 10 segundos, ¢ se
acepta?
34 DICE: Punto 16 Flujo continuo de 2 a 40 |/min, para
ventilacién Neonatal.
6 Pregunta ése solicita a la convocante se permita ofertar NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
(ximo de 30 [t/mi ‘ | . DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN
rango maximo de 30 lt/min, esto no afecta el tratamiento EL ANEXO TECNICO
al paciente ya que el maximo utilizado regularmente es
de 15 It/min; ¢se acepta?
34 DICE: Punto 20 Con flujo continuo para
Oxigenoterapia (L/min).
7 PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE PARA LOS
Pregunta: debemos entender que el flujo continuo DEMAS PARTICIPANTES.
para esta herramienta debe ser el proporcionado por _
el ventilador para cada tamafio de paciente; ¢ es / QA /\\

g+ 7 pu
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

INSUI\/IOS MEDICOS SUSTENTABLES S A DE C V

Pregunta Respuesta

correcta nuestra apreCIaClon’?

34 DICE: Punto 22. Con presion Limitada para
Neonatos (TCPL) 3 a 70 cmH20.

g Preg.L’mt.a de‘bemqs entender que .eI rango de DEBERA OFERTAR PARA EL GASO DE

presion inspiratorio debe ser el mismo en todos los PACIENTE NEONATO PRESION LIMITADA CON
modos ventilatorios y este solo cambiara UNRANGO DE 3 A 70 CMH20
dependiendo el tipo de paciente, 4 es correcta
nuestra apreciacion?

34 DICE: Punto 6 Ventilacién No Invasiva con
compensacion de fugas de hasta 50 I/min, con
garantia de la presién regulada y estabilizacién de la

sensibilidad. ES CORRECTA SU APRECIACION SIEMPRE Y
9 CUADNO LA CAPACIDAD MAXIMA DEL EQUIPO

Pregunta: debemos entender que la compensacion | PARA COMPENSARSEUL%SN SEA DE AL MENOS
de fugas debe ser al maximo entregado de flujo

dependiendo del tipo de paciente seleccionado, ¢es
correcta nuestra apreciacion?

34 DICE: Punto 23 Despliegue de al menos los

siguientes lazos o loops: presioén - flujo, presion -
volumen y volumen - flujo y despliegue de 5 NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
10 representaciones graficas de manera simultanea. DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN
EL ANEXO TECNICO
Pregunta se solicitaa la convocante poder ofertar o 5
este punto de acuerdo con la tecnologia de cada ) v*‘"’ /f

\
¢ é// \
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

Pregunta

menos con las 5 representaciones graficas y que
estas se encuentren disponibles en tiempo real. ¢Se
acepta?

FECHA: 26 de julio de 2018

Respuesta

11

34

DICE: Punto 24 Capacidad de almacenar eventos
relacionados con los pardmetros ventilatorios
seleccionados y tendencias al menos de 72 horas.

Pregunta. Se solicita a la convocante se permita
ofertar un minimo de 24 horas de tendencias esto
sin afectar los analisis médicos durante el
tratamiento ademas que mas de 72 horas se utilizan
en software de andlisis retrospectivos en conjunto
de otros equipos, ¢se acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN

EL ANEXO TECNICO

12

34

DICE: Punto 26 Capacidad Vital No Forzada.

Pregunta. se solicita a la convocante dejar este
punto opcional, ya que este parametro se ve
alterado en pacientes sometidos a ventilacion. ;se
acepta?

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN

EL ANEXO TECNICO

DICE: Punto 9 El ventilador no debe de pesar mas
de 10 Kg, sin base rodable o pedestal.

Pregunta. Dado que el uso principal del ventilador
es de cabecera y con opcion de traslado

NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN

EL ANEXO TECNICO

/

X
,
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

INSUMOS MEDICOS SU ENTABLES

“ Pregunta Respuesta : . ‘

el peso segun cada fabricante, en el entendido que
el peso no repercute en las maniobras del traslado
ya que debe de contar con base rodable y bateria
¢se acepta?

34 DICE: 3. Bateria de respaldo interna, con duracidon
de 120 minutos de respaldo como minimo.
Dado que el uso principal del ventilador es de NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR
14 q princip . S DEA CUERDO A LO SOLICITADO EN
cabecera y con opcién a traslado intrahospitalario, EL ANEXO TECNICO

se solicita a la convocante se permita ofertar una
duracion de bateria de 60 minutos ¢se acepta?

34 DICE: Punto 8 Con modo para traslado
intrahospitalario. ¢ Debemos entender que el equipo
a ofertar debe contar con compresor o turbina
interconstruido al equipo no modular, esto debido a PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU

15 posibles caidas de presion en tomas murales y para | TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE PARA LOS
, , . ’ DEMAS PARTICIPANTES.,
un traslado instrahospitalario respaldado por la
misma bateria del ventilador; ;es correcta nuestra &
apreciacion?
34 DICE: Punto “Parametros Monitorizados” pregunta
16 Y ¢.se solicita a la convocante que el equipo tenga PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU
/ . . . 9 - TECNOLOGIA SIN SER LIMITANTE PARA LOS
monitoreo interconstruido de saturacion de oxigeno DEMAS PART|C]PANTES
con control de auto compensacién de porcentaje
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES, S.A. DEC

LRenglén/Referencia

Pregunta

cual muy util para el manejo de pacientes en estado
critico, apoyando a los médicos para la toma de
decisiones en conjunto con la gasometria en sangre
del paciente, se acepta?

b o
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Punto 17

} Renglon/Referenma

Apartado de entregables,

LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

. INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENTO S DE

o ]S}eguma T

los bienes a ofertar, solo se aceptaran los BIENES cuyo
Certificado de origen (fabricado) pertenezca a paises con
los que México tiene tratados de libre comercio.”

La licitacién en cuestion es de caracter local de
conformidad a lo que establece la LEY referida en las
bases el articulo 55, numeral ll, Dice: “Locales, cuando
tinicamente puedan participar proveedores domiciliados
en el Estado, entendiendo por ellos, a los proveedores
establecidos o que en su defecto provean de insumas
de origen local o0 que cuenten con el mayor porcentaje
de contenido de integracién local.”

En este sentido creemos que el Comité de Adquisiciones
esta limitando o guiando la licitacion a ciertos
participantes, dado que por un lado establece la
participacion de forma local, pero por otro lado esta
solicitando un certificado de origen internacional de los
paises con los que México tiene celebrados un tratado de
libre comercio.

La LEY referida en ninguno de sus articulos refiere a los
tratados internacionales, de los que México sea parte.

Con esto la convocante establece un binomio preferente y
limitativo a ciertos participantes, en primer término la LEY
si contempla y establece la localidad del participante, en
segundo término que la LEY no contempla, son los
tratados de libre comercio donde México sea parte, esto

FECHA: 26 de julio de 2018

: Respuesta

La presente LICITACION es de caracter
LOCAL de acuerdo al articulo 55 numeral
Il
puedan

Dice: “lLocales, cuando Unicamente

participar proveedores
domiciliados en el Estado, entendiendo
por ellos, a los proveedores establecidos
0 que en su defecto provean de insumas
de origen local o que cuenten con el
de

por lo que, debers

mayor porcentaje de contenido

integracién local”

ofertar productos conforme a lo solicita

en el entregable numero 17.

\
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”
FECHA: 26 de julio de 2018

* INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENTO, SA. DECV..

. “ Renglon/Referencia ” JI | §éspueéta _ |

Si la postura de la convocante es promover la libre
participaciéon de aquellos proveedores con capital
jalisciense y busca obtener las mejores condiciones para
su dependencia consideramos elimine el punto 17 que a
todas luces resulta limitativo, si no se acepta la propuesta
debera indicarnos el sustento y criterios que dan origen a
Su respuesta.

Dice: “Copia de la Licencia Municipal vigente con domicilio
en el estado de Jalisco, acorde al objeto de la presente
licitacion.”

Apartado de entregables, Punto El punto 1.2 Objeto del proceso Dice: “Adquisicion de

2 18 Equipo e Instrumental Médico”. No es gorrecta su apreciacion, apegarse a
lo solicitado en el punto 18.
Esto quiere decir que si la licencia municipal que expiden
los municipios no especifica “Adquisicion de Equipo e
Instrumental Médico”, los participantes quedaran
descalificados.
Si la pregunta anterior es afirmativa; implica que todos
aquellos proveedores con domicilio en el Estado de
Apartado de entregables, Punto | Jalisco, que tenemos comercializadoras con una amplia L
3 18 actividad mercantil y la licencia municipal no dice para Noes correc.ta. Su apreclacion, apsgarse a
o X ) lo solicitado en el punto 18.
“Adquisicion, venta de Equipo e Instrumental Médico”,
/ estariamos descalificados /&( \

=23 oy
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LICITACION PUBLICA LOCAL No. LPL 43068001-036-18

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DIFERENTES UNIDADES”

§ No. Jl Renglén/Referencia

18

~ INDUSTRIA MEDICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..

|

Pregunta

para proveedores locales.

FECHA: 26 de julio de 2018

No es correcta su apreciacion

Apartado de entregables, Punto
18

En este sentido los miembros del comité de adquisiciones
que deben representar los intereses de sus agremiados,
estan de acuerdo con limitar la participacion de
proveedores locales, por no cumplir con un requisito
municipal el cual no esta regulado ni estandarizado en los
municipios de la entidad, a expedir licencias municipales

con la nomenclatura destinadas al objeto de una licitacion.

Si la postura de la convocante es promover la libre
participacién de aquellos proveedores con capital
jalisciense y busca obtener las mejores condiciones para
su dependencia consideramos elimine el punto 18 que a
todas luces resulta limitativo, si no se acepta la propuesta
debera indicarnos el sustento y criterios que dan origen a
su respuesta, donde sefiale que los municipios del estado
tienen la obligacion de referir y autorizar sus licencias

municipales con respecto al texto de una posible licitacion.

&}-\“\

Apegarse a lo solicitado en el punto 18.
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O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018: 53101

Clave de cuadro estatal 2018: 913 241 0005

: COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

1. Compresor de aire para uso dental, que opere libre de aceite que no requiera de lubricacion.
2. Accionado por motor eléctrico de una o dos cabezas.

3. De 2 Hp o mayor.

4. Con capacidad del tanque de 50 litros o mayor.

5

6

7

Descripcidn
Técnica: Filtro de aire a la entrada del compresor.
Con manémetro de salida.
Con sistema de purga de condensados del tanque.
. Con cubierta anti ruido y nivel méximo de ruido de 70 dB.-
. Cant Descripcion
Accesorios
Instalacién dela | Cant Descripcién Nivel de atencién
unidad solicitada: 1 | Alimentacidn eléctrica grado médico con tierra fisica. Primer ] Segunde , TFercer

Documentos
a entregary
requisitos de
evaluacién
téenica

Manual de usuario y gufa rdpida en espafiol

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacién sustentada del licitante en caso de que no aplique

Original de catalogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento
preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalacién, puesta en funcionamiento y adies-
tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacién COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-
Productos | cante incluyendo el alcance del bien ofertado.

de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,
nacional | Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente,

Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos:

Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado

Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,

I;rodt?ctos Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vi gente.
e ori - :

gen Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: !
extranjero

Certificados de calidad opcionales:




O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Partida 2018: 53101 Clave de cuadro estatal 2018: 913 241 0003

COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO

1. Compresor de aire grado médico para uso hospitalario que opere libre de aceite que no requiera de lubri-
cacion.

2. Motor eléctrico de 3 Hp de 220 volts a 60 hz
3. Tanque de reserva tipo vertical de al menos 400 litros de capacidad
o 4. Tablero de control que cuente con indicadores de alarma, paro de emergencia, presién del tanque, con-
Descripcién trol de purga y control del compresor.
Téenica: 5. Sistema de filtrado de aire
6.. Sistema de proteccion del equipo en caso de alta presion o alta temperatura.
7. Sistema de deteccion de monéxido de carbono y punto de rocio
8. Sistema de secado de aire
Accesorios Cant Descripcién
Instalacién dela Cant DESCTiPCiO'n Nivel de atencién
unidad solicitada: 1 Alimentaci6n eléctrica grado médico con tierra fisica. Primer ] Segunde I Tercer

Documentos
a entregary
requisitos de

Manual de usuario y guia rapida en espafiol

Copia simple del registro sanitario vigente o justificacién sustentada del licitante en caso de que no aplique

Original de catdlogos, folletos, manuales, guias u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas

Carta compromiso original para garantia del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento
preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos 1 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalacién, puesta en funcionamiento y adies-
tramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 afios.

Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.

Copia simple de carta de buenas practicas de fabricacion COFEPRIS y/o 1SO 9001:2008 y 13485:2003 del fabri-
Productos | cante incluyendo el alcance del bien ofertado.

evaluacién
técnica de origen | Carta original de apoyo solidario en la licitacion del fabricante o,
nacional | Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.
Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: |
Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado
Product Carta original de apoyo solidario en la licitacién del fabricante o,
roauetos | carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribucién del fabricante vigente.
de origen ; o -
‘ Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: |
extranjero v : .
Certificados de calidad opcionales:
y I I |




